Caratterizzazione di campioni stratificati sabbia/argilla mediante tecniche a risonanza magnetica nucleare by Saluci, Ettore
 
 
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
 
 
FACOLTA’ DI INGEGNERIA 
 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 




TESI DI LAUREA 
in 
Ingegneria dei Giacimenti di Idrocarburi M 
 
Caratterizzazione di Campioni Stratificati Sabbia/Argilla 






ETTORE SALUCI Chiar.mo Prof. EZIO MESINI 
 
 Correlatori: 
 Prof. VILLIAM BORTOLOTTI 














INTRODUZIONE ................................................................................................................ 3 
CAPITOLO 1. NMR: PRINCIPI FISICI E VALUTAZIONE DELLE 
GEORISORSE. .................................................................................................................... 6 
1.1 LOG E GEORISORSE .......................................................................................................... 6 
1.2 LOG A RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE ..................................................................... 8 
1.3 RICHIAMI SULLA RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE ................................................... 10 
1.3.1 Principi alla base della polarizzazione ...................................................... 11 
1.4 PRINCIPI DI MISURA NMR ............................................................................................. 19 
1.4.1 Tempo di rilassamento longitudinale ......................................................... 21 
1.4.2 Impulso di rotazione e decadimento indotto .............................................. 24 
1.4.3 Tempo di rilassamento trasversale............................................................. 27 
1.4.4 Pulse-echo .................................................................................................. 30 
1.4.5 Processi di rilassamento e diffusione ......................................................... 34 
1.4.6 Procedura e definizione dei tempi di misura .............................................. 37 
CAPITOLO 2. MECCANISMI DI RILASSAMENTO NEI MEZZI POROSI. ......... 39 
2.1 RILASSAMENTO NMR DEI FLUIDI NON CONFINATI ........................................................ 39 
2.2 ANALISI DEGLI EFFETTI DI SUPERFICIE ........................................................................... 45 
2.2.1 Rilassamento dei fluidi bulk ....................................................................... 48 
2.2.2 Interazione superficiale .............................................................................. 49 
2.2.3 Rilassamento per diffusione molecolare in presenza di un 
gradiente di campo magnetico ........................................................................................ 54 
CAPITOLO 3. APPLICAZIONI NMR IN PETROFISICA ......................................... 59 
3.1 DETERMINAZIONE DELLA POROSITÀ .............................................................................. 60 
3.2 POROSITÀ NMR IN ROCCE CARBONATICHE ................................................................... 72 
3.3 STIMA DELLA PERMEABILITÀ ......................................................................................... 74 
3.4 CARATTERIZZAZIONE DEI FLUIDI IN GIACIMENTO .......................................................... 77 
3.4.1 Determinazione del gas .............................................................................. 77 
3.4.2 Nuove tecniche di determinazione dei fluidi mediante tecniche 




CAPITOLO 4. STRUMENTI DI MISURA IN SITU: NMR LOGGING TOOL ....... 89 
4.1 NMR LOGGING TOOL .................................................................................................... 89 
4.1.1 Magnetic Resonance Imager Log - MRIL .................................................. 93 
4.1.2 CMR tool .................................................................................................... 94 
4.1.3 Nuova generazione di log NMR ................................................................. 96 
CAPITOLO 5. ACQUISIZIONI E INTERPRETAZIONE DI MISURE NMR SU 
CAMPIONI STRATIFICATI SABBIA-ARGILLA. .................................................... 100 
5.1 MATERIALI E METODI .................................................................................................. 101 
5.1.1 Caratteristiche dei campioni .................................................................... 102 
5.1.2 Apparati di misura ................................................................................... 110 
5.1.3 Software di inversione UPEN ................................................................... 115 
5.2 RISULTATI E INTERPRETAZIONI .................................................................................... 118 
5.2.1 Sabbie a diversa granulometria ............................................................... 119 
5.2.2 Campioni stratificati - Laboratorio LAGIRN ........................................... 123 
5.2.3 Campione stratificato - Laboratorio Schlumberger ................................. 137 
5.2.4 Confronto tra i due metodi di misura ....................................................... 139 
CONCLUSIONI ............................................................................................................... 146 







La crescente richiesta di energia ha determinato in quest’ultimi anni un continuo e 
costante sviluppo delle metodologie e tecniche di coltivazione dei giacimenti di 
idrocarburi. Infatti, nonostante i continui sforzi per la ricerca di energie alternative 
e rinnovabili, gli idrocarburi continuano ad essere la fonte principale di 
approvvigionamento, e ragionevolmente si può presumere che lo rimarranno per 
numerosi decenni. Pertanto risulta necessario rendere accessibili tali georisorse 
nel rispetto dell’ambiente, ricorrendo ad appropriati modelli di sviluppo 
sostenibile.  
La conoscenza delle caratteristiche di un qualsiasi giacimento sono perciò 
di fondamentale importanza per comprendere e stabilire le potenzialità tecniche ed 
economiche di sfruttamento. Risulta pertanto necessario riuscire ad ottenere il 
maggior numero di informazioni possibili per poter caratterizzare in maniera più 
esaustiva le formazioni rocciose contenenti gli idrocarburi. La valutazione delle 
georisorse è dunque una scienza interdisciplinare essenziale dell’ ingegneria degli 
idrocarburi, i cui risultati influenzano le tecniche di coltivazione dei fluidi di 
strato e perciò la redditività di un qualsiasi reservoir. Tale valutazione si esplica 
attraverso la raccolta e l’analisi di dati applicativi fondamentali in sede di 
perforazione e produzione attraverso una serie di metodologie di indagine 
diversificate. In questo contesto trovano applicazione le misure geofisiche in 
pozzo (log), necessarie appunto per la ricerca e lo sviluppo dei giacimenti di 
idrocarburi. Da questo tipo di misurazioni è possibile ricavare dati riguardanti le 
caratteristiche geologiche e petrofisiche delle formazioni analizzate, potendo 
inoltre confrontarle con campioni di formazione prelevate nel sito di interesse.  
Basandosi su questi presupposti, il presente lavoro analizza gli aspetti 
relativi alle misure derivanti dai log a risonanza magnetica nucleare (Nuclear 
Magnetic Resonance Log – NMR Log), i quali, nel corso dell’ultimo decennio, 
hanno avuto un grande sviluppo ed un campo di applicazioni diversificato ed in 
continua crescita. I log NMR sfruttano il fenomeno della risonanza magnetica 
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nucleare, scoperto nel 1946 dai fisici Felix Bloch ed Edward Purcell, ed in 
particolare l’evoluzione temporale delle componenti della magnetizzazione da cui 
è possibile ricavare i tempi di rilassamento dei nuclei dotati di momento 
magnetico contenuti nei fluidi di strato. Lo studio dei tempi di rilassamento 
permette di caratterizzare, attraverso le sue proprietà petrofisiche, qualunque 
mezzo poroso saturo di fluidi contenenti atomi di idrogeno. Sono infatti state 
proposte metodologie per la determinazione di porosità, permeabilità e 
bagnabilità, ed ottenere informazioni sulla curva di pressione capillare. Inoltre è 
possibile anche identificare la tipologia dei diversi fluidi presenti in giacimento e 
fornire informazioni utili sulla qualità della roccia. Infine, le tecniche NMR sono 
un importante strumento di supporto per la definizione dei trattamenti di 
fratturazione idraulica per la stimolazione del giacimento. 
 A fronte di tali applicazioni, i log NMR risultano un potente strumento di 
indagine per la comprensione delle capacità produttive di un determinato pozzo 
petrolifero, fornendo, assieme ad altri tipi di misure informazioni essenziali e 
specifiche sulle caratteristiche della formazione analizzata. 
Questo lavoro ha l’obbiettivo di valutare i risultati ottenuti su campioni 
stratificati sabbia/argilla attraverso l’applicazione della risonanza magnetica 
nucleare e di confrontare la risposta ottenuta tramite uno strumento di misura di 
laboratorio con quella di una sonda geofisica normalmente utilizzata per le analisi 
in pozzo. Tale lavoro si è reso necessario per comprendere le cause per cui la 
sonda CMR-Tool realizzata da Schlumberger non sia in grado di mettere in 
evidenza la stratificazione sabbia/argilla che caratterizza il bacino sedimentario 
dell’Adriatico in cui è presente un importante bacino di coltivazione di gas 
naturale. 
 La tipica risposta NMR su una formazione stratificata sabbia/argilla è 
costituita da una distribuzione bimodale dei tempi di rilassamento che la sonda 
suddetta, nel caso specifico, non è in grado di produrre.  
Pertanto, per conoscere le cause per cui tale bimodalità della distribuzione 
non si presenti, è stato necessario confrontare i risultati derivanti dalla sonda 
CMR-Tool e quelli ottenuti con un rilassometro a basso campo (0,2T) presente nei 
laboratori LAGIRN della Facoltà di Ingegneria di Bologna. Le misure sono state 
eseguite su diversi campioni, stratificati e non, realizzati ad hoc con 
conformazioni diverse per i due strumenti. Si sono inoltre eseguite misure su 
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sabbie a diversa granulometria, per valutare l’andamento dei tempi di 
rilassamento in funzione della dimensione dei grani.  
A tal fine, il lavoro di tesi si struttura in cinque capitoli principali. Nei 
primi due capitoli si sono discusse in breve le metodologie e le tecniche di 
valutazione delle georisorse fluide e si sono introdotti i principi fisici della 
risonanza magnetica nucleare ed i meccanismi che regolano tale fenomeno nei 
mezzi porosi. Nel terzo e quarto capitolo sono descritte le applicazioni 
petrofisiche, le tecniche e le metodologie di indagine comunemente usate allo 
scopo di ricavare alcune grandezze fisiche di interesse e gli strumenti adoperati 
per ottenere le misure geofisiche in pozzo. Nell’ultimo capitolo sono invece 
esposti, in maniera completa e schematica, le prove sperimentali eseguite sia 
presso il laboratorio LAGIRN dell’Università di Bologna e presso quello 
Schlumberger di Pescara.  
Nella sua impostazione, il lavoro è stato sviluppato per essere studiato e 
compreso in maniera chiara, cercando di rendere la lettura la più semplice 
possibile, in relazione con la complessità caratteristica del fenomeno NMR. I 
risultati ottenuti hanno una valenza importante e di estrema attualità nell’ambito 
della valutazione delle georisorse fluide ed arricchiscono ancor di più le 
conoscenze riguardanti le applicazioni delle tecniche a risonanza magnetica 





Capitolo 1. NMR: principi fisici e valutazione delle 
georisorse. 
In questo capitolo, è presentata un’analisi dei principi e delle metodologie che 
riguardano la misura, mediante tecniche di risonanza magnetica nucleare (Nuclear 
Magnetic Resonance – NMR), delle grandezze fondamentali che caratterizzano un 
giacimento di idrocarburi. Si esaminano in particolare, i principi fisici della 
risonanza magnetica, le sue applicazioni sui mezzi porosi che caratterizzano le 
formazioni rocciose, e le apparecchiature NMR utilizzate in campo petrolifero. 
Prima però, è necessario dare un quadro generale delle modalità di misura in situ 
delle grandezze fondamentali per la valutazione delle georisorse. In particolare si 
definiscono i carotaggi geofisici, o log, ormai di importanza primaria per la 
conoscenza e la valutazione delle potenzialità produttive di un qualsiasi bacino 
petrolifero. 
1.1 Log e georisorse 
Il termine “log” deriva dal gergo marinaro inglese to log, che significa “registrare 
sul giornale di bordo”; esso è ormai divenuto terminologia comune nell’industria 
petrolifera, ed indica generalmente una serie di registrazioni geofisiche in pozzo 
(well logging) eseguite allo scopo di valutare proprietà relative al sottosuolo. Le 
registrazioni, riportate in funzione della profondità, sono effettuate con opportuni 
sistemi, detti anche sonde, calati in pozzo tramite un cavo che funge da linea di 
trasmissione dei dati in superficie. A causa della modalità di esecuzione via cavo 
(wireline), le registrazioni vengono comunemente denominate wireline logs 
(carotaggi geofisici tramite cavo). La maggior parte dei log viene eseguita al 
termine di ogni fase di perforazione del pozzo, prima della discesa della colonna 
di rivestimento (casing): occorre però notare che attualmente si vanno sempre più 
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diffondendo sistemi di misura eseguiti in tempo reale durante la perforazione 
(Logging While Drilling – LWD). 
Le proprietà registrate sono relative allo studio ed all’identificazione 
geologica, geometrica e petrofisica delle formazioni attraversate dalla 
perforazione. La petrofisica si interessa dello studio delle proprietà delle rocce, 
considerate come mezzi porosi, e dello studio delle correlazioni esistenti tra 
queste proprietà ed alcune grandezze fisiche. L’applicazione pratica delle tecniche 
relative ai carotaggi geofisici rientra nell’area di interesse della valutazione delle 
georisorse; in questo caso particolare, si parla più propriamente di valutazione 
delle formazioni (formation evaluation), volta a stabilire le potenzialità 
economiche di sfruttamento dei fluidi di strato contenuti nei pori delle formazioni 
rocciose (idrocarburi liquidi o gassosi, acqua o vapore). La valutazione delle 
formazioni è una branca dell’ingegneria degli idrocarburi che si esplica attraverso 
la raccolta e l’analisi di dati applicativi fondamentali in sede di perforazione e di 
produzione dei giacimenti. Le tecniche utilizzate per la valutazione delle 
formazioni comprendono tuttavia, oltre ai carotaggi geofisici, anche 
l’interpretazione e la ricostruzione di indagini sismiche e geologiche, l’analisi di 
campioni di formazione (carote), la caratterizzazione termodinamica dei fluidi di 
strato, lo studio delle pressioni in giacimento ed infine l’interpretazione delle 
prove di produzione. 
In generale, i log trovano applicazione ottimale in vari campi di studio, tra 
cui si ricordano l’identificazione di formazioni diverse tra pozzi di un medesimo 
campo o fra campi di uno stesso bacino, l’identificazione degli intervalli 
mineralizzati ad idrocarburi, la determinazione dello spessore netto di intervallo 
produttivo (pay zone), ed infine la determinazione quantitativa di alcune proprietà 
petrofisiche degli intervalli mineralizzati. 
Comunemente, facendo riferimento ai principi fisici su cui è basata la 
tecnica di misura, si possono individuare tre grandi famiglie di log: 
 
1) Log elettrici, che comprendono misure del potenziale spontaneo e 
misure di resistività elettrica delle formazioni 
2) Log radioattivi, che riguardano sia la misura della radioattività 
emessa spontaneamente dalle formazioni, sia della radioattività 
indotta da un’emissione artificiale di neutroni. 
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3) Log sonici, relativi a misure di velocità e attenuazione di onde 
acustiche 
 
Nuovi e promettenti campi di sviluppo dei log sono quelli basati sulle 
tecniche della risonanza magnetica nucleare e sulle tecniche di elaborazione 
dell’immagine (imaging). 
1.2 Log a risonanza magnetica nucleare 
Da quasi 80 anni, l'industria petrolifera ha largamente utilizzato gli strumenti 
geofisici per rivelare le caratteristiche del sottosuolo. L’avanzamento tecnologico 
degli strumenti di misura utilizzati ha permesso la comprensione senza precedenti 
dei giacimenti di idrocarburi, ma alcuni problemi persistono: un log continuo di 
permeabilità, ad esempio, resta elusivo, le pay zone sono bypassate e l'olio, non 
rilevato, viene lasciato in situ. I log a risonanza magnetica nucleare sono in grado 
di superare alcune delle problematiche riguardanti i classici carotaggi geofisici, 
misurando in maniera non invasiva, la risposta, di un dato sistema, ad un 
determinato campo magnetico.  
La misura delle proprietà quantiche della materia (spin e momento 
magnetico), iniziata già prima della seconda guerra mondiale, ha finalmente avuto 
successo nel 1946, quando i fisici Felix Bloch ed Edward Purcell scoprirono 
indipendentemente tale fenomeno fisico, per il quale ricevettero il premio Nobel 
per la fisica nel 1952. Sebbene, inizialmente, venne utilizzata primariamente 
nell'analisi della chimica molecolare e della struttura dei materiali, fin da subito  
furono capite le potenzialità, che tale tipo di indagine, potesse avere nel campo 
della prospezione geofisica. Infatti, già nel 1960 Brown e Gamsom, della Chevron 
fecero la prima registrazione sperimentale di "NMR logging" e nel 1978 la 
Schlumberger introdusse il primo strumento standard di logging chiamato NML 
(Nuclear Magnetic Logging).  
Fin dalla sua scoperta, il fenomeno della risonanza ha conosciuto un 
grande sviluppo, ed attualmente si dispone di saldi basi teoriche e di un corpo di 
applicazioni diversificato ed in continua crescita. Da almeno un decennio anche il 
grande pubblico comincia ad essere interessato a tali applicazioni, in virtù delle 
9 
 
possibilità offerte dalla tomografia a risonanza magnetica (MRI), in grado di 
fornire immagini dell’interno del corpo umano in maniera non invasiva. 
La risonanza magnetica nucleare costituisce perciò una tecnica ad ampio 
spettro di applicazione. Infatti, essa non si limita al riconoscimento di un 
particolare nuclide, ma consente di affrontare anche lo studio delle strutture 
molecolari, “risolvendo” il segnale di nuclidi della stessa specie, appartenenti a 
gruppi chimici diversi (ad esempio è tipica la possibilità di risoluzione del segnale 
dei nuclei di idrogeno appartenenti ai gruppi CH3, CH2, OH), in base allo 
spostamento relativo della frequenza di risonanza. Inoltre informazioni di tipo 
dinamico possono essere tratte dallo studio dei tempi di rilassamento T1 e T2, che 
definiremo in seguito, e che si rivelano particolarmente utili nell’esame delle 
proprietà petrofisiche. Sono state infatti proposte metodologie per la 
determinazione di porosità, saturazione, permeabilità, e, seppur in maniera più 
problematica, della bagnabilità e sulla curva di pressione capillare. Inoltre, è 
possibile anche identificare la tipologia dei diversi fluidi presenti nella formazione 
rocciosa, fornire informazioni utili sulla qualità della roccia ed essere 
un’importante strumento di supporto per la definizione dei trattamenti di 
fratturazione idraulica per la stimolazione del giacimento.  In fine, risulta un 
potente strumento per la comprensione delle potenzialità produttive di un 
determinato pozzo petrolifero, fornendo insieme ad altri tipi di log informazioni 
essenziali e specifiche sulle caratteristiche della roccia serbatoio.  
Naturalmente la parametrizzazione della risposta NMR implica 
l’assunzione di modelli fisico-matematici per la descrizione dei fenomeni che si 
verificano all’interno dei pori. In sintesi, come vedremo, si può osservare che, 
pure nella loro diversità, pressoché tutti i tentativi di interpretazione poggiano 
sull’ipotesi della dipendenza dei tempi di rilassamento da alcuni fattori 
variamente combinati tra loro: 
 dimensioni dei pori e loro distribuzione; 
 variazione delle proprietà di rilassamento dell’acqua nello strato a 
contatto con la matrice solida; 
 densità ed intensità di centri di rilassamento eventualmente presenti 
sulle superfici del mezzo poroso; 
 tipi di regimi di diffusione delle molecole che si possono instaurare 
all’interno di ciascun poro e tra i pori. 
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1.3 Richiami sulla risonanza magnetica nucleare 
I nuclei di numerose specie atomiche naturali sono caratterizzati da un valore 
discreto del momento magnetico nucleare: essi possono interagire con campi 
magnetici esterni e produrre segnali misurabili; in questo caso, essi tendono ad 
allineare i loro momenti magnetici parallelamente al campo, disponendosi nello 
stato energetico più basso (condizione di polarizzazione). Se un campione 
contenente nuclei dotati di un momento magnetico è sottoposto ad un campo 
magnetico esterno, si può notare che all’aumentare dell’intensità del campo 
aumenta il numero di nuclei polarizzati, e quindi la magnetizzazione indotta del 
campione. La magnetizzazione indotta può essere modificata da ulteriori campi 
elettromagnetici esterni, pulsati a determinate frequenze. 
La risonanza magnetica nucleare si basa proprio sulla risposta che nuclei 
atomici dotati di momento magnetico nucleare hanno in presenza di un campo 
magnetico esterno. Pertanto, tale tipo di misura può essere effettuata solo su quei 
nuclidi che hanno un numero dispari di protoni o neutroni o di entrambi, come i 
nuclidi di idrogeno (1H), carbonio (13C), e sodio (23Na). Per la maggior parte dei 
nuclidi presenti sulla terra, il segnale derivante dall’interazione con un campo 
magnetico esterno è troppo debole per essere rilevato, a causa del basso rapporto 
segnale-rumore. Tuttavia, l’idrogeno, costituito da un solo protone e nessun 
neutrone, è un elemento caratterizzato da un momento magnetico abbastanza 
grande, ed è pressoché presente con la stessa abbondanza relativa nell’acqua e 
nelle molecole degli idrocarburi liquidi. Sottoponendo ad opportuni campi 
magnetici un campione di mezzo poroso saturo di fluidi idrogenati, è possibile, 
perciò, registrare un segnale sufficientemente “pulito” che, tramite opportune 
tecniche di elaborazione, è in grado di fornire informazioni sul tempo di 
rilassamento dei nuclei di idrogeno. Il rilassamento è causato dall’interazione 
degli atomi di idrogeno presenti nel fluido con la materia circostante (altri atomi 
d’idrogeno e materiale paramagnetico), ed ha un tipico andamento esponenziale. 
Nel caso di un mezzo poroso saturo di fluidi idrogenati, se l’atomo di idrogeno è 
circondato da un numero elevato di altri atomi della stessa specie (cioè si trova in 
un poro di dimensioni relativamente grandi), il tempo di rilassamento può essere 
dell’ordine di qualche centinaio di millisecondi. Se invece le dimensioni del poro 
sono minori (e quindi l’atomo è maggiormente confinato dalle pareti del poro), il 
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tempo di rilassamento può ridursi di uno o due ordini di grandezza. Da questa 
osservazione si può dunque dedurre che questa tecnica può anche fornire 
informazioni circa la distribuzione delle dimensioni dei pori, le quali a loro volta 
possono essere messe in relazione con la permeabilità del mezzo. Questo tipo di 
informazione costituisce una caratteristica peculiare della tecnica qui considerata. 
Per chiarire ulteriormente i principi fisici alla base dei log NMR è 
opportuno illustrare brevemente il comportamento di uno spin nucleare immerso 
in un campo magnetico e i metodi di misura dei tempi di rilassamento. 
1.3.1 Principi alla base della polarizzazione 
Si è detto che il fenomeno della risonanza magnetica, si realizza quando 
nuclei dotati di momento magnetico posti in un campo magnetico sono soggetti ad 
irraggiamento con onde elettromagnetiche di frequenza opportuna.  
L’origine di tale proprietà del nucleo deriva dall’essere o no dotato di spin 
(momento angolare intrinseco): 
 
𝐽 = 𝑛𝐼 (1.1) 
 
dove n definisce il numero di nuclidi per unità di volume mentre, 𝐼 è il 
momento di spin in unità di costante di Planck ridotta, ħ (ħ = ℎ 2𝜋). 
 Al momento angolare corrisponde il momento magnetico. Prima di 
considerare il caso dei nuclei atomici, iniziamo la trattazione analizzando la 
relazione esistente tra il momento angolare intrinseco 𝐽, ed il momento magnetico 
𝜇, per il caso di un elettrone di carica qe, in rotazione ad una certa distanza r dal 
centro della sua orbita, come raffigurato in figura 1.1.  
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Fig. 1.1 Momento angolare e momento magnetico di una particella carica in un orbita 
circolare. (Feynman, R.P., 1965) 
In questo percorso circolare, la sua velocità instanea è v, e il momento 
angolare di tale sistema è perpendicolare al piano orbitale. La sua intensità è data 
da: 
 
𝐽 = 𝑚!𝑣𝑟 (1.2) 
 
dove 𝑚! è la massa dell’elettrone. 
Per calcolare il momento magnetico di questo semplice sistema, si ricorre 
al calcolo dell’intensità di corrente circolante per via del moto circolare 
dell’elettrone attorno all’orbita di raggio r. Tale corrente, rappresentata dalla 
carica circolante, è definita semplicemente dalla quantità di carica per unità di 







 Visto che, l’area del cerchio definito dall’orbita dell’elettrone è 𝜋𝑟!, l’intensità 
del momento magnetico è: 
 













418 16 NUCLEAR MAGNETIC LOGGING
of diffusion coefficients by exploiting magnetic field gradients, coupled with the
existence of empirical relationships between diffusion coefficients and viscosity.
To lead into petrophysical interpretation of measured relaxation rates the various
sources of relaxation of protons in porous media are discussed. The measurement
possibilities that have been developed include inference of pore size distributions,
porosity, free-fluid volume, and permeability estimation.
Finally, turning to borehole devices, a quick description of the conventional free-
induction decay tool is made followed by a description of the “inside-out” device
that sparked a renaissance in NMR logging by making possible, in the borehole,
many of the pulsed NMR measurements developed in the laboratory over the last
50 years. With commercial competition, several types of instruments, both wireline
and LWD, have been developed, each with advantages and drawbacks that will be
outlined. Sample log outputs will illustrate the various petrophysical uses to which
programmable downhole NMR measurements have been put to use.
16.2 A LOOK AT MAGNETIC GYROSCOPES
The free precession of hydrogen nuclei in a magnetic field, exploited in nuclear mag-
netic logging, results from the fact that the nuclei possess both a magnetic moment
and angular momentum, both vector quantities. Before considering the case of the nu-
clei, let us start with the connection between angular momentum J , and the magnetic
moment µ, for the case of a circulating electron with charge qe at some distance r
from the center of its orbit, shown in Fig. 16.1. In this circular path, its instantaneous
velocity is v , and the angular momentum of this system is perpendicular to the plane
of the orbit. Its magnitude is given by:
J = mevr, (16.1)






Fig. 16.1 The angular momentum and magnetic moment of a ch ged p rticle in circula
orbit. From Feynman [2].
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dove 𝑞!, è la carica dell’elettrone (supposta negativa). Quando l’elettrone è 








dove 𝑔, è un fattore caratteristico dell’atomo. 
Tuttavia, per il protone il fattore 𝑔 non è 2 ma ha un valore 2,79 volte 
maggiore. Spesso la costante 𝑔 !!
!!!
 è sostituita dal simbolo γ definito rapporto 
giromagnetico, il cui valore è caratteristico per ogni nuclide: la possibilità di 
individuare una ben precisa specie nucleare deriva proprio dalla specificità di tale 
costante. L’espressione 1.6 prende dunque la forma seguente: 
𝜇 = 𝛾 ∙ 𝐽 
 
(1.7) 
Alcuni valori del rapporto giromagnetico per i principali isotopi di 
interesse nello studio delle rocce serbatoio sono i seguenti: 1H, 𝛾 = 2𝜋 42570; 13C, 
𝛾 = 2𝜋 10710; 17O, 𝛾 = 2𝜋 5770; 23Na, 𝛾 = 2𝜋 11280; 25Mg, 𝛾 = 2𝜋 2610; 27Al, 𝛾 
= 2𝜋 11100 [kHz T-1], (Macini, P, e Mesini, E. 1998). 
La conseguenza di avere un momento magnetico coassiale al momento di 
spin è tale da provocare la precessione delle particelle atomiche quando queste 
sono soggette ad un campo magnetico applicato. Un campo magnetico di intensità 
𝐵  eserciterà una coppia, 𝜏 sul momento magnetico 𝜇 data da: 
 
𝜏 =   𝜇  ×  𝐵 
 
(1.8) 
dove × rappresenta l’operatore di prodotto vettore. 
Tuttavia, la coppia sarà contrastata dalla presenza del momento angolare, e 
quindi il vettore momento angolare sarà soggetto ad un moto di precessione 
attorno alla direzione del vettore del campo magnetico, 𝐵, tale che il tasso di 
variazione del momento angolare sarà uguale alla coppia applicata. La posizione 
di tale vettore è mostrata in due istanti di tempo successivi in figura 1.2, in modo 
tale da illustrare le variabili necessarie a definire la velocità angolare di 
precessione ωL.  
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In un certo istante Δt, è mostrato che l’angolo di precessione è pari a ωLΔt. 
Dalla geometria possiamo ricavare la variazione del momento angolare 𝐽, data da: 
 
∆𝐽 = 𝐽  𝑠𝑖𝑛Θ (𝜔!∆𝑡) 
 
(1.9) 
Il tasso di variazione del momento angolare sarà quindi: 
𝑑𝐽
𝑑𝑡 = 𝜔!𝐽  𝑠𝑖𝑛Θ 
(1.10) 
che deve essere uguale alla coppia 𝜏, (𝜇𝐵𝑠𝑖𝑛Θ), tale che: 
 





Visto che il rapporto tra 𝜇 e 𝐽 definisce il rapporto giromagnetico 𝛾, la 
precessione angolare ( o di Larmor) è data da: 
 




Fig. 1.2, Precessione del momento angolare di un oggetto con un momento magnetico soggetto ad una 
coppia da un campo magnetico esterno di intensità B. (Feynman, R.P., 1965). 
 
In generale per qualsiasi nucleo possiamo definire la frequenza di Larmor 
o di risonanza data da : 
420 16 NUCLEAR MAGNETIC LOGGING







Fig. 16.2 Precession of the angular momentum of an object with a magnetic moment sub-
jected to a torque from an external magnetic field of strength B. From Feynman [2].
at two instants in time in Fig. 16.2 to illustrate the variables necessary to define the
precessional angular velocity !L .
In a time "t , the angle of precession is shown to be !L"t . From the geometry,
the vector change of angular momentum J is given by:
"J = (J sin #) (!L"t) . (16.8)
The rate of change of the angular momentum is:
d J
dt
= !L J sin # . (16.9)





Since the ratio of µ to J is the gyromagnetic ratio, $ , the angular precession (or
Larmor) rate is:
!L = $ B . (16.11)























Pertanto, qualsiasi nucleo che possiede un momento di spin posto in un 
campo magnetico sarà soggetto a muoversi con moto di precessione attorno 
all’asse del campo magnetico con una frequenza ben definita, appunto, dalla 
frequenza di Larmor. 
L’analogia meccanica è quella di una trottola o di un giroscopio che ruota 
con l’asse non parallelo al campo gravitazionale, generando un moto di 
precessione attorno all’asse del campo (fig. 1.3). 
 
 
Fig. 1.3, Moto di precessione di un nucleo di idrogeno (a sinistra); esso si comporta come una 
trottola nel campo gravitazionale (destra), ruotando con moto di precessione attorno all’asse 
del campo di forza. (Kenyon, B. 1995) 
 
Consideriamo adesso un campione contenente N nuclei di 1H per unità di 
volume, posto in un campo magnetico uniforme e stazionario B0. Definiamo 
inoltre, la magnetizzazione nucleare per unità di volume 𝑀, dovuta ai nuclei della 
specie considerata presenti nell’unità di volume del campione. Pertanto, se 
ciascuna particella ha un momento magnetico medio pari a 𝜇! , la 
magnetizzazione sarà data da: 
 
𝑀 = 𝑁𝜇! 
 
(1.14) 
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decay of the NMR signal during each mea-
surement cycle—called the relaxation
time—generates the most excitement among
the petrophysical community.
Relaxation times depend on pore sizes
(right ). For xample, small pores shorten
relaxation times—the shortest times corre-
sponding to clay-bound and capillary-
bound water. Large pores allow long relax-
ation times and contain the most readily
producible fluids. Therefore the distribution
of relaxation times is a measure of the distri-
bution of pore sizes—a new petrophysical
parameter. Relaxation times and their distri-
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For most elements the detected signals are
small. However, hydrogen has a relatively
large magnetic moment and is abundant in
both water and hydrocarbon in the pore
space of rock. By tuning NMR logging tools
to the magnetic resonant frequency of
hydrogen, the signal is maximized and can
be measured.
The quantities measured are signal ampli-
tude and decay (see “All in a Spin—NMR
Measurements,” below). NMR signal ampli-
tude is proportional to the number of hydro-
gen nuclei present and is calibrated to give
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free from lithology effects. However, the
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All in a Spin—
NMR Measurements
NMR measurements consist of a series of manip-
ulations of hydrogen protons in fluid molecules.1
Protons have a magnetic moment and behave like
small bar magnets, so that their orientations may
be controlled by magnetic fields. They also spin,
which makes them act like gyroscopes.
A measurement sequence starts with proton
alignment followed by spin tipping, precession,
and repeated dephasing and refocusing. Trans-
verse relaxation and longitudinal relaxation limit
how long a measurement must last. Only after
completion of all these steps—which takes a few
seconds—can the measurement be repeated.2
■Precessing protons. Hydrogen nuclei—protons—behave like spinning bar magnets.
Once disturbed from equilibrium, th y precess bout the static magnetic field (left) in the
same way that a child’s spinning top precesses in the Earth’s gravitational field (right).
■Relaxation curves. Water in a test
tube has a long T2 relaxation time of
3700 msec at 40°C (upper curve).
Relaxation times of a vuggy carbonate
might approach this value. However,
water in rock pore space has shorter
relaxation times. For example, relax-
ation times for a sandstone typically
range from 10 msec for small pores to
500 msec for large pores. The initial
amplitude of the relaxation curve
gives CMR porosity.
M a gne t ic  f ie ld
S pinning mo t ion
Precessional motion
Gravit a t ional f ie ld
Spinning motion
Water in test tube
T2 = 3700 msec
Water in pore space of rock
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La magnetizzazione netta sarà perciò proporzionale (la costante di 
proporzionalità è data dalla suscettibilità magnetica) alla somma vettoriale dei 
momenti magnetici che si allineeranno in risposta al campo applicato.  
La natura quantistica dello spin impone che il momento angolare 
intrinseco 𝐼, di modulo 𝐼(𝐼 + 1) , con 𝐼 intero o semintero, possa assumere, in 
un campo stazionario di induzione magnetica 𝐵!, solo le orientazioni per le quali 
la componente  𝐼!, lungo la direzione di 𝐵! (direzione z) assume i valori +𝐼,   
𝐼 − 1,…,−𝐼, il che corrisponde al fatto che l’energia di interazione tra il campo 𝐵! 
ed il momento angolare di spin è quantizzata: 
 
𝐸 = −𝛾  ħ𝐼!𝐵! 
 
(1.15) 
Consideriamo ad esempio il caso semplice di 1H, a spin ½. Per una tale 
particella sono permesse solo due orientazioni, corrispondenti ad 𝐼! = ± 1 2, cioè 
rispettivamente parallela ed antiparallela a 𝐵!. Sono allora possibili solo due 
livelli energetici, corrispondenti alle energie: 
 
𝐸± = ± 1 2 −𝛾ħ𝐵! = ∓ 1 2  𝛾𝑛ħ = ∓𝜇𝐵! 
 
(1.16) 
I nuclei con spin paralleli al campo possiedono energia (potenziale) 
inferiore a quelli con spin antiparalleli. In generale il sistema risuona se si fornisce 
ai nuclei l’energia ∆𝐸 necessaria e sufficiente per provocare transizioni tra i livelli 
energetici (figura 1.4).  
 
Fig. 1.4, Livelli energetici dello spin di 1H in un campo di induzione magnetica 𝑩𝟎. L’allignamento degli 
assi di precessione dei nuclei, rispetto alla direzione del campo esterno, determina lo stato energetico 
dei nuclei. (Coates, G.R., 1999) NMR Physics 35
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Chapter 2
Larmor frequency associated with the nucleus is a function of the position of the nucleus.
This observation is fundamental to medical MRI and oilfield MRIL measurements.
With both medical MRI and oilfield MRIL measurements, a gradient magnetic field is
applied. Be ause the rength of such a field is position-dep ndent, the Larmor frequ ncy of a
nucleus will be a function of the position of the nucleus. In medical MRI, linear gradient
fields (mostly pulsed fields) are used to fully map the hydrogen population in three-dimen-
sional (3D) spaces. In the oilfield, the MRIL tool produces a primary static gradient field
whose strength is a function of the radial distance from the tool surface.2 Hence, the location
of the spatial region investigated by the tool is determined by the Larmor frequency to which
the MRIL tool responds.
According to quantum mechanics, when a proton is subjected to an external magnetic field,
the proton is forced into one of two energy states. As indicated in Fig. 2.2 (right), the energy
state of a particular proton depends on the orientation of the precessional axis of the proton
with respect to the direction of the external field. When the precessional axis is parallel to B0,
the proton is in the low-energy state, which is the preferred state. When the precessional axis
is anti-parallel to B0, the proton is in the high-energy state. The direction of B0 is designated
as the longitudinal direction.
When a large number of spinning protons are precessing about B0, as illustrated in Fig. 2.3,
more spins are precessing parallel to B0 than anti-parallel. The difference between the
number of protons aligned parallel and anti-parallel to the B0 field forms the bulk magnetiza-
tion M0 that provides the signal measured by NMR and MRI devices.
The macroscopic magnetization M0 is defined as the net magnetic moment per unit volume.












k = Boltzman’s constant
T = absolute temperature (Kelvin)
h = Planck’s constant


















Figure 2.2—In an external
magnetic field (left), the
precessional frequency of a
nucleus depends on the
gyromagnetic ratio of the
nucleus and the strength of
the external field. The
alignment of the preces-
sional axis of the nucleus
with respect to the direction
of the external field (right)
determines the energy







Ciò può ottenersi inviando onde elettromagnetiche di frequenza 𝑓!, pari 
cioè alla frequenza di risonanza, tale che: 
 
∆𝐸 = ℎ𝑓! = 𝛾ħ𝐵! (1.17) 
da cui, poiché 2𝜋𝑓! = 𝜔! 
 
𝜔! = 𝛾𝐵! (1.18) 
che costituisce proprio la condizione di risonanza. Essa vincola il valore a 
cui risuona un nucleo di dato rapporto giromagnetico 𝛾, fissato il campo 𝐵!, o 
viceversa impone il valore del campo, fissata la frequenza della radiazione 
incidente. Ad esempio nel caso del nucleo 1H (𝛾 2𝜋 = 4257   ∙ 10!  𝐻𝑧 𝑇𝑒𝑠𝑙𝑎) si 
ha che 𝑓! = 4257 ∙ 10! ∙ 𝐵!  𝐻𝑧. Per 𝑓! = 20  𝑀𝐻𝑧  risulta 𝐵! = 0.4698  𝑇𝑒𝑠𝑙𝑎. 
 Pertanto, il vettore magnetizzazione, 𝑀, segue le equazioni classiche del 
moto, che sono quindi sufficienti a descrivere il sistema considerato, anche se 
ovviamente questo è determinato dalla natura quantistica degli spin. Inizialmente 
orientati a caso, i nuclei raggiungono una distribuzione, tra i due livelli energetici 
permessi, regolata dalla competizione tra l’azione ordinatrice del campo e 
l’agitazione termica (allo zero assoluto occuperebbero tutti il livello energetico 
inferiore; a temperatura infinita si avrebbe un equipartizione). In accordo con 
l’equazione Boltzmann, che regola la distribuzione nei diversi livelli energetici, la 
probabilità che un nucleo si trovi in uno stato rispetto all’altro è proporzionale alla 
quantità 𝑒!(!)/!". 
All’interno del campo magnetico applicato, il numero di atomi con spin 
parallelo sarà: 
𝑁!" = 𝑎𝑒!!!!/!" 
 
(1.19) 
mentre quelli con spin antiparalleli sarà: 
 
𝑁!"#$ = 𝑎𝑒!!!!/!" 
 
(1.20) 




𝑁!" + 𝑁!"#$ = 𝑁   
 
(1.21) 




𝑒!!!!/!" + 𝑒!!!!/!" 
 
(1.22) 
Il momento magnetico medio, 𝜇!, è dato dalla differenza tra gli atomi 







Questo può essere valutato e messo in relazione con la magnetizzazione, 
𝑀, per cui: 
𝑀 = 𝑁𝜇!
𝑒!!!!/!" − 𝑒!!!!/!"
𝑒!!!!/!" + 𝑒!!!!/!" 
 
(1.24) 
La figura 1.5 descrive il comportamento della magnetizzazione, che risulta 
essere lineare per bassi valori dell’energia di interazione comparata con 
l’agitazione termica kT.  
 
Fig. 1.5, La variazione del momento magnetico indotto è funzione dell’intensità del campo 
magnetico applicato. (Feynman, R.P., 1965) 
La condizione di linearità si mantiene a temperatura ambiente e con i 
campi magnetici normalmente utilizzati in laboratorio, per cui si ottiene una 
distribuzione di equilibrio (distribuzione di Boltzmann) caratterizzata da un 
eccesso (qualche parte per milione), nel livello energetico inferiore. Ciò da luogo 
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Fig. 16.4 The variation of induced magnetic moment as a function of the magnetic field
strength. From Feynman [2].
In the case of a small magnetic interaction energy, compared to the thermal energy
kT (which is always the case except at very low temperatures), this reduces to:
NU p
NDown
! 1 + 2µo B
kT
. (16.22)
If this is evaluated for a relatively large magnetic field (10,000 Gauss) at room tem-
perature, we find that about 10 out of 106 nuclei are contributing to the internal
polarization of the sample. A rough calculation for water indicates that the induced
field is about 10"6 Gauss. Thus it can be seen that the direct detection of the mag-
netic moment will be somewhat difficult. It is for this reason that resonance electrical
methods are used.
The next section examines the sensitivity of detection in the case of nuclear in-
duction. It will give a better idea of why the only nuclei of practical detectability in
borehole experiments are the protons of hydrogen.
16.3 SOME DETAILS OF NUCLEAR INDUCTION
The process of NMR involves some basic steps that are common for laboratory mea-
surements or similar implementations adapted for borehole measurements. The first
step is the alignment of protons in an external magnetic field. In one early logging
application the earth’s magnetic field provided the polarization, albeit weak. How-
ever, laboratory measurements and all modern NMR logging instruments impose an
external magnetic field on the sample to produce the initial proton magnetic moment
alignment. The time constant associated with the polarization is called the longitudinal
time constant, or T1.
In a second step, to produce a measurable signal, the polarized protons are then
rotated by 90# to the “transverse plane” by applying a magnetic field at the appropriate
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ad una magnetizzazione 𝑀 nel verso di 𝐵!, che è misurabile e la cui intensità è 
data dalla relazione: 





dove ∆𝑁  è l’eccesso di nuclei nel livello energetico inferiore, T la 
temperatura assoluta, k la costante di Boltzmann. La costante 𝑁𝜇!! 𝑘𝑇, è definita 
come la suscettibilità magnetica, χ, del campione. 𝑀!  viene anche detta 
“magnetizzazione di equilibrio”. L’interesse pratico della (1.25) deriva dal fatto 
che essa fissa la proporzionalità tra una grandezza misurabile (𝑀!) ed il numero N 
di nuclei per unità di volume. Tale relazione costituisce ad esempio la base per la 
determinazione della porosità, ottenibile dall’ampiezza massima del segnale 
dovuta agli 1H contenuti nei pori della roccia, satura di acqua. 
1.4 Principi di misura NMR 
Il processo di misura del moto di precessione dei nuclei dotati di momento 
magnetico mediante la risonanza magnetica nucleare, implica alcune attività di 
base che sono comuni alle misure di laboratorio o ad implementazioni simili 
adottate nelle misure in pozzo.  
Il primo passaggio consiste nell’allineare i nuclei ad un campo magnetico 
esterno. Il moto della magnetizzazione, 𝑀, se si perturba il sistema in modo da 
allontanarlo dalla direzione del campo stazionario di induzione magnetica, 𝐵!, è 
una precessione, detta di Larmor, attorno a tale direzione, con pulsazione data 
dalla velocità angolare di pulsazione 𝜔!. L’allontanamento si ottiene applicando 
un campo magnetico 𝐵! perpendicolare alla direzione di 𝐵!, che ruota nel piano 
𝑥𝑦 ⊥ 𝑧 con pulsazione tale da soddisfare la condizione di risonanza data dalla 
equazione 1.18. Pertanto, solo se la frequenza del campo rotante 𝐵! coincide con 
quella di precessione si ha un trasferimento di energia al sistema di nuclei, che si 
può rilevare osservando l’allontanamento di 𝑀  dall’asse z, o meglio il suo 
comparire nel piano xy, dove avviene la rilevazione del segnale. Se la durata 
dell’applicazione di 𝐵! è tale da portare completamente 𝑀 in questo piano, si 
osserva la magnetizzazione massima (impulso a 90°). Inoltre, una durata doppia 
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provoca il ribaltamento nel verso –z, (impulso a 180°). Dopo un impulso a 90°, 𝑀 
precede nel piano xy alla frequenza di risonanza ed il segnale viene rilevato come 
forza elettromagnetica oscillante indotta, nella bobina di ricezione, il cui valore 
massimo è proporzionale ad 𝑀!. A termine della perturbazione il sistema ritorna 
all’equilibrio, cioè alle condizioni 𝑀! ≡ 𝑀!  e 𝑀! = 𝑀! = 0, con due distinti 
processi di rilassamento, l’uno detto spin-reticolo (riguardante la componente  di 
𝑀 lungo z) e l’altro detto spin-spin (riguardante la componente di 𝑀 nel piano xy). 
Opportune sequenza di impulsi a radiofrequenza permettono di seguire 
l’evoluzione temporale delle componenti della magnetizzazione, e di misurare, sia 
il tempo di rilassamento longitudianle T1, associato all’evoluzione di 𝑀!, sia il 
tempo di rilassamento trasversale T2, che regola l’evoluzione della componente di 
𝑀 nel piano xy. 
Per comprendere il principio fisico della risonanza magnetica nucleare è 
utile raffigurare la magnetizzazione come un vettore rotante attorno all’asse z con 
frequenza 𝑓! (Fig. 1.6a). In queste condizioni si può considerare lo spin come 
somma di due componenti, una lungo l’asse z e l’altra sul piano xy, fisse rispetto a 
questo riferimento. Considerando un insieme macroscopico di nuclei che ruotano 
nel campo magnetico con la stessa frequenza, ma con fasi  diverse, è evidente che 
la componente di magnetizzazione nel piano xy tenderà mediamente ad annullarsi, 
mentre rimane diversa da zero la componente della magnetizzazione indotta M0 















𝜔! = 𝛾𝐵! 
xI  
yI  
zI = z 
M0,z  M0  
a b 
Fig. 1.6. a) Il momento di spin è raffigurabile come un vettore rotante con moto di precessione 
attorno all’asse z del campo magnetico B0 con pulsazione 𝝎𝑳. b) Per un insieme di nuclei, la 
componente della magnetizzazione indotta nel piano xy è mediamente nulla, mentre è diversa da 
zero la componente M0 parallela all’asse del campo B0. 
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1.4.1 Tempo di rilassamento longitudinale 
Il processo di ritorno all’equilibrio della componente 𝑀!  (detta longitudinale) 
richiede uno scambio di energia tra il sistema di spin nucleari e gli altri gradi di 
libertà del campione (ad esempio rotazione, oscillazione, diffusione di molecole o 
gruppi atomici). Come visto precedentemente l’equilibrio è raggiunto quando, 
fissati 𝐵! e T, i nuclei si ripartiscono sui livelli energetici secondo la distribuzione 
di Boltzmann. Occorre pertanto che avvengano transizioni tra i livelli fino al 
raggiungimento di tale distribuzione. L’emissione spontanea di un fotone, che 
porti lo spin di 1H dallo stato quantico -1/2 a quello +1/2, ha però un tempo 
caratteristico di 1019 anni: sono invece le emissioni stimolate che abbattono i 
tempi per il raggiungimento della distribuzione di equilibrio e ne sono causa i 
campi magnetici locali fluttuanti. Limitiamoci ad esempio a considerare 
l’interazione dipolare che, nel caso di nuclei con spin 1/2 , è la principale causa di 
rilassamento. Ogni nucleo dotato di momento magnetico crea attorno a sé un 
campo locale, che varia con il cubo della distanza e che può giungere, come nel 
caso di quello creato da un nucleo 1H sul suo compagno nella molecola di H2O, a 
qualche unità di 10-4 Tesla. La fluttuazione del campo locale nel tempo è dovuta 
semplicemente alla rotazione della stessa molecola d’acqua e all’avvicinamento o 
allontanamento di altre. In questo modo l’energia viene ceduta dal sistema di spin 
agli altri gradi di libertà (reticolo) del campione. Se si assume per il processo una 
legge temporale di tipo esponenziale, esso è descritto dalla costante di tempo T1, 
detta appunto tempo di rilassamento spin-reticolo o termico, che regola 








e per questo è anche detta tempo di rilassamento longitudinale. 
Esaminiamo adesso il processo in maniera qualitativa, definendo la 
grandezza n come la differenza tra il numero di spin per unità di volume presenti 
nel livello energetico superiore e quelli nel livello energetico inferiore: 
 





Si assumono adesso alcune probabilità, P+ e P-, che descrivono la 
probabilità per unità di volume che un nucleo faccia una transizione nel livello 
superiore o inferiore di energia. Queste due probabilità, ancora non definite, non 
sono uguali. Questo può essere osservato considerando che la condizione di 
equilibrio è raggiunta in un momento successivo. Dalla definizione di condizione 
di equilibrio dinamico, il numero di transizioni tra i livelli superiori ed inferiori 
deve essere la stessa, perciò: 
𝑃!𝑁!" = 𝑃!𝑁!"#$ 
 
(1.28) 












Se si considera la condizione di equilibrio dinamico, una transizione nel 
livello superiore aumenterà n di un fattore pari a 2, viceversa per una transizione 
nel livello inferiore si avrà una diminuzione sempre apri a 2. Quindi in unità di 
tempo possiamo scrivere: 
 
𝑑𝑛
𝑑𝑡 = 2𝑁!"#$𝑃! − 2𝑁!"𝑃! 
 
(1.30) 
Le due probabilità, relative alle transizioni nei diversi livelli energetici, 
differiscono, anche in campi magnetici relativamente grandi, di una quantità 
molto piccola, praticamente trascurabile per cui è possibile considerare una 
appropriata probabilità media P, definita come la differenza assoluta tra 𝑃! e 𝑃!, 
da cui deriva : 
 
𝑑𝑛
𝑑𝑡 = 2𝑃 𝑁!" − 𝑁!"#$ = −2𝑃𝑛 
 
(1.31) 
La soluzione di tale equazione differenziale è molto semplice: 
 





dove la costante di tempo 𝑇!  è indicata proprio come il tempo di 
rilassamento longitudinale. Per determinare il valore delle due costanti presenti 
nella soluzione, si considerano i casi limite. Per 𝑡 → ∞ la differenza tra gli stati 
energetici superiori ed inferiori raggiunge un massimo,  𝑛!"#, per cui la costante  
𝑐  sarà proprio 𝑛!"# . Per 𝑡 = 0, invece, quando non è applicato alcun campo 
magnetico, la differenza tra i due livelli energetici è nulla di conseguenza 
𝑛! = −𝑛!"#.  
Pertanto, la magnetizzazione indotta 𝑀 , definita dalla differenza tra i 
momenti magnetici che si trovano nei diversi livelli di energia, sarà proporzionale 
ad 𝑛, perciò possiamo scrivere che: 




Il tempo di rilassamento longitudinale, 𝑇!, quindi, può essere messo in 
relazione con il ritorno allo stato di equilibrio di 𝑀! , componente della 
magnetizzazione indotta 𝑀!  parallela alla direzione del campo magnetico 𝐵! . 
Considerando l’acqua libera (cioè non confinata entro un poro, detta anche bulk) 
questo processo può essere descritto da una legge monoesponenziale del tipo: 
 
𝑀! 𝑡 = 𝑀!(1− 𝑒
! !!!  !"#$) 
 
(1.34) 
dove 𝑇!  !"#$, definisce il tempo di rilassamento longitudinale dei nuclei di 
idrogeno nell’acqua libera. Tale processo è abbastanza lento, ed è caratterizzato, 
per l’acqua pura, da un tempo di rilassamento di circa 3s (a 30°C). Diversi tempi 
di rilassamento si hanno invece quando l’acqua, o qualsiasi altro fluido, si trova 
confinato all’interno della matrice porosa della roccia, per cui, in generale, si 
hanno dei tempi più ristretti. Considerazioni più approfondite su questo aspetto, 
saranno riprese nei paragrafi successivi.  
Possiamo dunque concludere che il parametro 𝑇!  descrive 
quantitativamente il tasso di variazione della magnetizzazione che si osserva in un 
campione, che può occorrere sole se i nuclei emettono o assorbono quanti di 
energia dall’ambiente circostante, in accordo con la frequenza di risonanza di 
Larmor. Il valore del tempo di rilassamento spin-reticolo varia considerevolmente 
secondo il tipo di nucleo e dell’ambiente considerato.  
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Inoltre, il rilassamento non avviene in maniera immediata, ma 
l’orientazione degli spin di un determinato campione aumenta nel tempo, 
maggiore è il tempo di esposizione ad un determinato campo magnetico, 
maggiore sarà il numero di nuclei che subisce la polarizzazione in direzione del 
campo applicato. Pertanto, anche la magnetizzazione netta raggiungerà un 
massimo solo dopo un determinato periodo. In pratica, il tempo di rilassamento 
longitudinale 𝑇! , definisce il tempo per cui la magnetizzazione netta di un 
campione raggiunge il 63% del suo valore finale, mentre tre volte 𝑇! è il tempo 
per cui si raggiunge il 95% di polarizzazione. In figura 1.7 è illustrato 
l’andamento della curva di rilassamento che descrive il grado di allignamento dei 
protoni di 1H, o magnetizzazione. 
 
  
Fig. 1.7, Curva di rilassamento longitudinale che indica il grado di magnetizzazione in funzione 
del tempo di esposizione di una popolazione di protoni esposta ad un campo magnetico esterno. 
(Coates, G.R., 1999) 
1.4.2 Impulso di rotazione e decadimento indotto 
La magnetizzazione indotta in un campione contenente un certo numero di nuclei 
dotati di spin, dovuta alla presenza di un campo magnetico uniforme e stazionario, 
è piuttosto debole, ed è difficile perciò da rilevare con semplici strumenti di 
misura, soprattutto con quelli utilizzati per le comuni misurazioni in pozzo.  
Una delle tecniche utilizzate in laboratorio per osservare il momento 
magnetico dei nuclei è quella di ruotare il campo magnetico indotto, 𝑀!, dalla sua 




Pulse Tipping and Free Induction Decay
The second step in the NMR measurement cycle is to tip the magnetization from the longitu-
dinal direction to a transverse plane. This tipping is accomplished by applying an oscillating
magnetic field (B1) perpendicular to B0, the static magnetic field. For effective tipping, the
frequency of B1 must equal the Larmor frequency of the protons relative to B0.
An oscillating magnetic field interacting with protons is illustrated in Fig. 2.5. From the
quantum mechanics point of view, if a proton is at the low-energy state, it may absorb energy
provided by B1 and jump to the high-energy state. The application of B1 also causes the
protons to precess in phase with one another. This change in energy state and in-phase
precession caused by B1 is called nuclear magnetic resonance.
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al campo magnetico stazionario 𝐵!. La frequenza dell’impulso magnetico 𝐵!  deve 
essere esattamente uguale alla frequenza di risonanza dei momenti magnetici 
relativi al campo principale 𝐵!, (eq. 1.18).  
Da un punto di vista quantistico, se un protone si trova in uno stato di 
energia inferiore, può assorbire l'energia fornita da  𝐵! e passare alla stato ad alta 
energia. L'applicazione di 𝐵!, da un punto di vista vettoriale, causa il moto di 
precessione in fase dei protoni tra loro, attorno a 𝐵! stesso. Questo cambiamento 
di stato energetico e di fase di precessione causato dall’impulso magnetico 𝐵! è 
chiamato appunto risonanza magnetica nucleare, (figura 1.8). 
 
Fig. 1.8, Per ottenere un’effettiva interazione con i nuclei (sinistra), il campo magnetico oscillante B1 
deve presentare una sostanziale componente perpendicolare al campo magnetico stazionario B0 ed 
inoltre deve avere una frequenza f uguale alla frequenza di Larmor dei nuclei f0 nel campo B0. In 
questo caso (destra), i nuclei avranno un moto di precessione in fase gli uni con gli altri e possono 
quindi assorbire energia da B1 e trasferirsi quindi ad un livello energetico superiore.                     
(Coates, G.R., 1999). 
Per poter qualitativamente osservare l’effetto del campo magnetico 
oscillante (𝐵!), è conveniente usare un sistema di riferimento rotante (x’,y’,z’) 
avente una frequenza angolare uguale alla frequenza di Larmor. In tale sistema, 
inizialmente, la magnetizzazione del campione è allineata con l’asse z come 
mostrato, a sinistra, nella figura 1.9. Nella parte destra della stessa figura si nota 
come il campo 𝐵! risulti stazionario in relazione al nuovo sistema di riferimento 
adottato. 
Nel sistema di riferimento rotante (x’,y’,z’), il vettore magnetico  𝑀 inizierà 
a ruotare attorno al nuovo campo applicato e a deviare dalla sua direzione iniziale. 
Ovviamente, la deviazione dall’asse iniziale z indurrà una precessione di Larmor 
alla frequenza di 𝛾𝐵! , ma nel sistema x’,y’,z’ apparirà stazionario e tenderà 
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momento magnetico cerca di effettuare (sebbene ad una frequenza inferiore 
dovuta alla minore intensità del campo 𝐵!) attorno al nuovo campo magnetico, 
𝐵! . La rotazione di 𝑀  rispetto all’asse z è controllata dall’intensità e 
dall’intervallo di tempo durante il quale il campo magnetico oscillante è applicato.  
 
Fig. 1.9, Visualizzazione del moto del vettore magnetizzazione M prodotto dal campo magnetico 
stazionario B0 e la perturbazione dovuta al campo oscillante B1. Nel sistema di riferimento rotante 
(destra), M ruota allontanandosi dall’asse z’ linearmente con il tempo. (Ellis, D.V., 2007). 
In generale, un impulso magnetico con un’orientazione fissa in un sistema 
di riferimento rotante può essere rappresentato da una variazione sinusoidale 
dell’impulso magnetico con frequenza f0 in un sistema fisso. Scegliendo 
accuratamente l’ampiezza e la durata τ dell’impulso, si può ottenere qualsiasi 
angolo di rotazione. Difatti, l’angolo attraverso il quale la magnetizzazione è 
ribaltata è dato da: 
 
𝜃 = 𝛾𝐵!𝜏 
 
(1.35) 
L’angolo di rotazione è pertanto proporzionale al prodotto 𝐵!𝜏 che riflette 
l’energia che il campo 𝐵! fornisce al sistema dei nuclei. Aumentando l’intensità 
del campo magnetico oscillante o allungando la durata dell’impulso applicato si 
aumenta l’angolo di inclinazione.  
È pratica comune usare angoli di 90° e 180° (tecnica pulse-echo). 
Fornendo un impulso a 90°, i nuclei subiranno un moto di precessione in fase sul 
piano trasversale (relativo al campo magnetico stazionario 𝐵! ), la 
magnetizzazione indotta Mxy ruoterà attorno all’asse z, inducendo quindi una forza 
elettromagnetica misurabile con una bobina.  
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will line up with this constant field. We have already seen that the magnitude of this
induced magnetic field is rather small and that to observe it another technique will be
needed.
One of the common laboratory techniques for observing the induced magnetic
moment is to produce a much weaker alternating magnetic field at right angles to
the principal field by pulsing another coil oriented for this purpose. The frequency of
this alternating field (produced by a coil, encircling the sample, as indicated in the
figure) is chosen to be exactly the Larmor frequency of the magnetic moments in the
principal field Bo.
To see the effect of this second, alternating field (B1), it is convenient to make use
of a rotating coordinate system (x !, y!, z!) which has an angular frequency equal to the
Larmor frequency. In this system, initially, the sample magnetization is aligned with
the z-axis as shown, on the left, in Fig. 16.7. The alternating magnetic field produced
by the additional coil will appear stationary in the new frame of reference, illustrated
on the right.
Viewed in this frame, the magnetic vector M will begin to rotate about the new
applied field and to deviate from its initial direction. Of course, the deviation from
its initial z-axis direction will induce Larmor precession at a frequency of ! Bo, but
in the rotating frame of reference it will appear stationary and will just b gin to tilt.
The tilting, in fact, is due to the magnetic vector trying to precess (although at a much
lower frequency due to the weak oscillating field strength) around the new field, B1.
The rotation of M away from the z-axis can be controlled by pulse parameters – the












Fig. 16.7 Two views of the motion of the magnetization vector M produced by the stationary
polarizing field Ho and perturbed by the rotating field H1. In the rotating frame, M is seen to
rotate away from the z!-axis linearly with time.
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Quando il campo B! viene spento, la popolazione di nuclei presenti inizia 
a sfasarsi , o a perdere la coerenza di fase, cioè la precessione dei nuclei non sarà 
più in fase tra loro. Pertanto, come lo sfasamento progredisce, la magnetizzazione 
netta diminuisce. In questa situazione, una bobina ricevente che misura la 
magnetizzazione in direzione trasversale è in grado di rilevare un segnale di 
decadimento (figura 1.10). Questo decadimento è di solito esponenziale ed è 
nominato free induction decay (FID). La costante associata al FID (T2*) è molto 
breve, fino a poche decine di microsecondi. Il T2* è causato dalle disomogeneità 
presenti nel campo magnetico che sono dovute in parte al gradiente di campo 
magnetico ed in parte ad alcuni processi molecolari che avvengono nel materiale 
misurato. A causa della disomogeneità presenti nel campo 𝐵!, i protoni collocati 
in posizioni differenti avranno un moto di precessione che avverrà con diverse 
frequenze di risonanza, il ché produce questo decadimento molto rapido. 
 
Fig. 1.10, Visualizzazione dello sfasamento dei nuclei dovuto all’applicazione dell’impulso magnetico 
B1. Dopo l’applicazione di un impulso a 90°, la popolazione di nuclei subisce lo sfasamento, ed un 
segnale di decadimento (FID) può essere rilevato. (Coates, G.R., 1999). 
1.4.3 Tempo di rilassamento trasversale 
Come già detto in precedenza, il ritorno alle condizioni di equilibrio della 
magnetizzazione 𝑀 avviene con due distinti processi di rilassamento, l’uno detto 
spin-reticolo, già visto in precedenza, e l’altro detto spin-spin, riguardante la 
componente di 𝑀 nel piano trasversale, a cui è associato un altro tempo di 
rilassamento di interesse, definito come tempo di rilassamento spin-spin o 




When the B1 field is turned off, the proton population begins to dephase, or lose phase
coherency—that is, the precessions of the protons will no longer be in phase with one
another. Therefore, as dephasing progresses, the net magnetization decreases. In this situa-
tion, a receiver coil that measures magnetization in the transverse direction will detect a
decaying signal (Fig. 2.7). This decay is usually exponential and is called free induction
decay (FID). The FID time constant (T2*) is very short—a few tens of microseconds. FID is
caused by magnetic-field inhomogeneities that are due to the magnetic field gradient and to
certain molecular processes that occur in the measured material. Because of the inhomogene-
ities in the B0 field, protons at different locations will precess with different Larmor frequen-
cies, thereby producing this very rapid decay.
Spin-Echo Detection
The dephasing caused by the inhomogeneity of the static magnetic field B0 is reversible. The
proton magnetization vectors in the transverse planes can be re-phased when a 180° B1 pulse
is applied. If a transverse magnetization vector has phase angle !, then application of a 180°
B1 pulse will change the phase angle to -!. In effect, the phase order of the transverse
magnetization vectors is reversed, so that the slower (phasewise) vectors are ahead
(phasewise) of the faster vectors. The faster vectors overtake the slower vectors, rephasing
occurs, and a signal is generated that is detectable in the receiver coil. This signal is called a
spin echo.7 If time " ( not the same time as in Eq. 2.4) transpires between the application of
the 90° B1 pulse and the 180° B1 pulse, then the same time " will transpire between the
application of the 180° B1 pulse and the peak of the spin echo. That is, rephasing time equals
dephasing time, and the spin echo peak occurs at 2", which is defined as TE. Spin-echo
generation is illustrated in Fig. 2.8.
Although a single spin echo decays very quickly, 180° pulses can be applied repeatedly to
rephase the magnetization components and generate a series of spin echoes. Thus, a spin-
echo train can be recorded, as illustrated in Fig. 2.9. A spin echo forms midway between each
pair of 180° pulses. The inter-echo spacing (TE) is the time between the peaks of adjacent
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Il ritorno a zero della componente trasversale 𝑀!"  di 𝑀  nel piano xy 
diversamente dal rilassamento spin-reticolo non richiede scambi di energia tra il 
sistema di spin dei nuclei ed il reticolo. Esso corrisponde invece al processo di 
sfasamento degli spin nucleari tra loro e per questo è detto anche spin-spin. Ogni 
spin precede alla frequenza di Larmor determinata dal valore del campo (esterno 
+ locale) in quella posizione. La diversa frequenza dovuta alla differenza tra i 
valori del campo totale induce perdita di coerenza di fase. Se anche in questo caso 










La grandezza T2, detta appunto tempo di rilassamento spin-spin o 
trasversale, è relativa allo sfasamento degli spin nucleari dovuto per la maggior 
parte alle disomogeneità locali del campo totale. Si consideri la situazione che 
segue la condizione in cui il vettore 𝑀 è ruotato di 90° dalla sua posizione 
originaria. In figura 1.11 è rappresentata una schematizzazione del segnale 
rilevato nella bobina di ricezione attraverso la libera precessione del vettore 
magnetizzazione definito come f.e.m oscillante indotta (free induction decay-
FID). L’inviluppo spesso appare come un decadimento esponenziale a cui è 
associata una costante di tempo caratteristica T2* ed il segnale decade con un tasso 
di rilassamento più veloce del previsto rispetto al valore atteso dal tempo di 
rilassamento trasversale T2. 
 
Fig. 1.11, Schematizzazione del segnale indotto sulla bobina ricevente, che rappresenta la condizione 
per ottenere il massimo segnale dall’ induzione nucleare attraverso la rotazione del vettore 
magnetizzazione di 90° rispetto all’asse z. Come mostrato in figura, la bobina che contiene il sistema 
rotante rileverà una tensione di decadimento indotta di tipo sinusoidale.  
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16.3.3 Pulsing
In order to maximize the signal from the precessing bulk magnetic moment, M ,
the rotation angle is made 90!, as shown in the upper portion of Fig. 16.8. This is
referred to as a 90! pulse. After the pulse is applied, the magnetization vector, seen
in the laboratory frame, right, begins to rotate in the x " y plane as indicated. If this
magnetization vector is contained within a coil, below, it will induce, because of the
changing flux linkage, an alternating signal. Now the induced signal in the coil should
ideally pick up a sinusoidal signal as M rotates in the x " y plane, which gradually
decays with a time constant T1 as M begins to align, because of thermal relaxation,
with the z-axis. However, it is observed to decay with another, faster, time constant
T #2 . To separate T1, the relaxation that depends on the physics, from the relaxation
that depends on the experimental setup, a more complicated procedure is required.
One method of measuring T1 is called saturation recovery. It is a double pulsing
method, in which the first pulse prepares the spins and the second allows them to
be measured. As stated earlier, to improve detectability (since for most materials the
induced magnetic field is extremely small) the magnetization vector is rotated first
with a 90! pulse so that a measure of the initial polarization amplitude can be made
from the envelope of the free induction decay. Part of that decay is caused by the loss
of spins that have flipped back to the direction of the polarizing magnetic field. It is
these spins that we wish to measure. After some short (compared to the anticipated
value of T1) time interval ! , another 90! rotation is made. The detectable vector then
precessing in the transverse plane will consist solely of the spins that had flipped










Fig. 16.8 The condition for obtaining maximum signal from the nucl ar induction experi-
ment. The magnetization v ctor has bee rotated by 90! way f om the z-axis. The coil which
contains th rotating sys em will have a decaying sinusoidal volt ge induced as sketched.
Adapted fr m Fukishima and Roeder [4].
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Una fonte di questo decadimento apparente deriva dal comportamento dei 
singoli spin che contribuiscono alla rotazione di 𝑀, i quali dovrebbero ruotare 
all’unisono alla frequenza di risonanza. Tuttavia, a causa di diversi fattori, questi 
non ruotano esattamente alla stessa frequenza, il ché comporta ad una perdita di 
coerenza di fase. Tale fenomeno provoca una diminuzione nel tempo 
dell’intensità della magnetizzazione risultante. 
L’alterazione della frequenza di precessione degli spin deriva da diversi 
fattori, tra cui le mutue interazioni spin-spin dei vari nuclei e le disomogeneità 
presenti dei campi magnetici locali.  
Un'altra causa del decadimento del segnale è data, non dallo sfasamento 
reciproco, ma dalla re-orientazione degli spin rispetto alla direzione del campo 
primario quando questo è ancora applicato. Oltre a queste cause, derivanti dalle 
interazione tra i nuclei ed i campi interagenti, esistono altri fattori che producono 
fenomeni di sfasamento, che interessano fluidi confinati all’interno di una matrice 
porosa. In questi ambienti la perdita di coerenza di fase, non è dovuta solamente 
dalla presenza di campi magnetici applicati, ma è influenzata anche  dalle 
interazioni tra gli spin dei nuclei contenuti nei fluidi e quelli presenti nei nuclei 
delle pareti dei pori. Pertanto, le impurità magnetiche presenti sulla superficie di 
un singolo poro creano ulteriori meccanismi di rilassamento che si aggiungono a 
quelli già esistenti nei fluidi liberi, cioè non confinati entro i pori di una roccia, 
quest’ultimi verranno discussi diffusamente in seguito. 
La non omogeneità del campo magnetico può essere compresa 
considerando lo stato del vettore 𝑀  nel sistema rotante successivamente 
all’applicazione dell’impulso a 90°, dove l’evoluzione temporale di tale 
meccanismo è raffigurata in figura 1.12. 
A seguito della rotazione di 90° del vettore magnetizzazione si nota come 
questo raggiunga il massimo valore lungo l’asse y’. Se sono presenti anche lievi 
disomogeneità di campo in varie parti del campione studiato, ciascun nucleo può 
presentare leggere differenze nelle frequenze di precessione. Nelle zone in cui il 
campo assume valori poco maggiori, di una piccola quantità 𝛿𝐵 , i nuclei 
subiranno un tasso di precessione lievemente più veloce, pari a 𝛾 𝐵! + 𝛿𝐵 . Di 
conseguenza, dopo un certo periodo di tempo t, tali nuclei avranno percorso uno 
spazio maggiore dell’ordine di 𝛾𝛿𝐵 𝑡 radianti rispetto a quelli che ruotano con 
un moto di precessione relativo al campo nominale 𝐵!. Il fenomeno è valido 
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anche per quei nuclei che invece si trovano in zone di campo che hanno un 
intensità minore rispetto a quello nominale per cui avranno un comportamento 
opposto ai precedenti, cioè ruoteranno con velocità minori e si troveranno 
“attardati” rispetto a quelli situati in zone con un intensità di campo maggiore. 
 
Fig. 1.12, Comportamento della componente trasversale del vettore magnetizzazione durante dopo 
l’applicazione di un impulso a 90°. La sincronizzazione iniziale dei nuclei è dissipata gradualmente a 
causa delle disomogeneità presenti nel campo B0 e dalle interazioni molecolari. (Ellis, D.V., 2007). 
Nel tempo quindi gli spin presenti nelle varie regioni tenderanno a 
separarsi, a causa dello sfasamento prodotto dalle diverse intensità di campo 
agenti in ciascuna zona sottoposta alla risonanza, diminuendo la dimensione della 
proiezione del vettore 𝑀  sull’asse y’ e di conseguenza la magnitudo della 
componente trasversale di magnetizzazione.  
1.4.4 Pulse-echo 
Come visto nel paragrafo precedente, a seguito dell’applicazione di un impulso a 
90°, gli spin nucleari precedono nel piano perpendicolare al campo magnetico. A 
causa delle disomogeneità, alcuni spin precedono più velocemente di altri, 
creando uno sfasamento della magnetizzazione indotta: la parte coerente della 
magnetizzazione diminuisce, e il segnale misurato diventa quindi più piccolo 
(rilassamento), tale situazione è descritta nella figura 1.13a e b. Per ovviare a 
questo inconveniente è stata da tempo ideata una particolare sequenza di impulsi, 
denominata pulse-echo, che minimizza l’effetto dovuto allo sfasamento 
reversibile. Successivamente all’impulso a 90°, si lasciano defasare gli spin per un 






x' - y' plane
Fig. 16.9 Behavior of the transverse component of the magnetization vector M during free
induction decay. The initial synchronization of the protons is lost, over time, by inhomogeneities
in the Bo field and molecular interactions. The decrease of the transverse component also reflects
the reorientation of the induced magnetic field M to the direction of Bo with time constant, T1.
16.3.5 Spin Echoes
Once the proton spins have been tipped into the transverse plane (perpendicular to
the polarizing field Bo) they precess at the Larmor frequency, but they are seen to
dephas with time. This s the situation depicted in panels (a) and (b) of Fig. 16.10.
To make a measurement of T2 that reflects the spin relaxation rate caused by the
spin–spin interactions of the protons arising from other fluid molecules or molecules
at the pore surfaces, it is necessary to remove from the measurement any reversible
dephasing. The type of reversible dephasing described earlier was directed to spatial
inhomogeneities in the polarizing field Bo. For this purpose, a number of pulsing
sequences have been developed.
By applying another pulse of about twice the duration of the 90! flipping pulse
the entire arrangement of proton spins can be flipped around their position on the
transverse plane so that now the slower-precessing protons will lead, and the faster
ones will follow. This concept is illustrated in panels (c) and (d) of Fig. 16.10. I time
the spins, in their precession around the polarizing field Bo, will coincide (before
smearing apart again) to create a local maximum of coherent magnetic field called
a “spin echo.” After the smearing out has occurred, at a time Te after the last pulse,
another flipping pulse can be applied starting the process over again. The procedure
can be repeated many times if the echo spacing, Te, is small compared to the T2 of
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tempo τ, dopodiché si applica un impulso a 180° che fa invertire la posizione 
degli spin in modo che, dopo un ulteriore tempo τ, questi saranno di nuovo 
coerenti. In effetti, l’ordine delle fasi dei vettori di magnetizzazione trasversale è 
adesso invertita, in modo che i vettori più lenti si trovano più avanti dei vettori più 
veloci. A questo punto, vettori più veloci superano i vettori più lenti causando il 
rifasamento, in questo modo viene generato un segnale, chiamato spin-echo, con 
intensità pari alla magnetizzazione iniziale meno il numero di spin che sono 
rilassati, il quale è rilevabile dalla bobina ricevente. Tale situazione è illustrata in 
figura 1.13 c) e d). 
  
Fig. 1.13, Visualizzazione della sequenza di impulsi Carr-Purcell per ovviare allo sfasamento 
reversibile dei nuclei in un campo lievemente disomogeneo. Nelle figure a) e b), gli spin iniziano a 
sfasarsi. Nella figura c), è applicato un campo di intensità e durata sufficiente a ruotare (precedere) gli 
spin di 180° ed appaiono quindi in ordine inverso sul piano longitudinale. Nella figura e) gli spin hanno 
ruotato in modo tale da produrre un massimo locale, dal momento che i più veloci hanno raggiunto i gli 
spin più lenti. Tale configurazione degli spins produce la sequenza “pulse-echo”. (Ellis, D.V., 2007). 
 Il medesimo tempo τ sarà successivamente presente tra l'applicazione 
dell’impulso di 180 ° e il picco dello spin echo, cioè il tempo di rifasamento è 
uguale al tempo di sfasamento, ed il picco dell’eco di spin avviene per un tempo 
pari a 2τ, che è definito come Te (time echo o echo spacing). Sebbene un singolo 
spin eco decade molto velocemente, gli impulsi a 180° possono essere applicati 
ripetutamente in modo da rifasare le componenti della magnetizzazione e generare 
in questo modo una serie di spin-echoes. Tale sequenza di impulsi può essere 
ripetuta in serie se il tempo Te è piccolo rispetto al tempo di rilassamento 
trasversale T2 del campione analizzato. L’intera sequenza di impulsi, composta da 
un primo impulso a 90° seguito da una lunga serie di impulsi a 180° è denominata 













Fig. 16.10 A visualization of the Carr–Purcell pulsing scheme to defeat reversible dephasing
of the protons in a slightly inhomogeneous field. In panels (a) and (b), the spins begin to
dephase. In panel (c), a field is applied of sufficient magnitude and duration to rotate (precess)
the fanned-out spins by 180! so that they appear in reverse order in the longitudinal plane. In
frame (e) the spins have rotated to produce a local maximum, since the fastest have caught up
with the slowest. It is this configuration of spins that produces the “pulse-echo.” Courtesy of
Schlumberger.
the sample. The appearance of the detected wave train is shown in Fig. 16.11. This
pulse sequence is referred to as the CPMG pulse train after its inventors Carr and
Purcell [6], and Meiboom and Gill [7].
As can be seen from the figure the echo amplitudes decrease with time because there
are sources of relaxation that are not reversible, like the random interactions with the
spins of other molecules in the fluid or nearby surfaces. The spin-echo technique just
takes re of small magnetic fi ld inhomogeneities. It is the time constants associ ted
with the decreasing echo amplitudes that will reveal a wealth of information regarding
the pore geometry and its contents.
16.3.6 Relaxation and Diffusion in Magnetic Gradients
Now we take a moment to explore the ramifications of, not the random inhomo-
geneities of the polarizing field but the presence, deliberate or otherwise, of a strong
spatial gradient in the polarizing field. To facilitate discussion the sample is consid-
ered to be a bulk liquid. If there is a magnetic field gradient in the sample volume,
then after the 90! flip of the CPMG pulse sequence, some of the protons will migrate
to some new position where a slightly different magnetic field is present and their
frequency will shift slightly, in proportion to their displacement. To keep the random
field effects in check, the CPMG sequence was developed to flip the magnetization
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“sequenza CPMG”, dal nome dei suoi ideatori Carr, Purcell, Meilboom e Gill ed 




Fig. 1.14, Rappresentazione della sequenza operativa di un log che utilizza la serie CPMG. Il primo 
impulso, nella parte iniziale, causa la rotazione degli spin sul piano transversale, in cui la propria 
magnetizzazione diminuisce di intensità secondo la modalità di free induction decay. Successivamente, 
viene emesso un ulteriore impulso che causa la rotazione degli spin di 180° a cui segue un breve 
aumento ed un successivo decadimento degli spin nell’eco. L’applicazione degli impulsi a 180° è 
ripetuta ad intervalli regolari migliaia di volte. L’ampiezza degli spin echo decade con una costante di 
tempo pari a T2. (Appel, M., 2004)  
 
Come si può notare dalla figura l’ampiezza degli echi diminuisce in 
funzione del tempo a causa della presenza di sorgenti di rilassamento che non 
sono reversibili, come l’interazione tra gli spin di altre molecole nel fluido o con 
le superfici vicine e i meccanismi di diffusione molecolare. Una volta che questo 
tipo di sfasamento irreversibile occorre, la coerenza di fase dei nuclei non può 
essere più ripristinata completamente, e la sequenza CPMG presenterà un 
decadimento che nella maggior parte dei casi non può essere evitato. Pertanto, la 
tecnica spin-echo, prende in considerazione solo le disomogeneità del campo 
magnetico, le quali causano uno sfasamento di tipo reversibile. 
Tuttavia, la costante di tempo associata con la diminuzione delle ampiezze 
degli echi, e perciò l’andamento dell’intera curva di rilassamento, è la chiave per 
comprendere e studiare tutta una serie di informazioni che riguardano la 
geometria della matrice porosa ed il suo contenuto.  
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Fig. 16.11 A representation of the sequ nce of operation of a ogging tool utilizing the
CPMG sequence. The first pulse, in the top frame, rotates the spins to the transverse plane,
where they are seen to decrease in magnitude in the free induction decay mode. Then, in the
upper panel, a pulse is emitted to flip the spins by 180!, that is shortly followed by a build-up
and decay, in the lower panel, of the spins in the “echo.” The application of the 180! pulse is
then repeated at regular intervals for up to thousands of times. The maxima of the spin-echo
amplitudes decays with the time constant T2. Adapted from Appel [5].
vector and produce the spin “echoes.” However, for particles that have been displaced
by diffusion to a new field value, their Larmor frequency will change and as time
progresses, the smearing, despite the 180! flips, will continue to grow, reducing the
number of available spins for a coherent signal. This is an instance of a nonreversible
relaxation and it will add to the so-called T2 decay rate, decreasing the amplitude of








where 1T2B is the decay rate associated with the bulk fluid and
1
T2D
is the decay rate
associated with the magnetic field gradient. As shown in the appendix this additional
decay rate is proportional to the square of the gyromagnetic ratio (! ) and the gradient
(G) and the product of the diffusion coefficient (D) and the square of the time Te









Tale costante di tempo è proprio il tempo di rilassamento trasversale T2 per 
cui si definisce l’evoluzione della magnetizzazione trasversale come l’ampiezza 
degli echi ad un determinato tempo t. Assumendo, quindi, un andamento di tipo 
esponenziale, la 𝑀!"(𝑡) può essere ricavata da:  





dove 𝑀!!" è l’intensità della magnetizzazione trasversale al tempo 𝑡 = 0 
(tempo in cui l’impulso a 90° cessa). 
Poiché il processo di rilassamento spin-reticolo determina anche 
sfasamento, vale sempre la relazione 𝑇! ≤ 𝑇!. 
La dipendenza di 𝑇!  e 𝑇!  dai moti molecolari (e quindi anche dalla 
temperatura e viscosità) per un liquido non confinato è quella di figura 1.15, dove 
è mostrato l’andamento dei tempi di rilassamento in funzione del tempo di 
correlazione τc, il quale fornisce una misura del tempo medio richiesto perché il 
campo magnetico locale “sentito” da un nucleo vari significativamente a causa dei 
moti molecolari. Bassi valori di τc si hanno in liquidi poco viscosi, mentre valori 
elevati si hanno nei solidi. Per l’acqua a temperatura ambiente 𝜏! ≅ 10!!"𝑠. 
 
Fig. 1.15, Dipendenza teorica, in sistemi non confinati, dei tempi di rilassamento spin-reticolo (T1) e 
spin-spin (T2) dal tempo di correlazione τ c. Adattata da Bloembergen, Purcell e Pound (1948). 
Nei campioni liquidi 𝑇! = 𝑇! e diminuisce con la temperatura. Nei solidi 
𝑇! ≫ 𝑇! ed aumenta con il diminuire della temperatura. Si intuisce così come sia 
possibile separare la risposta di nuclei 1H compresenti in fasi diverse in un 
campione, se i rispettivi tempi di rilassamento (𝑇! e/o 𝑇!) sono sufficientemente 
distinti. Tipica è ad esempio la possibilità di separare la risposta di 1H dei solidi 
(𝑇! ≅ 10!!  𝑠) da quella dei liquidi (𝑇! ≅ 10!! ÷ 1𝑠).  
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Pertanto, la curva di rilassamento di T2 della formazione rocciosa studiata 
contiene la maggior parte delle informazioni petrofisiche ottenibili dai log NMR, 
per cui l’obbiettivo primario di tali misurazioni è quello di ricavare proprio questo 
tipo di misura.  
1.4.5 Processi di rilassamento e diffusione  
In questo paragrafo si discutono gli effetti della presenza, volontaria o meno, di un 
forte gradiente spaziale nel campo polarizzante in relazione ad un liquido non 
confinato in un poro (bulk liquid). Se nel volume di un campione di interesse 
esiste un gradiente di campo magnetico, successivamente alla rotazione di 90° 
della sequenza CPMG, alcuni dei nuclei migreranno in qualche nuova posizione 
dove è presente una lieve differenza di campo magnetico e, di conseguenza, la 
loro frequenza cambierà in proporzione al loro dislocamento. Tuttavia, per quelle 
particelle che sono migrate, attraverso meccanismi di diffusione, in posizioni dove 
c’è un diverso valore del campo magnetico, la loro frequenza di risonanza sarà 
diversa con un conseguente ulteriore sfasamento. Nei successivi impulsi di 180°, 
lo sfasamento continuerà a crescere, riducendo l’ampiezza degli echi. Questo è un 
esempio di un rilassamento non reversibile che si aggiungerà al tasso di 
















 è il tasso di decadimento associato al fluido libero, mentre !
!!!
 è il 
tasso di decadimento relativo al gradiente di campo magnetico. Quest’ulteriore 
tasso di decadimento è proporzionale al quadrato del rapporto giromagnetico (γ) e 
del gradiente (G) ed il prodotto del coefficiente di diffusione (D)  e dal quadrato 











Per comprendere meglio come il meccanismo di diffusione molecolare dei 
nuclei magnetizzati produce un tasso addizionale di decadimento, è necessario 
considerare le leggi di base che regolano tale fenomeno.  
La legge di Fick mette in relazione una qualsiasi corrente di particelle J 
con il cambiamento del gradiente di densità delle particelle 𝑑𝑁 𝑑𝑥. Esaminando 
una situazione monodimensionale, si può considerare la corrente semplicemente 
come il tasso di cambiando nel tempo della densità di particelle. Pertanto, la 
corrente totale in ciascun punto può essere ottenuta ricercando la differenza tra 
correnti in direzioni opposte, per cui: 
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da cui per sostituzione possiamo ricavare la soluzione di tale equazione: 
 








Quest’ultima equazione descrive come la densità delle particelle, 
inizialmente tutte a 𝑥 = 0, sia funzione del tempo e della distanza dalla sorgente. 
Il significato utile di tale relazione è che lo spostamento quadratico medio dopo 
un certo istante t, è dato dal prodotto 𝐷𝑡, dove 𝐷 è il coefficiente di diffusione 
molecolare intrinseco. 
Si considera adesso il vettore magnetizzazione 𝑀, questo consiste in tanti 
piccoli contributi, 𝑚! che sono stati polarizzati dal campo magnetico. Si sviluppa 
sempre la trattazione ad una situazione monodimensionale, e si ipotizza che tutti i 
contributi 𝑚!  si trovano inizialmente alla posizione 𝑥 = 0. Successivamente si 
applica un impulso a 90° che provoca la rotazione di 𝑀  sul piano xy alla 
frequenza di Larmor. Si studia adesso il comportamento del vettore 
magnetizzazione rispetto al sistema di coordinate rotante. Ad un certo istante t, la 
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posizione dei singoli contributi 𝑚! sarà descritta da una distribuzione lungo x data 
dall’equazione precedente (1.42). 
Se il campo polarizzante 𝐵! non è omogeneo, ma è presente un gradiente 
𝜕𝐵 𝜕𝑥, allora ciascun contributo avrà un tasso di precessione lievemente diverso 
il che comporta uno spostamento di fase rispetto al vettore magnetizzazione 
risultante. L’angolo di fase indotto, ∆, alla fine di ciascun impulso, Te, dipenderà 







Questo causerà il decadimento del vettore magnetizzazione. Per rilevare 
l’intensità del vettore magnetizzazione a seguito di un determinato impulso, è 
necessario sommare il contributo (coseno dell’angolo di fase) di tutti gli 𝑚! in 
ciascuna posizione di x che risultano fuori fase alla fine di un singolo echo-time, 
Te. Il vettore magnetizzazione di un impulso a 180° al tempo t è dato da: 
 







𝜕𝑥 𝑥𝑇! 𝑑𝑥 
 
(1.44) 
Si approssima la prima parte dell’espressione come il prodotto 
dell’ampiezza e della larghezza della funzione, che può essere considerato come 
2 𝐷𝑡 . Sviluppando, inoltre, il coseno in serie di Taylor e fermandoci al 














Volendo ricavare un espressione del tasso di decadimento approssimiamo 
ulteriormente il primo termine della relazione attraverso una funzione 
esponenziale e sostituiamo il valore di 𝐷𝑡 per la distanza x in cui calcolare il 









Tale espressione dimostra chiaramente la proporzionalità tra il tasso di 
decadimento ed il prodotto 𝐷𝑇!!, così come è descritto nell’equazione (1.39). 
Si vedrà in seguito come questo effetto può essere sfruttato per la misura 
del coefficiente di diffusione, il quale può essere messo in relazione con la 
viscosità del fluido, e come la sua evoluzione nel tempo può essere utilizzata per 
analizzare al meglio la forma geometrica la struttura porosa. 
1.4.6 Procedura e definizione dei tempi di misura 
Come visto in precedenza, dopo un periodo pari a diverse volte T2, il decadimento 
della magnetizzazione trasversale è essenzialmente completato, per cui successivi 
rifasamenti non sono ulteriormente possibili. Durante una sequenza CPMG, 
l’impulso a 90° riorienta la polarizzazione in modo tale da eliminare qualunque 
polarizzazione longitudinale dei nuclei, mentre i successivi impulsi a 180° 
sopprimono qualsiasi ritorno della nuova polarizzazione longitudinale. Pertanto, i 
nuclei a seguito della sequenza CPMG risultano completamente randomizzati. Per 
iniziare una nuova sequenza CPMG è necessario polarizzare nuovamente tutti i 
nuclei, perciò è necessario considerare un tempo di attesa, Tw (wait time), durante 
il quale possa avvenire la re-polarizzazione ed essere in grado di procedere ad una 
nuova sequenza di impulsi. 
In figura 1.16, è mostrato un tipico diagramma di misura NMR, in cui 
nella parte superiore della figura sono visualizzate due sequenze CPMG. Ciascuna 
consiste in un impulso a 90° dato dal campo polarizzante 𝐵!, seguito da una serie 
di impulsi a 180°. La sezione inferiore della figura, invece, rappresenta gli eventi 
di polarizzazione (curva di rilassamento T1), e illustra la serie di impulsi che 
producono gli echi (puls-echo train) associati con le due sequenze CPMG, in cui 
il tempo di polarizzazione, (Tw), inter-echo spacing (Te), ed il numero degli echi 
(Ne) può essere controllato manualmente. 
Per determinare l’intensità di 𝑀! , l’ampiezza degli spin-echo-train 
nell’istante 𝑡 = 0 è stimata a partire dalle misure sugli stessi spin-echo-train. Per 
evitare di sottostimare 𝑀! è necessaria una polarizzazione totale del campione o 
comunque almeno pari al 95%. Per raggiungere tale grado di magnetizzazione, il 
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tempo di attesa, Tw, deve essere pari a tre volte il tempo di rilassamento 
longitudinale T1 massimo dello specifico campione  
Al diminuire di Te, echi di spin (spin-echoes) saranno generati e rilevati 
prima ed in maniera più rapida, ed aumenta, inoltre, l’effettivo rapporto segnale-
rumore a causa della maggiore densità dei dati.  
 
Fig. 1.16, Diagramma di misura NMR. In alto è mostrata la sequenza di impulsi mentre in basso le 
curve di polarizzazione (rilassamento T1) e l’acquisizione degli spin-echo-train. (Coates, G.R., 1999). 
Le sequenza di misura CPMG sono sempre acquisite in coppia. Infatti, 
successivamente all’acquisizione del primo set di misura, il secondo viene 
acquisito cambiando la fase del campo B1 in modo tale da avere echi di spin di 
ampiezza negativa. Il secondo set è quindi sottratto al primo per produrre una 
coppia alternata di fasi (phase-alternate pair – PAP), in questo modo si preserva 
il segnale eliminando gli offset elettronici a bassa frequenza.  
  
NMR Logging Principles and Applications
42 NMR Physics      Chapter 2
NMR-Measurement Timing
After a period equal to several times T2, the decay of the transverse magnetization is essen-
tially complete, and further rephasing is not possible. During a CPMG sequence, the 90°
pulse reorients the polarization so that there is no longer any longitudinal polarization of the
protons, and the 180° pulses suppress the buildup of new longitudinal polarization. Hence,
the protons are completely randomized at the end of a CPMG sequence. To start the next
CPMG sequence, the protons must be polarized again. So, a wait time (TW) during which
repolarization occurs is necessary between the end of one CPMG sequence to the start of
the next.
A typical NMR-measurement timing diagram is illustrated in Fig. 2.11. The upper section of
the figure depicts two CPMG sequences, each consisting of a 90° B1 pulse, followed by a
series of 180° pulses. The bottom section represents polarization events (T1-relaxation
curves), and illustrates the spin-echo trains (T2 -relaxation curves) associated with the two
CPMG sequences. Polarization time (TW), inter-echo spacing (TE), and number of echoes
(NE) can be controlled manually.
To determine the magnitude of M0, the amplitude of the spin-echo train at t = 0 is estimated
from the spin-echo-train measurements. To avoid underestimating M0, full polarization or
nearly full polarization (95%) is required. To achieve 95% polarization, TW should equal
three times T1.
As TE decreases, spin echoes will be generated and detected earlier and more rapidly, and
the effective signal-to-noise ratio is increased because of the greater density of data points. As
NE increases, spin echoes will be generated and detected longer, but more B1 power
is required.
The CPMG measurement sets are always collected in pairs. After the first set is acquired, the
second set is acquired with the phase of the transmitter pulse changed to give spin echoes of
negative amplitude. The second set is then subtracted from the first set to produce a phase-

























Capitolo 2. Meccanismi di rilassamento nei mezzi 
porosi. 
Come si è detto, tutti i liquidi con atomi di idrogeno (acqua, idrocarburi, etc.) 
possono essere considerati oggetto di studio NMR nei mezzi porosi. Quello più 
studiato è stata l’acqua, in fase bagnante e non, e nonostante la concordanza non 
piena di alcuni risultati sperimentali in letteratura, per essa si dispone già di 
acquisizioni comunemente accettate. Per quanto riguarda il comportamento degli 
idrocarburi, l’analisi è alquanto più complicata visto le difficoltà che si 
riscontrano con questo tipo di fluidi. Tuttavia, gli studi effettuati nell’ultimo 
decennio sono stati in grado di fornire notevoli informazioni aggiuntive che hanno 
permesso di affinare le tecniche di misura e di approfondire la conoscenza dei 
fluidi contenuti nei mezzi porosi. A tale scopo, risulta appropriato studiare da 
prima alcune proprietà dei fluidi che saturano le rocce porose in condizioni non 
confinate, in maniera da poter avere un termine di confronto e capire in maniera 
adeguata il diverso comportamento che tali fluidi hanno se confinati all’interno di 
un poro.  
2.1 Rilassamento NMR dei fluidi non confinati 
Per i fluidi esistono quattro grandezze di interesse nelle misure NMR: 
 
• Hydrogen index; 
• tempo di rilassamento longitudinale T1; 
• tempo di rilassamento trasversale T2; 




L’indice di idrogeno (Hydrogen Index, HI), è la quantità più importante 
nella valutazione delle proprietà dei fluidi bulk, mentre il coefficiente di 
diffusione può essere messo in relazione con la viscosità.  
L’intensità del segnale NMR dipende ovviamente dalla densità di nuclei 
associati ai fluidi che rispondono alla presenza di un determinato campo 
magnetico, cioè dalla quantità di nuclei che entrano in risonanza con il campo 
magnetico indotto. Pertanto, è possibile stimare le variazioni del segnale NMR tra 
diversi fluidi, attraverso la concentrazione di idrogeno, facendo uso del così detto 
Hydrogen Index (HI), il quale mette in relazione la concentrazione di idrogeno nel 
fluido in questione con quella dell’acqua in condizioni standard. 
Il rilassamento longitudinale e trasversale nei liquidi non confinati è 
causato da interazioni magnetiche fluttuanti tra i nuclei orientati e le altre sorgenti 
di momento magnetico, ed i tempi di rilassamento T1 e T2 risultano essere 
praticamente uguali. Nel caso dell’acqua bulk, i tempi di rilassamento sono molto 
lunghi, ed il tempo di decadimento sia di T1 che di T2 è all’incirca di 3s, il quale 
può essere in certi casi ridotto attorno al secondo nell’eventualità in cui sia 
presente nel campione dell’ossigeno disciolto (composto paramagnetico che 
perciò aumenta lo sfasamento dei nuclei).  
Il rilassamento magnetico è possibile ogni volta che un nucleo polarizzato 
incontra un campo magnetico fluttuante avente una componente di tempo vicino 
alla frequenza di Larmor. In questo caso il nucleo può subire uno sfasamento 
(interessa T2) o trasferire sufficiente energia per cambiare la propria orientazione 
rispetto al campo polarizzante B0 (interessa T1). Il tasso di decadimento è dovuto 
dall’interazione casuale tra gli spin polarizzati ed i momenti magnetici delle altre 
molecole e può essere sostanzialmente caratterizzato da un andamento 
monoesponenziale.  
Il comportamento di T1 dipende dalla mobilità dei nuclei e dalle sorgenti 
dei campi magnetici locali. Per questo tipo di rilassamento è necessario che 
esistano delle interazioni tra gli spin ed il moto del reticolo molecolare in una 
scala di tempo compatibile con l’inverso della frequenza angolare di risonanza. Il 
tempo di correlazione, τc, è una misura proprio del tempo di interazione. Il tasso 
di decadimento 1 𝑇!  assumerà il suo massimo valore quando il tempo di 
correlazione sarà uguale all’inverso della frequenza di risonanza. Come mostra la 
figura 2.1, per tempi di correlazione sia minori che maggiori, la probabilità che le 
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fluttuazioni del campo magnetico posseggano una componente sufficiente a 
sfasare gli spin diminuisce. Pertanto, i tempi di rilassamento sono lunghi sia nei 
casi in cui la mobilità molecolare è ridotta (fluidi molto viscosi) o quando questa è 
molto alta (gas), per cui il tempo di interazione è troppo breve per far avvenire un 
trasferimento di energia. 
 
 
Fig. 2.1, Andamento del tasso di decadimento di T1 e T2 in funzione del tempo di correlazione 
molecolare. (Ellis, D.V., 2007). 
L’andamento del tasso di decadimento di T2 segue l’andamento di T1 fino 
a che il tempo di correlazione non raggiunge il valore critico per cui risulta uguale 
all’inverso della frequenza di Larmor. Per tempi di correlazione maggiori esistono 
maggiori opportunità di sfasamento, fino ad un certo punto di saturazione. Questo 
comportamento è mostrato sempre in figura 2.1 dove T2 è sempre minore o uguale 
a T1. In questo grafico inoltre possiamo distinguere diverse regioni a seconda della 
mobilità molecolare del fluido di interesse, i gas saranno disposti nella parte 
sinistra, seguiti dai fluidi poco viscosi, mentre i fluidi molto viscosi ed i solidi si 
disporranno nell’estrema destra. 
D’altronde, visto che le interazioni casuali dei nuclei con i differenti 
momenti magnetici sono controllate dalla temperatura e dai coefficienti di 
diffusione delle molecole associate ai nuclei, il tasso di decadimento dei fluidi è 
funzione di alcune proprietà fisiche come la viscosità, così come emerge dagli 
studi effettuati da Brown (1961) il quale pose in relazione il tempo di rilassamento 
longitudinale T1 con la viscosità, così come è mostrato in figura 2.2. Da tale 
grafico si può osservare come fluidi molto viscosi posseggano tempi di 
rilassamento T1 molto ridotti a causa della ristretta mobilità molecolare che 
favorisce lo scambio di energia tra i diversi nuclei all’interno del fluido, 
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16.4.2 Bulk Relaxation in Water and Hydrocarbons
Longitudinal (T1) and transverse (T2) relaxations are caused by fluctuating magnetic
interactions between the oriented protons and other sources of magnetic moments
(intermolecular protons, neighboring protons, and up-paired orbital electrons are on
the list). In liquids the T1 and T2 relaxation rates are usually very close to being equal.
In the case of bulk water, the relaxation times are very long, both T1 and T2 decay
rates are nearly 3 s, but could be somewhat reduced to around a second, depending
on the presence of dissolved oxygen (paramagnetic, thus providing ample opportu-
nity to dephase protons) in the sample. Magnetic relaxation is possible whenever a
polarized proton encounters a fluctuating magnetic field with a time component close
to the Larmor frequency. In this case the proton can be dephased (affecting T2) or
transfer enough energy to change its orientation with respect to the polarizing field Bo
(affecting T1). The decay rate is due to the random interactions of the polarized spins
with the magnetic moments of other molecules. These decays can be substantially
characterized by a single exponential.
The behavior of T1 depends on proton mobility and the sources of local magnetic
fields. For this relaxation to proceed there must be interactions between the spin
and the lattice-molecular motion on a time scale compatible with the inverse Larmor
angular fr quency. The correlation time, !c, is a measure of the i teraction time.
The decay rate 1/T1 will be at a maximum when the correlation time is equal to
the inverse Larmor frequency as sketched in Fig. 16.12. For correlation times either
larger or smaller, the probability of the fluctuations in the magnetic field having a
sufficient component to flip the spin state decreases. From this it can be concluded
tha relaxation time is long both for very low mol cular mobility (i. ., a very viscous
fluid) or when the molecular mobility is very high (i.e., gas). This latter case is the


















viceversa, fluidi poco viscosi presentano tempi di correlazione relativamente 
elevati. Tuttavia, se si considerano i tempi di rilassamento trasversali la situazione 
diviene più complicata, soprattutto nel caso di misura di un greggio reale, il quale 
presenta un’ampia distribuzione dei tempi di rilassamento anche quando la misura 
è effettuata in un campo magnetico uniforme (si elimina qualsiasi contributo di 
diffusione al tasso di decadimento). 
 
 
Fig. 2.2, Il tempo di rilassamento di un campione di greggio è funzione della sua viscosità. 
(Brown 1961).  
Con l'aumento di viscosità, i nuclei di idrogeno diventano meno mobili e 
quindi il rilassamento è più veloce e, pertanto, un aumento della viscosità accorcia 
la media geometrica di T2 (vedere figura 2.1). Oli più viscosi di solito hanno 
anche distribuzioni di T2 più ampie. La diversa distribuzione è dovuta alla diversa 
mobilità dei nuclei presenti nei differenti componenti dell’olio. Oli più viscosi 
sono spesso composti da una più ampia varietà di idrocarburi. Tuttavia, alcuni oli 
leggeri sono anch’essi composti da più componenti e possono esibire una 
distribuzione allargata di T2. La figura 2.3, mostra la complessità che presentano 
gli idrocarburi composti da molti componenti e rappresenta l’andamento non 
esponenziale delle curve di rilassamento trasversale, in cui la magnetizzazione 
relativa è mostrata in funzione di T2 in scala logaritmica. Questa è caratterizzata 
da un picco in corrispondenza di un lungo tempo di rilassamento T2 che 
rappresenta i componenti più mobili contenuti nella miscela ed una coda con brevi 
tempi di rilassamento che definisce, invece, i composti caratterizzati da una 
viscosità elevata. Pertanto, all’aumentare della viscosità del fluido, la mobilità 
delle molecole diminuisce ed il tempo di rilassamento trasversale è più breve, per 
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The trend of the T2 decay rate follows that of T1 until the correlation time exceeds
the critical value. For larger correlation times there is more and more opportunity to
dephase the 90! flipped spins, up to some point of saturation. This is also depicted
in Fig. 16.12, where it can be seen that T2 is always less than or equal to T1. In this
plot, gas would be found to the extreme left, followed by low-viscosity fluids, and
then high-viscosity fluids and solids to the right.
Because the random interactions of the protons with other magnetic moments are
controlled by temperature and self-diffusion coefficients of the molecules associated
with the protons, the decay rates of the fluids will be controlled by physical properties
like viscosity. A classic intriguing example of the correlation of T1 with crude oil
viscosity comes from the work of Brown [12], a pioneer in the field, and shown
in Fig. 16.13. A simple theory developed nearly 60 years ago [13, 14] predicts that
1/T1 depends on the correlation time between protons. Using the Stokes–Einstein
relation, it can be shown to vary as the ratio of the viscosity to the temperature
( !T ) (see Problem 16.8.). For simple alkanes Winkler et al. [15] show a convincing
experimental confirmation of this as seen in Fig. 16.14. Unlike liquids, the case of
gas is unusual in that its relaxation time is directly proportional to its density.
In Fig. 16.15 the relaxation times for bulk water are displayed as a function of
t mperature. The upper cu ve is f r the T1 relaxation and shows that the relaxation
time increases monotonically with increasing temperature. This is a result of the
decrease of the correlation time as the thermal agitation of the molecules increases.
The second set of curves for T2 are a result of diffusion in magnetic fields with a
spatial gradient; if the measurements had been made in a uniform magnetic field,
the T2 would be equal to T1. However, if a gradient is present, the diffusion of the
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Fig. 16.13 The measured relaxation times for crude oil samples as a function of their
viscosity. Adapted from Brown [12].
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cui oli più viscosi rilassano efficacemente con brevi tempi di rilassamento sia 
longitudinali che trasversali. 
 
Fig. 2.3, Distribuzione di T2 misurata in campioni di olio non confinato aventi tre differenti 
viscosità. (Morriss et al. 1997). 
 
Un modo conveniente per definire la dipendenza dalla viscosità è quello di 
sommare le curve di distribuzione di T2, “discretizzando” il valore della 
magnetizzazione mi per ciascuno dei valori T2i  in modo tale da ricavare la media 








Il grafico di figura 2.4, permette invece di visualizzare il valore di T2 nel 
caso di una misura NMR in cui è presente un certo gradiente di campo magnetico 
ed una serie di echo spacing, al variare della viscosità del fluido. 
 
 
Fig. 2.4, Variazione dei tempi di rilassamento di un greggio in funzione della viscosità e dell’echo 
spacing con un gradiente di campo magnetico di 20 Gauss/cm. (Kleinberg, R.L., Vinegar, H.J., 1996). 
Per poter valutare la distribuzione di T2 quando si usa uno strumento di 
misura che lavora con un gradiente di campo magnetico, è necessario conoscere la 
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three between 70!C and 150!C [10]. The curves have been computed for a particular
magnetic field gradient in the sensitive volume of the instrument and for a series of
echo spacings, demonstrating that the instrumental design has a large influence on
the absolute values obtained, but it is the temperature-dependence of the diffusion
coefficient that is responsible for the T2 variation with temperature (see Problem 16.5
with accompanying sketch of the variation of the diffusion coefficient for water as a
function of temperature).
Up to this point in the discussion, the fluctuating magnetic fields that the protons
experience are caused by variations in the intermolecular distances. The fields are
provided by the other protons. But paramagnetic ions can be a more important source.
In solution, paramagnetic ions can considerably shorten T1 and T2.
16.4.3 Viscosity Correlations for Crude Oils
We saw above that the behavior of simple alkanes for the T1 relaxation rate is quite
consistent with the simple correlation time theory. Early work by Brown [12] showed
a fair correlation between measured T1 and viscosity. However the situation is a bit
more complicated for the case of T2 measurements on actual crude oils, which have
broad distributions of relaxation times even when measured in a uniform magnetic
field (eliminating any diffusion contribution to the decay rate). Figure 16.16, presented
in the style pioneered by Jackson [17], now adopted by the industry for analyzing
and displaying the nonexponential T2 decay curves into constituent decay times,
indicates the complexity. The relative magnetization is shown as a function of T2 on a
logarithmic scale. The distributions span several decades in T2 because of the mixture
of hydrocarbon types present. They are characterized by a peak at long relaxation
time corresponding to the most mobile chains and tail off to very short decay times
for the least mobile types (longer chains with greater viscosity).
A convenient way to capture the viscosity-dependence is to summarize the T2
distribution curves, using the i discrete values of the magnetization mi for each of the
T2i values to compute the log mean T2, or T2L M . Its definition is simply:
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Fig. 16.16 T2 distributions measured on bulk oil samples of three different viscosities.
Adapted from Morriss et al. [16].
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Fig. 16.17 The logarithmic mean of T2 distributions of bulk oil samples plotted as a function















T2 (Te = 0.32ms)
T2 (Te = 1ms)
T2 (Te = 2ms)
1/T2 = 1/T1 + (1/T2)D
Fig. 16.18 Variation of relaxation times of crude oil as a function of viscosity and echo
spacing for a tool gradient of 20 Gauss/cm. From Kleinberg and Vinegar [10]. Used with
permission.
Figure 16.17 shows that T2L M captures the viscosity-linked variation quite well and
thus provides a method of predicting the log mean T2 value if the oil viscosity is
known. A graph for making this type of estimate and extending it to the case of an
NMR measurement with a particular magnetic field gradient, for a variety of echo
spacings, is shown in Fig. 16.18.
44 
 
costante di diffusione, in quanto questa è funzione del rapporto tra la temperatura 
e la viscosità (Winkler, M., et al. 2005). 
In figura 2.5, è invece mostrato come i tempi di rilassamento per l’acqua 
non confinata dipendano dalla temperatura, dove la curva in alto rappresenta 
l’andamento del tempo di rilassamento longitudinale T1 è mostra come questo 
aumenti in maniera monotona all’aumentare della temperatura. Questo fenomeno 
è conseguente al fatto che il tempo di correlazione diminuisce all’aumentare 
dell’agitazione termica delle molecole nel campione. Le altre curve 
rappresentano, invece, l’andamento del tempo di rilassamento trasversale T2 in 
presenza di un campo magnetico dotato di gradiente spaziale. Infatti, se la misura 
fosse stata fatta in un campo magnetico di tipo uniforme allora T2 coinciderebbe 
con T1, considerando fisso il tempo di eco. Tuttavia, la presenza di un gradiente 
spaziale del campo magnetico, porta, come già discusso in precedenza, ad un 
ulteriore meccanismo di rilassamento per cui alcuni nuclei saranno 
irrevocabilmente sfasati. Questo provoca un maggior rapidità nello sfasamento 
all’aumentare della temperatura e quindi tempi di rilassamento trasversali minori.  
 
Fig. 2.3, Visualizzazione del tempo di rilassamento T1 per l’acqua non confinata in funzione 
della temperatura e del tempo di rilassamento trasversale T2. Si nota come anche l’effetto dell’echo 
spacing è funzione della temperatura. (Kleinberg, R.L., e Vinegar, H.J., 1996). 
 
Infine, nella tabella 2.1 vengono mostrate un esempio delle varie proprietà 
di fluidi non confinati, come l’acqua di strato, olio e gas, in condizioni di 
giacimento.  










Fig. 16.14 Measured T1 relaxation time for higher alkanes as a function of the viscosity (!)
divided by the temperature. From Winkler et al. [15]. Used with permission.



















T2 (Te = 0.32 ms)
T2 (Te = 1 ms)
T2 (Te = 2 ms)
Fig. 16.15 The bulk relaxation ti e (T1) for water as a function of temperature. Also the
effect of echo spacing (Te) on the apparent values of T2 as a function of temperature for a fixed
magnetic tool gradient. From Kleinberg and Vinegar [10]. Used with permission.
frequency, provide another mechanism for relaxation since some of the spins will be
irrevocably dephased as mentioned earlier in Section 16.3.6. Thus, in a gradient, the
diffusion of molecules will cause the T2 to speed up. From Eq. 16.32 the relaxation
rate will vary as the product of the square of the echo spacing, Te, and the diffusion
coefficient, which is known to be temperature-dependent; it increases a factor of
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Tabella 2.1 Proprietà NMR dei fluidi di giacimento. (Coates, G.R., 1999). 
 
Le differenze che si riscontrato tra i valori di T1, T2 e D sono alla base 
della caratterizzazione NMR per identificare i vari fluidi presenti in giacimento. 
In generale sono stati sviluppati due diversi metodi di identificazione degli 
idrocarburi. Il metodo dual-TW si basa sul contrasto dei valori che assume la 
grandezza T1 tra l’acqua e gli idrocarburi leggeri. Il metodo dual-TE invece si 
basa sulla differenza di diffusività tra acqua e oli a media viscosità o più in 
generale tra liquidi e gas.    
2.2 Analisi degli effetti di superficie 
Il decadimento del segnale rilevato in una misurazione NMR è dovuto, come già 
detto in precedenza, a diversi fenomeni che riguardano sia le interazioni tra i 
nuclei e le variazioni del campo magnetico, sia, nel caso di fluidi confinati, dalle 
interazioni tra i nuclei presenti nei fluidi e quelli delle pareti dei pori del mezzo 
poroso. Pertanto, campi magnetici locali presenti sulla superfice della roccia sono 
un fattore di importanza primaria nella determinazione dell’effettiva distribuzione 
dei tempi di rilassamento, sia longitudinali che trasversali. Difatti, se si considera 
un protone nelle vicinanze di un superficie, esiste una grande probabilità che 
questo interagisca con i siti paramagnetici della superficie stessa disturbando, 
perciò, il suo moto di precessione. Perché ciò accada è necessario che il protone 
interagisca con la superficie in modo tale da risentire in maniera rilevante del 
campo magnetico locale. La quantità che governa tale meccanismo di interazione 
è la lunghezza di diffusione del fluido ( 𝐷𝑇! ) messa in relazione con le 
dimensioni dei pori.  
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Eqs. 4.1 through 4.4 assume that the relaxation is given by the bulk fluid relaxation for T1,
and that the T2 relaxation is composed of a bulk relaxation term and a diffusion term. The
expressions for the diffusion coefficients—Eqs. 3.12 and 3.13—have been used in Eqs. 4.2
and 4.4. In the absence of diffusion, T1 and T2 are taken to be equal. The water-wet condition
implies that a layer of water coats the rock grains and thus prevents contact between the rock
grain and any hydrocarbon fluid. Consequently, there is no surface relaxation term. The lack
of surface relaxation for oil in water-wet rocks is confirmed by numerous laboratory and
field observations. However, in a series of experiments, Straley in 19971 unexpectedly found
an apparent surface relaxation component for the relaxation of methane in both a sandstone
sample and a carbonate sample. At this time, the results have not been confirmed by work at
other laboratories, and no theoretical explanation for this observation has been published.
The surface relaxation component reported by Straley would have a minimal effect on gas
detection using the TDA method discussed in Chapter 6. That this effect would be minimal
can be verified by examination of the TDA equations found in the Chapter 6 Appendix.
In reality, the T2 of crude oil is a distribution of values rather than a single value
 and  depends
on viscosity.2,3 As viscosity increases, the hydrogen protons become less mobile and thus
relax more quickly. Therefore, increases in viscosity shorten the T2 geometric mean. More
viscous oils usually also have broader T2 distributions. The broadening is due to the different
mobilities of the protons in the different oil components. More viscous oils are often com-
posed of a wider variety of hydrocarbons. Even some light oils have multiple components
and can exhibit a broadened T2 distribution. NMR T2 measurements on several crude oils with
different viscosities are illustrated in Fig. 4.1.
The NMR response of gas is quite different from the responses of water and oil under typical
reservoir conditions.4, 5 NMR measurements can thus be used to quantify the gas phase in a
reservoir. Dry natural gas is composed mostly of methane (CH4), along with other light
hydrocarbons and often with small amounts of non-hydrocarbon substances. Fig. 4.2 shows
how the hydrogen index, diffusion coefficient, and T1 and T2 relaxation times of methane vary
with pressure and temperature.1, 6, 7
Table 4.1 is an example of NMR properties of bulk fluids, such as brine, oil, and gas, at
reservoir conditions.6 The differences in T1, T2, and D among these fluids at reservoir
condition form the foundation for NMR fluid typing. Two methods of hydrocarbon typing
have been developed: dual-TW and dual-TE. The dual-TW method is based on the T1 contrast
between water and light hydrocarbons. The dual-TE method is based on the diffusivity
difference between water and medium viscosity oil or between liquid and gas.




































I primi esperimenti effettuati per caratterizzare la risposta NMR di fluidi 
confinati all’interno di mezzi porosi, furono effettuati da Brown e Fatt (1956), i 
quali dimostrarono come i tempi di rilassamento (T1) per fluidi confinati siano più 
corti di quelli associati a fluidi liberi. In generale gli effetti del confinamento si 
possono riassumere in diversi comportamenti che influenzano il rilassamento dei 
nuclei contenuti nel fluido presente all’interno della matrice porosa (Borgia, G.C., 
et al., 1997): 
 
 Il rilassamento sia longitudinale sia trasversale del fluido entro i 
pori avviene in tempi più rapidi rispetto a quelli dello stesso fluido 
in condizioni non confinate; 
 mentre la risposta del fluido bulk è ben descritta da una legge 
monoesponenziale, quella del mezzo poroso devia dalla 
monoesponenzialità per entrambe le componenti longitudinali e 
trasversali; 
 entro i pori il rilassamento della magnetizzazione trasversale è più 
rapido di quello longitudinale, a differenza di quanto avviene nel 
liquido bulk, dove 𝑇! = 𝑇!. 
 
Le differenti risposte nel segnale NMR che si riscontrano tra un fluido non 
confinato ed uno contenuto all’interno di una struttura porosa, sono da attribuire 
alla diffusione molecolare e alla presenza di una superficie dei grani capace di 
interagire ed influenzare il rilassamento dei nuclei contenuti nel fluido stesso. 
In generale all’interno di una roccia esistono tre meccanismi di 
rilassamento NMR che influenzano i tempi T1 e T2, (Kleinberg, R.L. et al., 1994):  
 
 processo di rilassamento del fluido bulk, che coinvolge sia T1 che 
T2; 
 interazione con la superficie dei grani, che coinvolge sia T1 che 
T2; 
 diffusione molecolare, in presenza di un gradiente di campo 




Tutti questi processi agiscono in parallelo, per cui i tempi di rilassamento 
T1 e T2 per i fluidi confinati all’interno di una roccia porosa, sono dati dalla 




























dove i pedici B, S e D stanno ad indicare rispettivamente i contributi 
relativi ai meccanismi di rilassamento del fluido bulk, superficiali e di diffusione. 
Mentre gli effetti della superficie sul rilassamento dei nuclei è funzione 
della distribuzione della dimensione dei pori e dalla capacità da parte della 
superficie stessa di interagire con i momenti magnetici dei nuclei presenti, i 
meccanismi che coinvolgono la diffusione molecolare e quelli che dipendono 
dalle proprietà del fluido non confinato, sono direttamente correlate alle proprietà 
e al tipo di fluido in saturazione (acqua, olio o gas) e dalle caratteristiche 
intrinseche delle roccia, tra le quali la più importante è la bagnabilità. Tali 
proprietà influenzano anche il grado di importanza relativa di questi tre 
meccanismi, che a seconda delle caratteristiche del sistema considerato possono o 
meno influenzare le misure NMR in pozzo. In generale per una roccia 
preferenzialmente bagnabile all’acqua si possono fare le seguenti considerazioni: 
 
• Per l’acqua di strato, T2 è dominato dai processi di interazione 
superficiale, T2S; 
• Per gli oli pesanti, T2 è governato da i processi di rilassamento del 
fluido non confinato, T2B; 
• Per gli oli leggeri e quelli con viscosità intermedia, il processo di 
rilassamento trasversale è determinato dalla combinazione di T2B e 
T2D e dipende fortemente dalla viscosità 
• Per i gas infine, T2 è fortemente influenzato dai processi di 




In generale, il meccanismo di rilassamento superficiale agisce in maniera 
dominante sulla fase bagnante, mentre il processo di rilassamento del fluido bulk 
contribuisce in maniera principale nella fase non bagnante. Questo, non è vero in 
maniera assoluta sia perché impone una situazione in cui sono ben definite le 
caratteristiche di bagnabilità della roccia serbatoio, sia perché il processo nel suo 
insieme è molto complesso e risulta restrittivo individuare il tipo di meccanismo 
di rilassamento agente sul fluido a partire dalle proprietà del mezzo roccioso o da 
quelle dei liquidi saturanti la roccia. 
Nel paragrafo successivo, si analizzano nel particolare i tre meccanismi di 
rilassamento sopra definiti e come questi influenzino i tempi di rilassamento 
NMR.   
2.2.1 Rilassamento dei fluidi bulk 
Il rilassamento dei fluidi bulk, cioè non confinati all’interno della roccia è il 
meccanismo di rilassamento intrinseco proprio dei fluidi. Di questo fenomeno già 
si è parlato nei paragrafi precedenti, e come è stato precedentemente detto, è 
controllato dalle proprietà fisiche del fluido stesso come la viscosità e la 
composizione chimica. Tuttavia, il rilassamento bulk, può assumere un carattere 
dominante quando l’acqua di strato si trova in pori di grandi dimensioni, come ad 
esempio in rocce carbonatiche, in cui i nuclei hanno una bassa probabilità di 
incontrare le pareti dei pori durante il loro moto di diffusione. Inoltre, tale 
meccanismo è importante anche quando, in una roccia serbatoio 
preferenzialmente bagnabile all’acqua, sono contenuti degli idrocarburi. In questa 
situazione la fase non bagnante non entra in contatto con le pareti dei pori e perciò 
non subisce alcun tipo di rilassamento di superficie. Un aumento di viscosità del 
fluido diminuisce, peraltro, i tempi di rilassamento, come già illustrato in 
precedenza (Kenyon, W.E., 1992). Infine, nelle registrazioni effettuate in pozzo, è 
necessario tenere in conto degli effetti del filtrato di fango, presente nel intorno 
del pozzo, quando questo contiene ioni di cromo, manganese, ferro e nickel o altri 
ioni paramagnetici, che affettano i risultati delle misure. 
La determinazione dei tempi di rilassamento può essere effettuata, in 
laboratorio, ponendo il fluido in un contenitore di grandi dimensioni, in modo tale 
da eliminare gli effetti di superficie, e successivamente sottoporlo ad un campo 
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magnetico omogeneo e ad una sequenza di impulsi CPMG. Particolare attenzione 
deve essere posta nel controllare i valori di pressione capillare e temperatura 
capaci di influenzare i risultati di misura della prova.  
In seguito vengono riportate alcune correlazioni, definite da vari autori,  
che legano i tempi di rilassamento longitudinale e trasversale di acqua, olio e gas, 
ad alcune grandezze fisiche e termodinamiche dei fluidi 
 Acqua di strato (Vinegar, H., 1995):  




⇒ 𝑇!! ≅   𝑇!! 
 
(2.4) 
 Gas (Prammer, M.G., et al., 1995): 




⇒ 𝑇!! ≅   𝑇!! 
 
(2.5) 
 Olio (Zang, Q., et al., 1998): 




⇒ 𝑇!! ≅   𝑇!! 
 
(2.6) 
2.2.2 Interazione superficiale 
Il movimento delle molecole all’interno di un fluido, detto moto Browniano, 
permette a queste di diffondersi all’interno dello spazio poroso percorrendo 
distanze relativamente grandi anche durante il periodo di tempo necessario ad una 
misurazione NMR in pozzo, che generalmente è dell’ordine di qualche secondo. 
Durante questo periodo, le molecole, nel loro movimento caotico, entrano in 
contatto diverse volte con la superficie dei grani, le quali interagendo con questa 
provocano l’innescarsi di ulteriori meccanismi di rilassamento.  
  La distanza percorsa dalle molecole di fluido può essere definita sapendo 
che la distanza media quadratica percorsa nel tempo t, è proporzionale al prodotto 




𝑥! = 6𝐷𝑡 
 
(2.7) 
Visto che, il coefficiente di diffusione dell’acqua a temperatura ambiente è 
di 2×10!!   𝑐𝑚! 𝑠 ,una singola molecole può diffondere nell’ordine dei 100 
micron in un secondo, che per la maggior parte delle rocce porose risulta una 
distanza molto superiore alle dimensioni dei pori. Pertanto, le molecole 
possiedono molte opportunità di avvicinarsi o di colpire le pareti dei pori durante 
un periodo di misurazione e, se questo succede possono avvenire due meccanismi 
di interazione che provocano l’ulteriore rilassamento degli spin. Il primo, consiste 
nel riallineamento degli spin rispetto al campo magnetico indotto, attraverso il 
trasferimento da parte dei nuclei di idrogeno dell’energia derivante dalla 
polarizzazione alla superficie dei grani, questo meccanismo contribuisce al 
processo di rilassamento longitudinale T1. Il secondo, invece, riguarda lo 
sfasamento irreversibile dei nuclei, il quale influenza invece il rilassamento 
trasversale T2. Tuttavia, per ottenere sostanziale rilassamento è necessario che 
avvengano numerose collisioni tra i nuclei e le pareti dei grani, d’altra parte tale 
meccanismo di rilassamento gioca un ruolo fondamentale nei processi di 
magnetizzazione dei nuclei.  
L’abilità di una superficie di influenzare il rilassamento dei nuclei è 
chiamata caratteristica di rilassamento della superficie del poro (surface 
relaxivity), o coefficiente di relassività superficiale, ρ1,2, dove il pedice 1 o 2 il 
indica l’abilità di influenzare rispettivamente il rilassamento longitudinale o 
trasversale. Tale grandezza, racchiude in se tutte quei meccanismi di interazione 
atomici che avvengono al contatto tra le molecole di fluido, contenenti protoni 
polarizzati magneticamente e gli atomi presenti sulle pareti dei pori. L’intensità di 
tale coefficiente è funzione delle caratteristiche del materiale, e quindi dal tipo di 
roccia, tuttavia, per molte arenarie ρ è praticamente costante ed assume valori in 
media dell’ordine di qualche µm/s. 
Se si considera un singolo poro si può analizzare il comportamento di un 
qualsiasi fluido idrogenato attraverso il cosi detto modello KST (Korringa, J., et 
al. 1962), per cui il tasso di decadimento è definito come una media in volume del 
tasso di decadimento del fluido non confinato !
!!!





 riferito allo strato di spessore h che circonda le pareti del poro 















dove V è il volume del poro, mentre S definisce l’area della superficie 
interna, figura 2.5. Definendo il rapporto ℎ 𝑇!!  come la caratteristica di 
rilassamento della superficie ρ1, e trascurando il termine ℎ𝑆 𝑉 ≪ 1, possiamo 













Fig. 2.5, Sezione di un poro e fasi di liquido al suo interno secondo il modello KST. 
(Morriss et al. 1997). 












Il modello KST ipotizza quindi l’esistenza di un sottile strato di liquido, h, 
con proprietà modificate (riduzione di T1 sia per aumento della viscosità 
(Bloembergen, N., et al., 1948), sia per l’eventuale presenza di centri 
paramagnetici sulla superficie dei pori), in regime di rapido scambio con la 
porzione rimanente di liquido, considerando quindi la dimensione del poro molto 
minore della lunghezza di diffusione di una molecola durante il tempo di 
rilassamento. Pertanto, la riduzione osservata di T1 risulterebbe sostanzialmente 
determinata dai fenomeni che accadono all’interfaccia solido-liquido. 
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Brownian motion allows liquid molecules to diffuse relatively large distances dur-
ing the course of NMR logging measurements which are on the order of a second.
The distance can be estimated from one definition of diffusion, which states that the
mean square distance travelled in time t , is proportional to the product of the diffusion
coefficient (D) and time:
< x2 >= 6Dt. (16.39)
Since the molecular diffusion coefficient of water at room temperature is 2 ! 10"5
cm2/s, a molecule can diffuse on the order of 100 microns in a second. For many
porous rocks this is much larger than the dimensions of a pore. This means that
the molecule can have many opportunities for approaching or striking the pore wall
during a measurement period. There is some probability each time this close approach
is made that the spin will be relaxed. Either the spin will realign with the imposed
field (a T1 process) or the spin will be irreversibly dephased (a T2 process). However
there may be several collisions before a relaxation occurs. The relaxation is thought
to be due to paramagnetic ions such as iron at the surface of the grains; for sandstone
the iron content is on the order of a percent. In carbonates lower rates of relaxation
are found and will be discussed later.
The ability of a surface to relax the spin is called the relaxivity or surface relaxivity
coefficient, !, with a subscript 1 or 2 to indicate the ability to influence either the
transverse or longitudinal relaxation. This coefficient is a convenient way to account
for all the messy details of th atomic interactions between the fluid molecules with
magnetically polarized protons and the atoms, with significant magnetic moments,
located in the walls of pores. The magnitude is material-dependent, but for many
cases can be assumed constant for certain rock types (read sandstones).
Reasoning on the basis of a single pore, a model (KST) [22] treats the decay rate as




Fig. 16.21 The KST model for the NMR behavior of liquid contained in a pore space. h A
is the volume fraction contained in the layer of thickness h next to the pore surface of area A,
and V is the total pore volume.
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Tuttavia, l’assunzione del modello KST appare troppo restrittiva, in quanto 
ad esempio per gli usuali valori del T1 dell’acqua saturante rocce porose e del suo 
coefficiente di diffusività, ( 𝐷 = 2×10!! 𝑐𝑚! 𝑠 ) si ha una lunghezza di 
diffusione della molecola durante il tempo di rilassamento il cui valore, per alcuni 
tipi di roccia, cade entro l’intervallo di distribuzione dei diametri dei pori di 
interesse petrofisico, per cui risulta necessario definire il regime di diffusione da 
considerare. Se le molecole nel tempo caratteristico T1B o T2B, diffondono in 
maniera sufficiente, per cui la distanza percorsa è maggiore delle dimensioni del 
volume di un poro allora esisteranno molteplici occasioni per un nucleo di 
avvicinarsi alla superficie e quindi di subirne gli effetti. Dunque, il tasso di 
decadimento sarà funzione non solo della caratteristica di rilassamento 
superficiale, ρ, ma anche dalla dimensione del poro in quanto la velocità di 
rilassamento dipende da quanto frequentemente i nuclei sono in grado di entrare 
in collisione con la superficie, in funzione, quindi, del rapporto superficie-volume, 
𝑆 𝑉.  
Si può perciò definire il regime di diffusione rapida (o fast diffusion 
regime) imponendo che il tempo necessario ad ottenere una lunghezza di 
diffusione pari all’ordine di grandezza della dimensione del poro sia minore del 
tempo di decadimento, cioè: 
 
𝑎!












𝐷 ≪ 1 
 
(2.12) 
dove a definisce il rapporto tra il volume e la superficie del poro. 
Pertanto, considerando un regime di diffusione rapida si può definire il 


















i quali contributi, come visto in precedenza, si sommano, a seconda delle 
caratteristiche del sistema, con altri eventuali meccanismi di rilassamento. 
Tuttavia, nella situazione in cui si ha un regime di diffusione lento, i 
contributi relativi ai diversi meccanismi di rilassamento agiscono solo nelle 
specifiche regioni di competenza, per cui si ottiene un intervallo di tassi di 
decadimento, relativi alle diverse configurazioni dello spazio poroso. Il fluido 
situato nella zona centrale del poro sarà caratterizzato da un tasso di decadimento 
governato solamente dal rilassamento del fluido in condizioni non confinate, 
mentre, nel sottile strato adiacente alla superficie dei grani il decadimento sarà 
influenzato ed incrementato da un ulteriore contributo dato appunto dalle 
interazioni con le pareti del poro.  
Importante, quindi, è definire il tipo di regime di diffusione che domina 
nella rocce in generale. Latour et al. (1992), comparando le distribuzioni di T1 a 
diverse temperature, hanno osservato che per rocce sedimentarie e per alcune 
rocce di tipo carbonatico si può effettivamente considerare un regime di 
diffusione molecolare rapido. Per cui, per una roccia con una determinata 
distribuzione delle dimensioni dei pori il tasso di decadimento misurato sarà 
composto da uno spettro di tassi di decadimento.  
Pertanto la velocità di rilassamento dipenderà fortemente dal rapporto 
superficie-volume del poro, e quindi dalla frequenza delle collisioni tra nuclei e 
superficie dei grani.  
Come è raffigurato in figura 2.6, i pori di grandi dimensioni hanno un 
piccolo rapporto 𝑆 𝑉, ed una bassa frequenza di collisione tra i nuclei e le pareti 
del poro, sono caratterizzati, dunque, da tempi di rilassamento relativamente 
lunghi. Viceversa, in pori di piccole dimensioni, il rapporto 𝑆 𝑉 è grande, e 
perciò saranno caratterizzati da tempi di rilassamento relativamente brevi. 
La possibilità di mettere in relazione i tempi di decadimento con le 
dimensioni dei pori è evidentemente un importante fattore che pone in primo 




Fig. 2.6, Meccanismo di interazione superficiale, in cui i nuclei in precessione si muovo all’interno dello 
spazio poroso, scontrandosi tra di loro e con le pareti del poro (sinistra). Effetto delle dimensioni del 
poro (S/V) sui tempi di rilassamento, a piccoli pori corrispondono brevi tempi di rilassamento, mentre 
pori di grandi dimensioni sono caratterizzati da tempi di rilassamento maggiori (destra).           
(Kenyon, B. 1995). 
Da queste considerazioni nasce, infatti, la possibilità di caratterizzare 
attraverso la risposta NMR dei fluidi di strato, non solo la porosità di qualsiasi 
roccia serbatoio, ma anche di determinare sia la distribuzione dei fluidi, e quindi il 
grado di saturazione, sia di distinguere l’acqua mobile contenuta nei pori di 
maggiori dimensioni, e pertanto il volume poroso potenzialmente capace di 
produrre fluidi di strato, da quella ove sono più sensibili i fenomeni di capillarità 
(capillary bound water), fino a quella immobile nei pori sempre più piccoli, legata 
alle argille (clay bound water). Infine, comparando quindi la frazione di segnale 
che rilassa più velocemente con quella che rilassa più lentamente è possibile 
determinare la quantità di fluido mobile contenuta nel mezzo poroso, e quindi il 
cosidetto Free Fluid Index (FFI).  
Si approfondiranno meglio questi aspetti nei paragrafi successivi, di 
seguito, invece, si continua la trattazione sui meccanismi di rilassamento nelle 
caratterizzano le rocce porose, in particolare si prendono in esame i processi di 
diffusione molecolare in presenza di un gradiente di campo magnetico. 
2.2.3 Rilassamento per diffusione molecolare in presenza di un 
gradiente di campo magnetico 
Gli effetti della presenza di un gradiente di campo magnetico sul rilassamento dei 
nuclei all’interno di un fluido sono già stati analizzati in precedenza, (§1.4.5), 
pertanto, si riprendono adesso solo alcuni concetti fondamentali. In presenza di un 
gradiente di campo magnetico alcuni fluidi di strato quali, gas, acqua di strato, oli 
leggeri, ed alcuni oli aventi una viscosità intermedia, presentano, quando soggetti 
27Autumn 1995
■Grain surface relaxation. Precessing protons move about pore space colliding with other protons and with grain surfaces (left). Every
time a proton collides with a grain surface there is a possibility of a relaxation interaction occurring. Grain surface relaxation is the most
important process affecting T1 and T2 relaxation times. Experimenters have shown that when the probability of colliding with a grain sur-
















■Free-fluid porosity. Free-fluid porosity is
determined by applying a cutoff to the T2
distribution curve. The area underneath
the curve above the cutoff gives free-fluid
porosity (top). This zone relates to the
large producible pores of a rock sample.
The value for the cutoff was determined
in the laboratory from a large number of
water-saturated core samples. First, T2
distributions were measured. Then the
cores were centrifuged under 100 psi pres-
sure to simulate draining down to typical
reservoir capillary pressures. The amount
of fluid drained equals the free-fluid
porosity, which is converted into an
equivalent area on the T2 distribution
curve. The area—shaded from the right—
determines cutoff values. A comparison
of T2 distributions taken before and after
centrifuging shows the validity of this
technique (top). Free-fluid porosity mea-
sured in sandstone formations in two
wells using the cutoff value of 33 msec
obtained above shows good correlation
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ad una sequenza CPMG caratterizzata da lunghi inter-echo spacing, un ulteriore 
rilassamento dovuto alla diffusione molecolare. Difatti, in presenza di un forte 
gradiente magnetico, il moto caotico delle molecole causa un ulteriore sfasamento 
dei nuclei polarizzati e di conseguenza un aumento del tasso di decadimento T2. 
Tale sfasamento è causato dal moto delle molecole attraverso regioni in cui si 
hanno differenti intensità del campo magnetico, e perciò differenti frequenze di 
precessione.  
Come già visto dinanzi il tasso di decadimento è dato dall’espressione 









dalla (2.15) si può notare come l’intensità del tasso di decadimento 
dipenda, in particolare, dal coefficiente di diffusione, D. Tale grandezza è 
influenzata da alcune proprietà fisiche del fluido come viscosità e composizione 
chimica e dipende inoltre dalle condizioni di temperatura e pressione. 
Alcuni autori hanno ottenuto correlazioni empiriche che permettono di 
valutare il coefficiente di diffusione per gas, acqua e olio: 
 














!! 𝑐𝑚! 𝑠 (2.17) 
 





!! 𝑐𝑚! 𝑠 (2.18) 
56 
 
Dalle espressioni precedenti, si può notare come il coefficiente di 
diffusione per tutti i fluidi considerati, aumenti all’aumentare della temperatura (la 
viscosità 𝜂  diminuisce con 𝑇! ). In particolare per i gas, all’aumentare della 
pressione, D diminuisce a causa del conseguente aumento di densità, e inoltre, 
come già detto in precedenza, il coefficiente di diffusione dell’olio varia in modo 
significativo, poiché, oli differenti presentano diverse composizioni chimiche e 
pertanto un ampio spettro di viscosità. 
D’altronde, l’aumento del tasso di sfasamento dei nuclei polarizzati, è 
attribuito in genere alla presenza di un gradiente esistente nel campo magnetico 
polarizzante, la cui intensità è controllata da tre fattori principali, i quali 
influiscono entrambi in maniera significativa nella riduzione dei tempi di 
rilassamento durante le registrazioni in pozzo effettuate attraverso un log NMR. 
Il primo è funzione del profilo e della configurazione dello strumento di 
misura (dimensioni e frequenza di Larmor operativa della sonda), il quale può in 
particolari tipi di misura essere sorgente del gradiente di campo magnetico ed 
influire così sulla propria intensità. Il secondo fattore riguarda le condizioni 
ambientali di lavoro, come ad esempio i valori di temperatura della formazione. 
Questi due primi elementi, possono essere controllati direttamente dallo strumento 
di misura in modo da determinare l’intensità del gradiente all’interno della 
formazione rocciosa. Il terzo fattore deriva, invece, dalla forma del magnete che 
genera il forte campo magnetico applicato B0. In questo caso i gradienti insorgono 
quando esistono delle differenze tra la suscettibilità magnetica dei grani della 
roccia e quella dei fluidi in saturazione (Appel, M., et al., 1999). Il gradiente 
generato dal contrasto tra diverse suscettibilità magnetiche di materiali diversi è 
detto appunto gradiente magnetico interno. 
Tuttavia, si è finora considerato il fluido in condizioni praticamente non 
confinate, e nulla si è detto riguardo fatto che i fluidi considerati si trovino in 
saturazione all’interno di una matrice porosa. Pertanto, si vogliono analizzare in 
seguito gli effetti che la presenza di un gradiente magnetico ha su di un fluido 
confinato all’interno di una roccia porosa. L’espressione (2.15) descrive il 
rilassamento per diffusione di molecole polarizzate la cui mobilità non è 
ostacolata da alcun tipo di superficie. Nella situazione in cui si considera il fluido 
confinato, cioè all’interno di una matrice porosa, il moto di diffusione non sarà 
più libero, ma le molecole polarizzate, supponendo un regime di diffusione 
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rapido, entreranno in contatto con le pareti dei pori un certo numero di volte 
durante un intero echo spacing. Pertanto, a causa del confinamento del fluido, il 
coefficiente di diffusione non sarà più costante e pari al valore del fluido non 
confinato, ma sarà variabile nel tempo (Appel, M., et al., 1999). Durante una 
misurazione NMR, si nota come nei primi istanti il coefficiente di diffusione, D, 
mantenga il valore caratteristico del fluido bulk, mentre con il passare del tempo, 
il suo valore decresce sistematicamente, il che può essere interpretato come una 
misura della dimensione dei pori e della tortuosità della roccia (Sen, P.N., 2004 e 
Kleinberg, R.L., 1999). L’implementazione di strumenti con specifici gradienti 
magnetici che utilizzano sofisticate sequenze di impulsi, permettono di misurare 
simultaneamente il tempo di rilassamento trasversale, T2, ed il coefficiente di 
diffusione, D, in modo tale da aggiungere una seconda dimensione alle 
misurazioni tradizionali e fornire infine informazioni utili alla determinazione 
delle proprietà dei fluidi e in un certo qual modo della bagnabilità della roccia. Si 
tratteranno più approfonditamente tali tecniche di interpretazione nei paragrafi 
successivi. 
Un ulteriore fattore che controlla il rilassamento per diffusione molecolare, 
sono le condizioni esistenti nell’interfaccia tra i grani della roccia ed i fluidi e/o 
tra i fluidi stessi in cui il moto molecolare dei fluidi bagnanti è spesso limitato 
dalla presenza di forti tensioni interfacciali. A causa di tali restrizioni, il 
coefficiente di diffusione molecolare di un fluido contenuto in una roccia 
differisce da quello dello stesso fluido non confinato nelle stesse condizioni di 
temperatura e pressione (Prammer, M.G., et al., 1995). Inoltre, gli effetti di 
diffusione risultano trascurabili per brevi inter-echo spacings, per la maggior 
parte dei fluidi con l’eccezione dei gas, i quali presentano caratteristiche di 
diffusione rilevanti anche per piccoli intervalli tra echi successivi. L’inter-echo 
spacings è un parametro che in una sequenza CPMG, può essere scelto in maniera 
accurata durante le fasi preparative del lavoro di misurazione. Se necessario, è 
possibile migliorare o minimizzare gli effetti di diffusione variando appunto 
l’inter-echo spacing a seconda della specifica applicazione.  
Infine unendo tutte le espressioni viste in precedenza, (2.13, 2.14 e 2.15) si 
può ricavare il tasso di decadimento sia longitudinale che trasversale, sommando 
in parallelo tutti e tre i contributi di rilassamento, i quali a seconda del tipo di 
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sistema contribuiscono in maniera più o meno significativa al rilassamento 
























Attraverso tali espressioni possiamo di volta in volta ricavare dati 
importanti che si trovano alla base delle misure NMR in campo petrofisico. Nei 
paragrafi successivi si vedrà come sfruttare tali relazioni in modo da caratterizzare 
un qualsiasi giacimento di idrocarburi ed ottenere il maggior numero di 





Capitolo 3. Applicazioni NMR in petrofisica 
Fino a questo punto si sono analizzati i principi alla base della risonanza 
magnetica ed i processi di rilassamento che avvengono nei fluidi confinati in 
rocce porose tipiche di un giacimento di idrocarburi. Si vogliono adesso 
descrivere le applicazioni e le correlazioni esistenti tra le misure NMR e le 
principali grandezze di interesse necessarie alla conoscenza e alla valutazione 
delle georisorse fluide contenute all’interno formazioni rocciose del sottosuolo. Si 
definiranno, in particolare, le modalità e le diverse metodologie per ricavare la 
porosità totale e la distribuzione delle dimensioni dei pori, livello di saturazione, il 
volume dell’acqua irriducibile, stime di permeabilità e caratterizzazione dei tipi di 
fluido contenuti nella roccia serbatoio.   
D’altronde, nonostante la grande varietà di apparecchiature NMR 
disponibili per le registrazioni in pozzo, sia wireline che LWD, e le svariate 
modalità operative, le misurazioni sono basate su correlazioni e tecniche comuni a 
tutti i tipi di sonde. Infatti, tutti questi strumenti di misura utilizzano un certo 
numero di magneti, disposti in un determinato modo, capaci di polarizzare i nuclei 
all’intorno di un volume sensibile, e quindi di manipolare gli spins attraverso un 
campo magnetico oscillante indotto da un’antenna in modo tale da osservare e 
misurare il loro rilassamento. Delle apparecchiature e delle tecnologie che 
riguardano le sonde per le misurazioni a risonanza magnetica nucleare, si parlerà 
nel capitolo successivo in modo più approfondito e dettagliato.  
Tuttavia, si può già definire quale è la misura fondamentale di una tipica 
sonda NMR, ossia l’intensità del magnetismo indotto, che è definita  
dall’ampiezza iniziale della curva di rilassamento. Come visto in precedenza il 
rilassamento è dato da una serie di contributi che giocano un ruolo più o meno 
significativo a seconda del tipo di fluido e dell’architettura del mezzo poroso, il 
primo step, nello studio delle curve di rilassamento è, pertanto, la decomposizione 
di tali curve nelle sue componenti. In questo modo, è possibile individuare i vari 
contributi ed estrapolare, attraverso tecniche e correlazioni empiriche, una grande 
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quantità di informazioni le quali, la maggior parte delle volte, possono essere 
interpretate in maniera corretta solo se si dispone di un bagaglio di conoscenze 
specifiche e di esperienze concrete, indispensabili per l’applicazione in campo 
delle misure NMR.   
3.1 Determinazione della porosità  
Come detto nei paragrafi precedenti, il segnale acquisito tramite una sonda NMR 
è direttamente proporzionale alla quantità di nuclei di idrogeno presenti nel 
volume indagato. Questo tipo di log investigano sostanzialmente la porosità 
interessata dai liquidi contenenti nuclei di idrogeno (acqua e/o idrocarburi liquidi), 
mentre gli idrocarburi gassosi risultano difficilmente individuabili a causa della 
ridotta quantità di nuclei di idrogeno presenti per unità di volume. Pertanto, è 
possibile, attraverso opportune calibrazioni, risalire al valore della porosità senza 
dover ricorrere a misure invasive come avviene ad esempio attraverso il Density o 
Neutron log i quali impiegano sorgenti di tipo radioattivo. Inoltre, essa è 
indipendente dalla litologia, poiché non deriva da misure legate alle proprietà 
della matrice, né è influenzata dall’acqua legata alle argille.   
In genere, le rocce serbatoio presentano una distribuzione delle dimensioni 
dei pori e frequentemente sono saturate da diversi tipi di fluido (acqua, idrocarburi 
liquidi e gassosi), perciò, a seguito di una registrazione eseguita ad esempio 
attraverso una sequenza CPMG per l’analisi dei T2, la curva di rilassamento è 
generalmente caratterizzata da un’intera gamma (o spettro) di distribuzione dei 
tempi di rilassamento, la quale può essere descritta attraverso un modello 
matematico di tipo multi-esponenziale (Kenyon, W.E. et al., 1986): 
 





𝑀(𝑡) è la magnetizzazione misurata al tempo t; 
𝑀!(0) è la magnetizzazione iniziale dell’i-esimo componente di rilassamento; 
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 𝑇!!  è il tempo di rilassamento dell’i-esima componente di rilassamento 
trasversale. 
Per comprendere meglio tale comportamento, si consideri un mezzo 
poroso caratterizzato da pori di differenti dimensioni e saturato con un'unica fase 
bagnante, l’acqua. La figura 3.1, descrive il carattere multi-esponenziale di 
decadimento del campione considerato, idealmente scomposto secondo la classe 
di pori che lo costituiscono. 
 
 
Fig. 3.1, Raffigurazione del decadimento esponenziale del segnale NMR in pori di diversa dimensione 
saturati al 100% con acqua. Un singolo poro è caratterizzato da un unico valore di T2 il quale dipende 
dalle dimensioni del poro e, perciò, la sua curva di rilassamento trasversale esibisce un singolo 
decadimento esponenziale che a sua volta dipende dalle dimensioni del poro. Un insieme di pori di 
dimensioni diverse sono invece caratterizzati da tanti valori di T2, per cui la curva di rilassamento ha 
un andamento multi-esponenziale che dipende ancora dalle dimensioni dei pori. (Prensky, S., e 
Howard, J., 2007). 
Poiché, gli effetti di superficie diventano dominanti sul processo di 
rilassamento quando viene applicato un breve inter-echo spacing, così da ridurre 
gli eventuali effetti diffusivi, ed inoltre la roccia è satura solo di acqua, il tempo di 
rilassamento trasversale, T2, può essere considerato direttamente proporzionale 
alle dimensioni dei pori. Se si suppone che l’insieme dei pori abbiano la stessa 
forma geometrica, si può mettere in relazione il tempo di rilassamento T2 con le 
dimensioni dei singoli pori attraverso il rapporto superficie-volume. Pertanto, 
quelli più grandi (fig. 3.1), i quali hanno il minor rapporto S/V sono caratterizzati 




Reservoir rocks commonly exhibit a distribution of pore sizes and frequently contain more
than one fluid type. Therefore, the spin-echo train (transverse-magnetization measurements)
recorded with a CPMG sequence does not decay with a single T2 value but instead with a







i eMtM 2)0()( (3.17)
where
M(t) = measured magnetization at time t
Mi(0) = initial magnetization from the i
th component of relaxation
T2i = decay constant of the i
th component of transverse relaxation
The sum ation is ov r the whole sample; i.e., all pores a d all different types of fluid.
Fig. 3.2 illustrates the multi-exponential decay character of a porous medium containing
pores of different sizes and a single wetting phase.
Surface relaxation becomes dominant when a short inter-echo spacing is used and the
formation is only brine-saturated. Under this condition, T2 is directly proportional to pore
size. When all pores are assumed to have the similar geometric shape, the largest pores (left
column of Fig. 3.2) have the lowest S/V and thus the longest T2. Medium-size pores have
smaller S/V, yielding shorter T2 values. The smallest pores have the highest S/V and the
Figure 3.2—A 100%
water-saturated pore
(upper left) has a single T2
value (upper center) that
depends on pore size, and
thus its spin-echo train
exhibits a single-exponen-
tial decay (upper right) that
also depends on pore size.
Multiple pores at 100%
water saturation (bottom
left) have multiple T2
values (bottom center) that
depend on the pore sizes,
and thus their composite
spin-echo train exhibits
multi-exponential decay
(bottom right) that also
















da un rilassamento T2 più lungo, i pori di media dimensione, i quali hanno un 
piccolo rapporto S/V raggiungono brevi valori di T2, mentre i pori di piccole 
dimensioni a cui corrisponde un alto valore di S/V denotano il più breve tempo di 
rilassamento. Da queste considerazioni si può dedurre che in un mezzo poroso, il 
tempo di rilassamento T2 è proporzionale alla dimensione dei pori. Il decadimento 
di T2 osservato è determinato dalla somma dei segnali generati dai nuclei di 
idrogeno che rilassano in maniera indipendente, in ciascuno dei singoli pori. La 
distribuzione di T2 mostra graficamente il volume di fluido poroso legato a 
ciascun valore del tempo di rilassamento trasversale, e pertanto determina il 
volume associato ad ogni singolo poro. Per ciascuno di questi, la magnetizzazione 
decade con legge esponenziale, e l’intensità del segnale è data da: 






in cui 𝑀! è proporzionale al volume di fluido contenuto nel poro. Se si 
considera l’insieme dei pori di dimensione diversa, saturati al 100% di acqua, 
questi esibiscono una distribuzione di valori di T2, a cui corrisponde un intensità 
del segnale misurato proporzionale alla somma dei segnali derivanti da ogni 
singolo poro. Pertanto, per una distribuzione di pori di diversa dimensione 
l’intensità del segnale rilevato sarà dato da: 







dove 𝑆 𝑉 ! definisce il rapporto superficie su volume del i-esimo poro ed 
in cui si suppone noto e costante il valore di 𝜌!per l’intero mezzo poroso. 
Ovviamente la magnetizzazione iniziale dell’intera distribuzione dei pori, deve 
essere uguale alla somma delle magnetizzazioni iniziali di ogni singolo poro, per 
cui: 
𝑀 0 = 𝑀!! 
 
(3.4) 
Se si conosce il valore della magnetizzazione di un campione di acqua non 
confinata avente un medesimo volume, allora è possibile calibrare la 

















• 𝑀!""%(0) è la magnetizzazione del volume di acqua non confinata 
di riferimento; 
• 𝜙 porosità calibrata del mezzo poroso; 
• 𝜙! porosità incrementale, associata a ciascuna i-esima dimensione 
dei pori. 
Pertanto, la distribuzione di T2 è calibrata in questo modo alla 
distribuzione di porosità.  
Se i pori sono invece parzialmente saturati, cioè oltre all’acqua contengono 
anche olio e/o gas, allora la (3.3) diventa: 
 










• 𝑀!"# è la magnetizzazione prodotta dai nuclei dell’olio contenuti 
nei pori; 
• 𝑀!"# è la magnetizzazione prodotta dai nuclei del gas contenuti nei 
pori; 
• 𝑇!!"# è il tempo di rilassamento trasversale dell’olio misurato a 
seguito di una sequenza CPMG; 
• 𝑇!!"# è il tempo di rilassamento trasversale del gas misurato a 
seguito di una sequenza CPMG; 
L’espressione (3.6) suppone che la roccia sia preferenzialmente bagnabile 
all’acqua e che il tasso di decadimento sia per l’olio che per il gas possa essere 
caratterizzato da una singola legge di tipo esponenziale che rappresenta, nel suo 
insieme, le proprietà di rilassamento per diffusione e dei fluidi bulk.  
Tuttavia, molti idrocarburi sono composti da una varietà di specie 
chimiche le quali presentano un spettro di decadimento molto complesso e che 
dovrebbe essere rappresentato da una somma di tipo multi-esponenziale. Inoltre, 
se lo spazio poroso non è occupato unicamente dall’acqua, ma sono presenti altri 
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fluidi (olio e/o gas), allora il volume dell’acqua all’interno del poro è ridotto, e 
quindi, poiché la superficie porosa rimane la stessa, il rapporto S/V diminuisce 
con la conseguente diminuzione di T2. Pertanto, quando nel mezzo poroso sono 
presenti più fluidi, lo spettro di T2 non rappresenta più la distribuzione delle 
dimensione dei pori. Per superare tale ostacolo e ricavare perciò le informazioni 
relative alla dimensione dei pori, la curva di rilassamento deve essere trasformata 
in una distribuzione di tempi di rilassamento.  
La determinazione della distribuzione di T2 è uno dei passaggi 
fondamentali per poter studiare correttamente i dati provenienti dalle misure 
NMR, e consiste nel trasformare il segnale NMR in una distribuzione di T2 
attraverso un processo di inversione matematica, chiamato echo-fit o mapping. Il 
processo consiste essenzialmente in una versione modificata dei minimi quadrati 
dell’ampiezza di un insieme di curve di decadimento pre-determinate e 
logaritmicamente spaziate. Un esempio di trasformazione delle curve di 




Fig. 3.2, Esempio di trasformazione di una curva di rilassamento T2 (in alto) in una distribuzione di 
tempi di decadimento. (Kenyon, B., et al., 1995). 
Per poter mettere in relazione la distribuzione dei tempi di decadimento 
con quella delle dimensioni dei pori, è necessario fare una serie di importanti 
ipotesi sul processo di rilassamento. Innanzitutto, in ciascun poro si ha un regime 
di diffusione rapida, per cui è possibile verificare il modello KST, inoltre, tutti i 
pori presentano le stesse proprietà di rilassamento superficiali ed infine, non esiste 
nessun tipo di meccanismo di diffusione tra pori diversi.  
Tutti gli studi effettuati in questo campo, dimostrano l’esistenza di una 
correlazione tra le dimensioni dei pori, o meglio del rapporto S/V, e la 
distribuzione dei tempi di rilassamento, per cui in generale, tempi di rilassamento 
brevi corrispondono a pori piccoli mentre tempi di rilassamento lunghi 
corrispondono a pori di dimensioni maggiori. Tuttavia, tale interpretazione deve 
essere accompagnata da un implicito presupposto, il quale consiste nell’assumere 
una ben determinata geometria della struttura porosa e di ritenere costante la 
caratteristica di rilassamento della superficie del poro. Tramite tali ipotesi è 
T2, msec



































which is the sum of
all the decaying T2
signals generated
by hydrogen pro-
tons in the measure-
ment volume. Sepa-
rating out ranges of
T2 values by a
mathematical
inversion process




tion of pore sizes,
and the area under
the curve is CMR
porosity. Interpreta-
tion of pore size dis-
tribution and loga-





NMR Applications and Examples
The T2 distribution measured by the Schlum-
berger CMR Combinable Magnetic Reso-
nance tool, described later, summarizes all
the NMR measurements and has several
petrophysical applications:
• T2 distribution mimics pore size distribu-
tion in water-saturated rock
• the area under the distribution curve
equals CMR porosity
• permeability is estimated from logarith-
mic-mean T2 and CMR porosity
• empirically derived cutoffs separate the T2
distribution into areas equal to free-fluid
porosity and irreducible water porosity.3
Application and interpretation of NMR
measurement rely on understanding the
rock and fluid properties that cause relax-
ation (see “NMR Relaxation Mechanisms,”
page 26). With this foundation of the mech-
anisms of relaxation, the interpretation of T2
distribution becomes straightforward.
T2 Distribution—In porous media, T2
relaxation time is proportional to pore size.4
At any depth in the well the CMR tool
probes a rock sample that has a range of
pore sizes. The observed T2 decay is the
sum of T2 signals from hydrogen protons, in
many individual pores, relaxing indepen-
dently. The T2 distribution graphically shows
the volume of pore fluid associated with
each value of T2 , and therefore the volume
associated with each pore.
Signal processing techniques are used to
transform NMR signals into T2 distributions
(right ). Processing details are beyond the
scope of this article.5
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Proton alignment—Hydrogen protons are
aligned by application of a large constant mag-
netic field, B0. Alignment take a few seconds and
the protons will remain aligned unless disturbed.
The latest logging tools use elongated permanent
magnets, of about 550 gauss in the measurement
region—about 1000 times larger than the Earth’s
magnetic field. These are applied to the forma-
tion during the entire measurement cycle (right).3
Spin tipping—The next step is to tip the
aligned protons by transmitting an oscillating
■Proton alignment. The first step in an NMR mea-
surement is to align the spinning protons using
powerful permanent magnets. The protons precess
about an axis parallel to the B0 direction—the net
magnetization being the sum of all the precessing
protons. In logging applications B0 is perpendicular
to the borehole axis.
1. This article uses hydrogen proton when discussing NMR
measurements. However, other texts use proton, nucleus,
moment and spin interchangeably. For the purposes of
NMR theory they are all considered synonyms.
2. For a detailed description of NMR measurements:
Fukushima E and Roeder SBW: Experimental Pulse NMR:
A Nuts and Bolts Approach.  Reading, Massachusetts,
USA: Addison-Wesley, 1981.
Farrar TC and Becker ED: Pulse and Fourier Transform
NMR: Introduction to Theory and Methods. New York,
New York USA: Academic Press, 1971.













possibile correlare la distribuzione delle dimensioni dei pori con quella dei tempi 
di rilassamento T1 e T2.  
Pertanto, tenendo in considerazione le ipotesi suddette, è possibile ricavare 
la porosità della formazione indagata attraverso lo studio della distribuzione dei 
tempi di rilassamento trasversali, T2. La tecnica si basa sul principio che i fluidi 
producibili sono contenuti nei pori di maggiori dimensioni i quali presentano 
tempi T2 più lunghi, mentre quelli immobili legati ai fenomeni di capillarità 
(capillary bound fluids) o alle argille (clay bound fluids) risiedono nei pori di 
piccole dimensioni a cui sono associati tempi di rilassamento minori (Straley, C., 
et al., 1997). L’integrazione della curva di distribuzione di T2, opportunamente 
normalizzata o calibrata, permette di ricavare la porosità totale del mezzo poroso 
investigato. Tuttavia, per identificare il volume di fluido immobile, è necessario 
determinare un valore limite (cutoff) per cui distinguere i fluidi potenzialmente 
producibili da quelli invece immobili all’interno della formazione. Tale valore è 
ricavato sperimentalmente attraverso un grande numero di esperimenti effettuati 
su campioni di carota saturati completamente di acqua. Da prima, viene misurata 
la distribuzione dei tempi di rilassamento T2 in condizioni di completa 
saturazione, successivamente il campione viene centrifugato ad una pressione di 
100 psi, in modo tale da simulare le tipiche pressioni capillari di giacimento. 
Prima della centrifugazione, la distribuzione di T2 corrisponde all’intera 
distribuzione delle dimensioni dei pori. Mentre a causa della centrifugazione i 
fluidi contenuti nei pori di maggiori dimensioni saranno svuotati dal fluido 
contenuto in essi, e pertanto, una volta ottenute le curve di rilassamento, la 
distribuzione di T2 sarà caratterizzata dall’assenza dei tempi di rilassamento 
lunghi, a quali corrispondevano i fluidi contenuti nei pori più grandi. La figura 
3.3, mostra la distribuzione dei tempi di rilassamento misurata in un campione 
saturo completamente di acqua e quella dello stesso campione in seguito alla de-




Fig. 3.3, Distribuzione di T2 di un campione saturato di acqua, prima (linea continua) e dopo la 
centrifugazione (linea tratteggiata). La pratica comune di utilizzare un cut-off di 33µs si basa proprio 
su grafici di questo tipo. (Straley et al. 1997). 
 
Esperimenti condotti in numerosi campioni di formazioni di arenaria e 
applicazioni in diversi giacimenti in tutto il mondo, hanno dimostrato che l’uso di 
un cutoff di 33µs distingue nella maggior parte dei casi i fluidi mobili (free-fluid) 
da quelli invece legati ai fenomeni di capillarità. Per quanto riguarda invece i 
fluidi legati alle argille, sempre attraverso esperimenti di questo tipo, è stato 
ricavato un cutoff di 3µs. Tali valori vengono comunemente usati per 
caratterizzare qualsiasi formazione di arenaria, attraverso i quali è possibile 
ricavare il cosi detto Free Fluid Index (FFI) che rappresenta la quantità di fluido 
potenzialmente producibile da un determinato giacimento. Una schematizzazione 
al riguardo è data in figura 3.4, in cui è interpretata idealmente la porosità 
ottenibile da un log NMR. 
















Fig. 16.33 The T2 distribution of a water-saturated core, before and after centrifuging to
remove the free-fluid. The usual practice of using a 33 µs cutoff is based on plots like this.
From Straley et al. [30]. Used with permission.
of the normalized distribution to match the fractional volume of fluid obtained by
centrifuging the sample at a 100 psi air-brine equivalent capillary pressure. Figure
16.33 shows the measured T2 distribution fully saturated and again after desaturation
by ce trifuging. From this graph a cutoff of 33 µs was established. It is remarkable
how well this value seems to work for clastic reservoirs around the world. In a similar
set of measurements it was established that clay-bound water corresponded to T2
values less than about 3 µs. A summary of the situation for the interpretation of
water-wet clastics is shown in Fig. 16.34. These considerations then provided the
basis for the most typical NMR logging p esentation, an example of which can be
seen in Fig. 16.35.
Additional measurements [30] made on a small sample of carbonates indicate that
a cutoff value of 93 µs produces the best agreement between NMR porosity and
the centrifuged volume. This latter value has not been as universally applicable in
carbonates because of variability of the density of paramagnetic sites in carbonate
rocks, and because the pore geometry tends to be much more complex than what is
typically found in clast c enviro men s.
The log of Fig. 16.36 compares the NMR porosity estimates with the conventional
neutron and density estimates in a sand and shale sequence. In the third track is a
representation of the T2 distributions on a semi-logarithmic grid. The shale zone is
clearly identified by:(1) the elevated gamma ray in track 1 above !540 ft and (2)
by the clustering of the T2 distribution around 3 µs. These low values, below the




Fig. 3.4, Visualizzazione di una distribuzione T2 (in basso) per determinare i fluidi presenti in 
un giacimento di arenaria (in alto). I fluidi producibili si collocano nella distribuzione per valori di T2 
maggiori di 33µs, mentre la capillary bound water si trova tra 3 e 33µs. I componenti che decadono con 
una costante di tempo più veloce di 3µs sono attribuiti alla clay bound water. L’intensità del segnale al 
di sopra dei 33µs è chiamato free fluid porosity. (Allen, D. et al., 2000).  
 
Per quanto riguarda le rocce di tipo carbonatico, vari esperimenti (Straley, 
C., et al., 1997), hanno individuato un cutoff di 93µs per cui si ottiene la miglior 
corrispondenza tra la porosità NMR ed il volume centrifugato. Tuttavia, 
quest’ultimo valore di cutoff non è universalmente applicabile a tutti i giacimenti 
carbonatici a causa della variabilità della densità dei siti paramagnetici presenti e 
soprattutto dalla complessità geometrica della matrice porosa che caratterizza tale 
tipo di rocce. Tale aspetto verrà approfondito successivamente in un paragrafo 
dedicato, in seguito invece si visualizzano alcuni esempi di applicazione e casi di 
studio in cui tramite l’utilizzo dei log NMR si sono potute risolvere alcune Autumn 2000 13
Relaxation from diffusion in the polarization-
field gradient is a technique frequently used to
differentiate oil from gas.4 Because the spinning
protons move randomly in the fluid, any mag-
netic-field gradients will lead to incomplete
compensation with the CPMG pulse-echo
sequence. For example, between spin-flipping
pulses, some protons will drift—due to their
Brownian motion—from one region to another
of different field strength, which changes their
precession rate. As a result, they will not
receive the correct phase adjustment for their
previous polarization environment. This leads to
an increase in the observed transverse dephas-
ing relaxation rate. Gas has relatively high
mobility compared with oil and water, and
therefore, the spinning protons in gas have a
much larger diffusion-in-gradient effect. It is
important to know that a uniform magnetic-field
gradient isn’t required to exploit the diffusion-
in-gradient effect. All that is required is a well-
defined and mapped gradient volume to
differentiate gas from oil.5
> Using NMR T2 distributions (bottom) to identify fluid components (top) in
sandstone reservoirs. In water-wet sandstone rock, the T2 time distribution
reflects the pore-size distribution of the formation. Producible fluids include free
water (light blue), or pockets f oil (green) in the larger pores. Free water a d
light oils contribute to the longer T2 time components. Capillary-bound water
(dark blue) is held against sand grains by surface tension and cannot be produced.
Clay-bound water (black) is also unproducible. Shorter T2 time components are
from irreducible water that is closely bound to grain surfaces.
1. The time constant for the polarizing process, T1, is tradi-
tionally known as the spin-lattice decay time. The name
comes from solid state NMR, in which the crystal lattice
gives up energy to the spin-aligned system.
2. The observed fast decay, called the free-induction decay,
is due to the combined components of irreversible trans-
verse-relaxation decay interactions and the reversible
dephasing effect caused by variations in the static 
magnetic field.
3. The pulse-echo technique used in today’s tools is 
called the CPMG sequence, named after Carr, Purcell,
Meiboom and Gill, who refined the pulse-echo scheme.
See Carr HY and Purcell EM: “Effects of Diffusion on Free
Precession in Nuclear Magnetic Resonance Experiments,”
Physical Review 94, no. 3 (1954): 630-638, and Meiboom S
and Gill D: “Modified Spin-Echo Method for Measuring
Nuclear Relaxation Times,” The Review of Scientific
Instruments 29, no. 8 (1958): 688-691.
4. Akkurt R, Vinegar HJ, Tutunjian PN and Guillory AJ:
“NMR Logging of Natural Gas Reservoirs,” The Log
Analyst 37, no. 6 (November-December 1996): 33-42.
5. Flaum C, Guru U and Bannerjee S: “Saturation Estimation
from Magnetic Resonance Measurements in
Carbonates,” Transactions of the SPWLA 41st Annual
Logging Symposium, Dallas, Texas, USA, June 4-7, 2000
paper HHH.
















problematiche riguardanti la caratterizzazione di alcuni giacimenti sia di arenaria 
che di tipo carbonatico.  
In figura 3.5 è visualizzato una tipica registrazione NMR eseguita in un 
giacimento di arenaria a granulometria fine (Kenyon, B., et al., 1995).  
 
Fig. 3.5, Registrazione in pozzo di un giacimento arenaria scistosa. Nella track 1 sono 
evidenziate le successive sequenze litologiche caratterizzate sopratutto dalla presenza di arenaria 
scistosa. Si nota come la distribuzione di T2, track 6, cada maggiormente al di sotto della linea di cutoff 
di 33µs, il che indica la rilevante presenza di acqua immobile per fenomeni di capillarità. (Kenyon, B., 
et al., 1995). 
Da tale traccia possiamo notare come, l’interpretazione effettuata 
attraverso i log convenzionali mostri una elevata saturazione in acqua circa del 
70-80%, visibile nella track 4 (da sinistra), il che implicherebbe una elevata 
produzione di acqua di strato. Tuttavia, le misure NMR mostrano (track 6) che la 
maggior parte della distribuzione di T2 si mantiene sotto al valore di cutoff di 
33µs, indicando la presenza cospicua di acqua immobile a causa di fenomeni di 
capillarità, (capillary bound water). Inoltre, nella track 5 si può notare come, 
accoppiando l’interpretazione convenzionale con le misure NMR, la maggior 
parte dell’acqua rilevata in situ sia irriducibile, e quindi immobile all’interno della 
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are less frequent  large pores and they have a
small S/V—relaxation times are, therefore, rela-
tively long. Similarly, small pores have large a
S/V and short relaxation times.3
For a single pore, the nuclear spin magnetiza-
tion decays exponentially, so the signal ampli-
tude as a function of time in a T2 experiment





Rocks have a distribution of pore sizes, each
with its own value of S/V. The total magnetization
is the sum of the signal coming from each pore.
The sum of the volumes of all the pores is equal
to the fluid volume of the rock—the porosity. So
the total signal is proportional to porosity and the
overall decay is the sum of the individual decays,
which reflects pore size distribution. NMR mea-
surements of porosity and pore size distribution
are the key elements of NMR interpretation.
Relaxation by molecular diffusion in magnetic
field gradients—When there are gradients in the
static magnetic field, molecular motion can
cause dephasing and hence T2 relaxation. T1
relaxation is not affected. In the absence of such
gradients, molecular diffusion does not cause
NMR relaxation.
A B0 gradient has two possible sources: the
magnet configuration of the logging tool, and the
magnetic susceptibility contrast between grain
materials and pore fluids in porous rocks.
Keeping the CPMG echo spacing to a mini-
mum, and keeping the applied magnetic field
small reduce the contribution of diffusion to T2




















CMR data (track 4)
clearly shows that
most of the water is
irreducible. This
well produced at





































matrice porosa. Queste interpretazioni hanno reso possibile il completamento e la 
messa in produzione del pozzo il quale ha prodotto quantità economicamente 
rilevanti sia di gas che di olio con una bassa percentuale, intorno al 30%, di 
frazione d’acqua, confermando i risultati ottenuti con i log NMR.  
Un ulteriore esempio è dato da un giacimento proveniente dal Sud 
America, costituito da una sequenza di sabbia e argilla, figura 3.6. I log effettuati, 
confrontano la porosità ottenuta tramite sonde NMR e quella stimata a partire da 
log convenzionali (neutron e density log).  
 
Fig. 3.5, Log NMR di porosità a confronto con le stime ricavate dal neutron log e density log. Come si 
vede dalla figura, nella zona B, caratterizzata da sabbia, le tre stime di porosità sono concordanti. Nella 
zona A, invece, il neutron log sovrastima il valore di porosità, a causa della presenza di idrossili nei 
minerali argillosi. (Allen, D., et al., 1997). 
I log di densità (Density Log) cosi come quelli neutronici (Neutron Log), 
sono tipici log nucleari che permettono di stimare la porosità di una formazione 
rocciosa. I density log sono basati sulla misura dell’assorbimento di raggi gamma, 
mentre i log neutronici si basano sul riconoscimento del quantitativo di idrogeno 
presente in formazione. La risposta di questi log, a differenza delle sonde NMR, è 
quindi influenzata, oltre che dalla porosità della formazione, anche dal tipo e dalla 
quantità di fluido contenuto nei pori e dalla natura mineralogica della matrice 
rocciosa. Pertanto, tali log risultano essere dipendenti dalla litologia e dalle 
caratteristiche del fluido investigato, per cui solo se sono noti gli effetti del fluido 
e della matrice è possibile correlare la risposta del log con la sola porosità.  


































Fig. 16.36 The NMR total porosity compared to neutron and density estimates. In the sand
zone B, the three estimates agree. In the shale zone A, the neutron porosity overestimates
because it is sensitive to the hydroxyls in the clay minerals. In the first track an estimate of the
bound water fraction is made by comparing the fraction of the NMR signal below 12 µs to the
total NMR porosity. It tracks the GR signal as an alternative indication of shale.
behavi r is caus d by an interplay between surface relaxivity and communication by
diffusion between the small and larger-pore systems. The upshot is that in carbonates
it is often difficult to establish good T2 cutoff values to use for free versus bound-
water determination or to make permeability estimates. By contrast, the situation with
clastics is much more rosy.
Estimating permeability of porous rocks from NMR measurements has had a long
history extending from the early works of Seevers [45] and Timur [46] to much more
recent contributions from Kenyon et al. [47]. All of the relationships that have been
developed are based on a combination of theoretical relationships and experimental
measurements.
The physical basis comes from the notion that permeability, the coefficient that
links the flow rate through a porous sample to the pressure drop, depends most strongly
on he size of the pore throats of he medium. The casual link t NMR is tha some
measure of the T2 distribution (such as the log mean value) is related to a typical
pore dimension. The next seemingly weak link is that the pore size dimension is
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Nel caso di studio preso in esame, la porosità derivata sia dal density log 
che dal neutron log è stata ricavata assumendo una densità della matrice di 
arenaria pari a 2650 kg/m3, mentre per i log a risonanza magnetica nucleare non è 
stato necessario effettuare alcun ipotesi sulle caratteristiche della roccia 
investigata. I risultati derivanti dalla sonda NMR utilizzata (CMR-200) sono 
visualizzati nella track 3 in cui è rappresentata la distribuzione di T2 in scala semi-
logaritmica. Si può notare nella track 2 come tutti i log di porosità utilizzati siano 
in accordo nella Zona B, cioè al di sotto x540ft, indicando la presenza di uno 
strato di arenaria moderatamente pulito e saturo di acqua. In questa zona, libera 
dalla presenza di argilla, si nota come la distribuzione dei tempi di rilassamento 
sia spostata al di sopra del cutoff di 3µs il che conferma in pratica l’assenza di 
acqua legata alle argille. Tuttavia, la situazione cambia se si considera la Zona A, 
cioè quella posta al disopra dei x540ft, in cui si nota chiaramente una zona 
costituita in prevalenza da argilla. Questo è evidenziato dall’elevato valore che 
assume il gamma ray log nella track 1 ed inoltre, dalla distribuzione dei tempi di 
rilassamento spostata attorno ai 3µs. Pertanto, il basso valore che si ricava dai 
tempi di rilassamento, indica che il fluido è strettamente in contatto con la matrice 
rocciosa o con altre superfici caratterizzate da siti paramagnetici o con pori di 
dimensioni molto piccole. Nella track 1, inoltre, si può notare come esista una 
forte correlazione tra il gamma ray log e la porosità associata all’acqua legata alle 
argille, (bound fluid porosity – BFV), ottenuta usando un cutoff di T2 pari a 12µs. 
In questo modo, comparando la porzione di segnale al di sotto dei 12µs e quella 
ricavata dalla porosità totale NMR, è possibile ottenere un buon indicatore della 
presenza di argille il quale è indipendente dalla radioattività naturale della 
formazione. Questo permette di superare alcune problematiche legate 
all’incapacità del gamma ray log di differenziare gli strati sabbiosi da quelli 
formati da materiale argilloso. 
Dai casi di studio visti in precedenza, si nota come le misure NMR siano 
un potente strumento capace non solo di stimare la porosità caratteristica della 
formazione investigata ma anche di valutare la quantità di fluido mobile 
all’interno della matrice rocciosa, fornendo cosi un valido termine di confronto 
con le altre tipologie di misure effettuate in pozzo. Infatti, la grande potenzialità 
dei log a risonanza magnetica nucleare è associata all’indipendenza di queste 
misure dalle caratteristiche del fluido e della litologia presente in giacimento, il 
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ché rende possibile, inoltre, l’identificazione di stime errate derivate dalla misura 
con log convenzionali.  
3.2 Porosità NMR in rocce carbonatiche 
Il beneficio maggiore delle misure NMR sulla stima della porosità è dato dal fatto 
che queste non sono influenzate dalla composizione mineralogica della 
formazione rocciosa. Infatti, il segnale rilevato dalle sonde a risonanza magnetica 
nucleare dipende solamente dall’idrogeno contenuto nei fluidi in saturazione, e 
non è influenzato dalle proprietà intrinseche della roccia.  
Tuttavia, la facilità con cui è possibile ricavare delle informazioni utili in 
serbatoi di arenaria non è riscontrata quando si investiga un giacimento di tipo 
carbonatico. Il problema si concentra nella non diretta correlazione che si ha tra la 
distribuzione dei tempi di rilassamento e la distribuzione delle dimensioni dei 
pori, il che porta ad una non corretta valutazione del cutoff  di T2 necessario a 
distinguere i fluidi mobili da quelli legati alla matrice rocciosa e quindi 
all’incertezza nella valutazione della porosità, della permeabilità e della stima 
della frazione di acqua prodotta in pozzo. 
L’interpretazione tradizionale della distribuzione di T2 nelle rocce 
sedimentarie è basata sulla ragionevole forte correlazione tra le dimensioni dei 
pori ed i valori osservati di T2, garantita dal valore abbastanza costante della 
caratteristica di rilassamento della superficie in rocce arenacee, e dalla carenza di 
interazioni tra i pori all’interno della matrice rocciosa. Tale modello di 
interpretazione comune spiega con successo la distribuzione dei tempi di 
rilassamento per giacimenti di arenaria caratterizzati da una distribuzione delle 
dimensioni dei pori eterogenea ma ben definita. 
D’altra parte, le rocce di tipo carbonatico contengono molteplici 
distribuzioni nelle dimensioni dei pori, spesso costituite da porosità intragranulare 
(micro-porosità), porosità intergranulare (macro-porosità) fino a vuoti di notevoli 
dimensioni e spesso idraulicamente isolati. Tuttavia, pur conoscendo la 
configurazione dell’architettura dei pori, le registrazioni di risonanza magnetica 
nucleare in tali formazioni risultano costituite da una distribuzione unimodale di 
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T2 il che limita la capacità delle misure NMR di distinguere i fluidi mobili e di 
dare una stima sulla permeabilità della roccia investigata.  
Diversi studi, effettuati su questo fenomeno, (Anand, V., Hirasaki, G., 
2005 e Ramakrishnan, T.S., et al, 1999), suggeriscono che tale comportamento è 
dovuto ai fenomeni di diffusione dei nuclei polarizzati che avvengono tra i micro-
pori ed i macro-pori, figura 3.6. 
 
Fig. 3.6, Modello tridimensionale basato sulla periodica configurazione di grani microporosi e 
consolidati. In tale sistema i nuclei polarizzati si diffondono tra gli spazi microporosi e macroporosi, 
inducendo una distorsione nel loro normale processo di polarizzazione allungando o riducendo il loro 
tempo di rilassamento. (Allen, D., et al., 2000).  
Se gli effetti di superficie sul rilassamento dei nuclei hanno una bassa 
influenza sul processo di magnetizzazione complessivo che avviene all’interno del 
fluido, allora i nuclei originariamente situati nei micro-pori possono diffondersi 
all’interno dei macro-pori prima che possa avvenire il rilassamento degli spin 
nucleari. Pertanto, il decadimento di tali spin avviene in maniera più lenta e 
contribuisce alla porzione di segnale, rappresentata nella distribuzione dei tempi 
di rilassamento, più lenta. Il ruolo dei processi di diffusione in rocce carbonatiche 
è ulteriormente complicato dalla dipendenza delle misure dai cambiamenti di 
temperatura. Difatti, in alcuni giacimenti carbonatici, il confronto tra misure di 
laboratorio e quelle effettuate in pozzo hanno mostrato una forte dipendenza dei 
risultati NMR con la temperatura. Tale comportamento è attribuibile al fatto che il 
processo di diffusione, in rocce carbonatiche, è dominato da un fattore chiamato 
costante di diffusione del fluido (fluid-diffusion constant). All’aumentare della 
NMR in Carbonates
One of the benefits of NMR-measured porosity is
that it is independent of the mineralogy of the for-
mation rock. The echo amplitudes depend only on
the hydrogen content of the formation fluids, and
are not affected by the rock bulk properties like den-
sity or neutron cross sections. This helps to make a
petrophysical analysis in complex mineralogy—
such as evaluating water saturation in limestone
with anhydrite inclusions—much easier.
However, there is some concern within the
industry that NMR doesn’t work as well as
expected in carbonate reservoirs. The problem cen-
ters on uncertain mapping between T2 distributions
and pore-size distributions in carbonates. This
results in inconsistent T2 cutoff values needed to
distinguish bound and free fluids, and leads to unre-
liable permeability and water-cut predictions. Some
of the suspected causes are diffusion of spinning
protons between micro- and macropores, variations
in surface relaxivity with temperature and mineral-
ogy, and variable, complex pore systems.
Traditional interpretations of NMR measur -
ments in water-saturated reservoir rocks assume
that the T2 distribution and pore-size distributions
are directly related.19 The diffusion of spinning pro-
tons between pores is neglected, and the relax-
ation in each pore is presumed to be controlled by
the grain surface-relaxivity coefficient. This inter-
pretation model results in observed relaxation
time that depends on two components—the bulk-
fluid-relaxation process, which is slow for fluids
with high mobility (water and light oil), and the
surface-relaxation process, which depends on the
ratio of pore volume to surface area. Water, light
oil and gas trapped in large pores decay more
slowly, whereas fluid confined to pores with a
small pore volume to surface area ratio—such as
clay-bound fluid—experiences more rapid decay
because of frequent surface encounters. This pop-
ular interpretation model successfully explains
observed T2 distributions in sandstone reservoirs
containing mixed pore-size distributions. 
Carbonate formations also contain multiple
pore-size distributions—often consisting of
micro- or intragranular porosity and macro- or
intergranular porosity, as well as isolated vugs.
Nevertheless, ogging data in these formations
frequently yield unimodal T2 distributions that
limit the capability of the NMR measurement to
predict permeability and movable fluid.
Recent developments in NMR research
explain why the conventional approach breaks
down in grain-supported carbonates which have
dual micro- and macropore systems in close prox-
imity (above).20 The breakdown is due to diffusion
of spinning protons between the micro- and
macropores.21 This result was verified using
numerical simulations and analytical models to
assess the physical processes underlying the
NMR measurement on rocks with the same char-
acteristics as those typically found in Middle
East rn carbonate reservoirs (next page, top).
Diffusion causes the area under the short T2
peak—the porosity fraction associated with
micropores—to decrease; at the same time, the
position of the higher T2 peak shifts towards
shorter times. Acti g together, these two effec s
tend to merge the two peaks and produce a uni-
modal T2 distribution that bears little resem-
blance to the bimodal distribution one would
expect from a dual-porosity system.
Physically, these effects ar  caused by diffu-
sion of the fluid’s spinning protons between the
two pore systems. If the surface relaxivity is
small enough, then protons originally in the
micropores can diffuse back into the macropores
before their nuclear spins relax. The decay of
these spins then proceeds much more slowly and
contributes to the late-time peak, which explains
the apparent transfer of porosity f om early-time
to late-time peaks.
The role of diffusion in carbonates is further
complicated by the observation that the T2 distri-
butions measured in some carbonate formations
have a temperature dependence.22 Previous labo-
ratory work on the effects of temperature was
based largely on sandstones and concluded that
measured decay does not change with tempera-
ture, implying that diffusion does not control
relaxation in those formations.23 In some carbon-
ate reservoirs, comparison between borehole
and laboratory NMR measurements shows that,
although the total porosity agreement is quite
satisfactory, the laboratory lifetimes—measured
at room temperature—are significantly shifted to
shorter values than those observed in logs. 
This result has been repeated in laboratory
studies of the temperature dependence of NMR
in mud-supported carbonate rocks taken from a
number of wells in the Middle East (next page,
bottom). The diffusion process is dominated by a
factor called the fluid-diffusion constant. As tem-
perature increases, the diffusion constant
changes and leads to a shift in the observed T2
distributions to longer times.
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Three-dimensional model based
on periodic packing of consoli-
dated microporous grains. A
numerical model for carbonate
grainstones is based on a simple
cubic structure containing large
grains of microporous grains,
which were made up of smaller,
consolidated grains whose cen-
ters lie on a sublattice. The NMR
physics (insert), shows that when
pores are coupled by diffusion,
spinning protons originally in
micropores will escape to the
macropores where they survive
longer. Spinning protons origi-
nally in the macropores penetrate
into the micropores where they
encounter more surface interac-
tions, decreasing their lifetimes.
19. Allen et al, reference 1.
20. Ramakrishnan TS, Schwartz LM, Fordham EJ, Kenyon
WE and Wilkinson DJ: “Forward Models for Nuclear
Magnetic Resonance in Carbonate Rocks,” The Log
Analyst 40, no. 4 (July-August 1999): 260-270.
21. Typically, the correction for diffusion is due to magnetic-
field gradients causing irreversible dephasing. However,
even when the field gradient is zero, diffusion can alter
the relaxation significantly.
22. Ramakrishnan TS, Fordham EJ, Venkitaramanan A,
Flaum M and Schwartz LM: “New Interpretation
Methodology on Forward Models for Magnetic
Resonance in Carbonates,” Transactions of the SPWLA
40th Annual Logging Symposium, Oslo, Norway, May 30-
June 3, 1999, paper MMM.
23. Latour LL, Kleinberg RL and Sezginer A: “Nuclear
Magnetic Resonance Properties of Rocks at Elevated
Temperatures,” Journal of Colloidal and Interface
Science 50, no. 2 (1992): 535-548.
24. Freedman R, Sezginer A, Flaum M and Matteson A: 
“A New NMR Method of Fluid Characterization in
Reservoir Rocks: Experimental Confirmation and
Simulation Results,” paper SPE 63214, presented at 
the SPE Annual Technical Conference and Exhibition,






temperatura tale fattore cambia e comporta uno spostamento della distribuzione di 
T2 verso tempi di rilassamento più lunghi. Fortunatamente, il ruolo della costante 
di diffusione del fluido, con la sua conseguente distorsione della distribuzione dei 
tempi di rilassamento, non influisce su tutti i tipi di carbonati. Infatti, a seconda 
delle locali condizioni presenti durante i processi di deposizione, la matrice 
tessiturale delle formazioni carbonatiche può essere del tipo grain-supported, in 
cui gli effetti della diffusione sono rilevanti, oppure del tipo mud-supported, in cui 
tali effetti non sono molto significanti. 
3.3 Stima della permeabilità  
Come si è detto, l’analisi dello spettro dei tempi di rilassamento è legata alla 
distribuzione dei pori e perciò ai fluidi mobili in giacimento. Un altro importante 
risultato, ottenibile attraverso le registrazioni NMR, è dato dalla possibilità di 
correlare tali misure con il valore della permeabilità. A questo riguardo, si è 
tentato di esprimere il legame della permeabilità con i parametri NMR tramite 
relazioni semiempiriche, sulla base fisica per cui la permeabilità, la quale lega la 
portata di fluido che attraversa un mezzo poroso con la caduta di pressione, 
dipenda fortemente dalle dimensioni dei pori della matrice rocciosa. Pertanto, se 
consideriamo alcuni parametri tipici della distribuzione dei tempi di rilassamento, 
come media logaritmica della distribuzione (la quale è legata a sua volta alla 
dimensioni dei pori) è possibile ricavare una stima della permeabilità.  
Per una valutazione quantitativa della permeabilità, solitamente si 
utilizzano le seguenti correlazioni, basate sulla misura del FFI o del tempo di 
rilassamento T2 approssimato da una curva multiesponenziale, denominato T2multi. 









dove k è la permeabilità [md], 𝜙 è la porosità effettiva misurata dal log 
[%], BVF corrisponde al volume dell’acqua immobile (Bound Volume Fraction) e 
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FFI (Free Fluid Index) è l’indice di acqua mobile ed è ricavato dalle misure NMR 
considerando un cutoff di 33µs. 
Una seconda relazione, chiamata equazione SDR (Schlumberger-Doll 
Research), è: 
𝑘 = 𝑎𝜙!(𝑇!,!")! 
 
(3.8) 
dove la grandezza 𝑇!,!" è una approssimazione di T2 eseguita facendo la 
media logaritmica della distribuzione dei T2 ricavati dalla misura del log. Per tutte 
e due le relazioni, la costante a deve essere calibrata a seconda delle condizioni 
locali (per la relazione SDR ad esempio la costante a è pari a circa 0.1 per le 
formazioni carbonatiche e 4 per le formazioni arenacee), inoltre anche gli 
esponenti sia della porosità che dei parametri NMR devono essere aggiustati per 
avere il miglior accordo con i valori noti di permeabilità ricavati da campioni di 
carota o altre misure. 
Una ulteriore relazione determinata da Borgia, G.C., et al. (1988) è la 
seguente: 
 
𝑘 = 1.6×10!! ∙ 𝜙!.!(1.5𝑇!!"#$%)!.! 
 
(3.9) 
dove 𝑇!!"#$% è il tempo di rilassamento trasversale, ricavabile dal log, e 
derivato da un’approssimazione multiesponenziale [ms]. 
La caratteristica fondamentale che rende le misure di permeabilità 
effettuate attraverso i log NMR molto importanti è la capacità di registrare in 
tempo reale i valori di permeabilità della formazione. Al riguardo i benefici per le 
compagnie petrolifere sono enormi, in quanto la stima real time di tale grandezza 
rende possibile prevedere la portata di produzione, permettendo cosi 
l’ottimizzazione dei programmi di completamento e stimolazione riducendo, al 
contempo, i costi di carotaggio e simulazione. 
Un esempio di applicazione NMR sulla stima della permeabilità effettiva è 
raffigurata in figura 3.7, in cui è illustrato il confronto tra i dati ricavati tramite dei 
campioni di carota e quelli relativi alle misure di risonanza magnetica nucleare 




Fig. 3.7, Confronto tra i dati ricavati da campioni di carota (core permeability) e quelli derivanti dai log 
(CMR permeability). (Kenyon, B., et al., 1995). 
Successivamente alla calibrazione dei parametri delle relazioni che legano 
la permeabilità alle grandezze NMR, si sono eseguite le misure di permeabilità su 
di un intervallo già carotato in precedenza. In questo modo si è potuto ottenere un 
confronto tra le misure NMR ed i dati ricavati dalle carote. Si nota come i valori 
ricavati dai log concordino pienamente, nell’intero intervallo considerato, con 
quelli ricavati dalle prove di laboratorio effettuati sui campioni di carota prelevati 
alla stessa profondità di indagine. Per tutta la zona che va dalla profondità XX41 
m fino a XX49 m la porosità non varia di molto, tuttavia, la permeabilità varia 
considerevolmente da un basso valore di 0.07 md ad una profondità di XX48 m ad 
un elevato valore di 10 md a XX43 m. La sonda è stata dunque capace di ricavare 
un valore di permeabilità e soprattutto di tenere in conto la sua variazione con la 
profondità anche se la porosità della formazione non è variata considerevolmente. 
Si deduce così la grande sensibilità di tale tipo di misure e la loro piena 
affidabilità per le misure di permeabilità in pozzo, permettendo in questo modo 
l’abbattimento dei costi di carotaggio e di simulazione. 
Tuttavia, per ottenere dei risultati cosi soddisfacenti è necessario calibrare 
in maniera ottimale i parametri che compiano nelle relazioni 3.7 e 3.8 attraverso 
dei valori di permeabilità derivati da campioni di carota prelevati in situ. Una 
Many experiments have been made on
rock samples to verify this assumption.6 T2
distributions were measured on water-satu-
rated cores before and after they had been
centrifuged in air to expel the producible
water. The samples were centrifuged under
100 psi to simulate reservoir capillary pres-
sure. Before centrifuging, the relaxation dis-
tribution corresponds to all pore sizes. It
seems logical to assume that during cen-
trifuging the large pore spaces empty first.
Not surprisingly, the long relaxation times
disappeared from the T2 measurement (next
page, top).
Observations of many sandstone samples
showed that a cutoff time of 33 msec for T2
distributions would distinguish between
free-fluid porosity and capillary-bound
water. For carbonates, relaxation times tend
to be three times longer and a cutoff of 100
msec is used.7 However, both these values
will vary if reservoir capillary pressure dif-
fers from the 100 psi used on the cen-
trifuged samples. If this is the case, the
experiments may be repeated to find cutoff
times appropriate to the reservoir.
In a fine-grained sandstone reservoir
example, interpretation of conventional log
data showed 70 to 80% water saturation
26 Oilfield Review
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NMR Relaxation Mechanisms
There are three NMR relaxation mechanisms that
influence T1 or T2 relaxation times: grain surface
relaxation, relaxation by molecular diffusion in
magnetic field gradients and relaxation by bulk
fluid processes.1
Grain surface relaxation—Molecules in fluids
are in constant motion—Brownian motion—and
diffuse about a pore space, hitting the grain sur-
face several times during one NMR measurement.
When this happens, two interactions may occur.
First, hydrogen protons can transfer nuclear spin
energy to the grain surface allowing realignment
with th  static magnetic field, B0— this con-
tributes to longitudinal relaxation, T1. Second,
protons may be irreversibly dephased—contribut-
ing to transverse relaxation, T2. Researchers have
shown that in most rocks, grain-surface relaxation
is the most important influence on T1 and T2. The
ability of grain surfaces to relax protons is called
surface relaxivity, ρ.2
■Comparison of log and core data. CMR porosity shows a good match with core poros-
ity measurements. Computed CMR permeability has been fine-tuned to match core
permeability enabling CMR logs to replace conventional coring on subsequent wells.
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1991, paper CC.
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Surfaces are not equally effective in relaxing
hydrogen protons. For example, sandstones are
about three times more efficient in relaxing pore
water than carbonates. Also rocks with a high
content of iron or other magnetic minerals have
larger than usual values of ρ and, hence, shorter
NMR relaxation times.
Pore size also plays an important role in sur-
face relaxation. The speed of relaxation depends
on how frequently protons can collide with the
surface and this depends on the surface-to-vol-
ume ratio (S/V) (next page, bottom). Collisions
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volta effettuata la calibrazione e verificata la sua attendibilità è possibile utilizzare 
le sonde NMR per ricavare le informazioni su altri pozzi pilota senza dover 
prelevare ulteriori carote di roccia.  
3.4 Caratterizzazione dei fluidi in giacimento 
I log a risonanza magnetica nucleare sono un potente strumento di indagine 
capace di determinare molti dei parametri di interesse per la valutazione delle 
georisorse presenti in giacimento. Sebbene la porosità sia uno dei parametri di 
importanza primaria per la valutazione delle potenzialità di qualsiasi reservoir, è 
molto utile anche saper discernere i vari fluidi contenuti all’interno della matrice 
porosa. In particolar modo, riuscire a distinguere la fase acquosa da quella di 
idrocarburi è un passaggio fondamentale per poter determinare le potenzialità del 
serbatoio e decidere, inoltre, le tecniche operative di produzione. Svariati metodi 
sono utilizzati per effettuare questo scopo, sfruttando ad esempio log elettrici o 
neutronici è possibile caratterizzare i vari tipi di fluidi presenti all’interno dei pori. 
Tuttavia, è possibile sfruttare le potenzialità dei log NMR per raggiungere tale 
obbiettivo, ad esempio ci si può avvalere del legame tra T2 e la viscosità del 
fluido, già visto precedentemente (§2.1), per individuare le tipologie di fluido in 
saturazione all’interno della matrice porosa. Nei paragrafi che seguono si 
illustreranno, da prima alcune tecniche di determinazione dei fluidi con l’ausilio 
di altri tipi di log di porosità, e successivamente si analizzeranno le metodologie 
per l’individuazione delle tipologie dei fluidi attraverso i log a risonanza 
magnetica nucleare.  
3.4.1 Determinazione del gas  
Un primo metodo capace di riconoscere la presenza di gas fu proposto da Akkurt, 
R., et al., (1996), attraverso l’utilizzo di un’apparecchiatura NMR capace di 
generare un gradiente di campo magnetico. Tale metodologia di indagine, sfrutta 
la proprietà per cui la diffusione delle molecole del gas all’interno del gradiente 
contribuisce al tasso di decadimento di T2 associato al fatto che un gas è 
caratterizzato da lunghi tempi di rilassamento longitudinale. La tecnica consiste 
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nel misurare contemporaneamente i due tempi di rilassamento, T1 e T2, in due 
passaggi distinti. La prima acquisizione degli echi avviene in seguito ad un breve 
tempo di polarizzazione (wait time), la seconda avviene subito dopo la prima ed è 
caratterizzata da un tempo di polarizzazione maggiore. Pertanto, effettuando 
l’inversione dei dati sulla differenza tra i due spettri determinerà la separazione 
del segnale del olio da quello del gas restituendo una indicazione qualitativa della 
presenza del gas.  
 Un metodo più semplice per la determinazione del gas in posto, consiste 
nel confrontare i risultati dei log di porosità NMR con quelli derivati dalla 
combinazione dei risultati ottenuti dai log di densità e neutronici. Queste tecniche 
sono basate sull’utilizzo di grafici di confronto (cross plot) costruiti a partire dalle 
misure registrate dai log o dai risultati ottenuti dalla loro elaborazione (ad 
esempio la porosità dal Neutron o dal Density). Il crossplotting è una tecnica 
molto utile, potendo chiarire alcune relazioni ambigue tra due parametri, oppure 
renderne evidente la loro interpretazione. Ad esempio, la porosità che si ricava 
tramite il crossplot Neutron-Density, compensa l’effetto che il basso valore 
dell’indice di idrogeno (HI) ha sul neutron log, mentre agisce sul density 
eliminando il condizionamento dato dalla bassa densità del fluido, che influisce 
negativamente sui risultati di porosità ottenuti. Tuttavia, il limite principale di tale 
tecnica è quello di richiedere l’individuazione di un numero di zone 
statisticamente significativo. Inoltre, la sua applicazione può essere dispendiosa in 
termini di tempo, anche se l’introduzione di log digitalizzati e l’impiego del 
calcolo automatico ne favoriscono un impiego sempre più esteso. 
Comparando la porosità ottenuta tramite NMR in una zona satura di gas 
con quella ricavata dal crossplot Neutron-Density, si osserva che le misure NMR 
non possono essere confrontate con quelle ottenute tramite crossplotting. Pertanto, 
individuando le zone in cui la porosità mostra un andamento anomalo, si riesce a 
identificare le zone sature di gas (Freedman, R., et al., 1998). L’incapacità da 
parte degli strumenti NMR di ricavare misure attendibili in zone sature di gas, 
deriva da due fattori principali. Il primo è individuato dal basso valore del HI 
nella fase gas, il secondo invece è attribuibile al lungo tempo di rilassamento 
richiesto dal gas, il ché potrebbe portare alla sua incompleta polarizzazione 
durante l’esecuzione della misura. 
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3.4.2 Nuove tecniche di determinazione dei fluidi mediante 
tecniche NMR. 
I risultati che si ottengono tramite le misure NMR, effettuate su di un mezzo 
poroso, dipendono fortemente dal tipo di fluido in saturazione. Infatti, i 
meccanismi di rilassamento giocano in modo diverso a seconda delle 
caratteristiche intrinseche del fluido analizzato. Si è già visto in precedenza come 
densità e viscosità influiscano sul tasso di decadimento dei nuclei contenuti nel 
fluido, pertanto si può affermare che gli effetti di diffusione molecolare e di 
rilassamento del fluido bulk sono direttamente legati al tipo di fluido contenuto 
nei pori. In particolare il bitume è caratterizzato da tempi di rilassamento 
estremamente corti il ché rende praticamente impossibile la sua misurazione 
tramite i comuni strumenti NMR utilizzati in pozzo. Gli oli pesanti sono 
contraddistinti da tempi brevi, simili a quelli tipici ricavati per i clay e cappillary-
bound fluids, ma in alcuni casi possono essere ancora troppo brevi per le 
apparecchiature di misura. Gli oli leggeri e ancor più i gas hanno, invece, tempi di 
rilassamento T2 lunghi, paragonabili a quelli associati ai fluidi mobili. Durante il 
processo di misurazione, i segnali provenienti dall’olio e dal gas sono rilevati 
congiuntamente ai segnali che derivano dall’acqua mobile e quella irriducibile, 
figura 3.7. 
Tuttavia, i tempi T2 ricavati dall’olio e dal gas non possono essere messi in 
relazione con la distribuzione delle dimensioni dei pori e tanto meno possono dare 
delle informazioni riguardo la producibilità degli idrocarburi. D’altro canto, 
sfruttando apposite tecniche di indagine e di calcolo, è possibile identificare la 
presenza ed il tipo di idrocarburi in giacimento. 
 
Fig. 3.7, Tipica distribuzione dei tempi di rilassamento per l’acqua e gli idrocarburi. In 
giacimento la presenza di varie fasi risulta in una distribuzione combinata dei tempi T2 basata, sia sulle 
dimensioni dei pori, sia sulle proprietà dei fluidi. (Akkurt, R., et al., 2008). 
Le prime tecniche NMR utilizzate per identificare la tipologia dei fluidi si 
basano sulla variazione di alcuni parametri della sequenza di polarizzazione come 
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hydrocarbons, they do help characterize the fluid
type. Techniques have been developed to exploit
the fluid response and identify the presence and
type of hydrocarbons.
In the past, there were two primary tech -
niques by which NMR data were used to identify
fluids: differential spectrum and enhanced
diffusion.6 The differential spectrum technique
combines measurements with two different wait
times. Short WTs underpolarize formation fluids,
such as gas and light oil, which have long buildup
and decay times. Measurements from fluids with
short relaxation times are not affected by a
change in WT. Differences between sequential
logging passes identify the presence of light
hydrocarbon, making the differential spectrum
technique most effective in gas or condensate
environments. Logging sequences have also been
developed that acquire the data in a single pass.
Enhanced diffusion exploits changes in fluid
response that occur when different echo spacings,
or TEs, are used.7 Water and oil generally have
similar relaxation times when measurements are
acquired using short TEs, but water often relaxes
faster than oil when longer TEs are used. To
isolate the oil signal, a measurement with a short
TE is compared with an echo train with a longer
TE, chosen to enhance the diffusion differences of
the fluids in the formation. The water signal
decreases with longer TEs, leaving primarily the
oil signal. This diffusion sensitivity provides a
qualitative indication of the presence of oil,
although the measurement may sometimes be
quantitative as well.8
Both differential spectrum and enhanced
diffusion rely on traditional T2 relaxation
measurements to identify hydrocarbons. This
limits the results to a one-dimensional aspect of
the fluids, and fluid type can only be inferred, not
directly quantified. Also, prior knowledge of the
expected fluids is necessary to choose the correct
acquisition parameters. The primary limitation of
the relaxation dimension is the difficulty in
distinguishing water from oil (see “Dimensions in
NMR Logging,” next page). But, the fact that oil
and gas signals are included with the water signal
in the total distribution introduces an exploitable
dimension to the relaxation distributions. Remove
the water contribution and only the hydro carbon
signal remains.
Molecular diffusion is the key to unlocking
fluid properties from the NMR data. Gas and
water have characteristic diffusion rates that can
be calculated for given downhole conditions. Oil
has a range of diffusion values based on its
molecular structure. This range can also be
predicted from empirical data derived from
dead-oil samples.
The T2 measurement provides the total
volume of fluid—bound and free. The addition of
diffusion discriminates the type of fluid present.
A graphical presentation—the diffusion-T2, or 
D-T2, map—displays these data in a 2D space
formed by the diffusion dimension and the
relaxation dimension. The water signal can be
separated from that of the hydrocarbons. The
intensity of the components in the D-T2 map
provides fluid saturations. Maps can also be
generated using T1 relaxation data.
This quantification of diffusion is made
possible by a new acquisition technique,
diffusion editing (DE), which alleviates the
limitations of previous methods, such as
enhanced diffusion and differential spectrum.
Distinguishing water and hydrocarbon by their
diffusivity differences not only permits the
2. CPMG refers to the physicists who successfully deployed
the RF pulse sequence used in NMR devices—
Herman Carr, Edward Purcell, Saul Meiboom and 
David Gill.
3. During the CPMG sequence, hydrogen atoms are 
manipulated by short RF bursts from an oscillating
electromagnetic field. The frequency of the RF pulses is
the Larmor frequency.
4. Freedman R and Heaton N: “Fluid Characterization Using
Nuclear Magnetic Resonance Logging,” Petrophysics 45,
no. 3 (May–June 2004): 241–250.
5. Kleinberg RL, Kenyon WE and Mitra PP: “On the Mechanism
of NMR Relaxation of Fluids in Rocks,” Journal of
Magnetic Resonance 108A, no. 2 (1994): 206–214.
6. Akkurt R, Vinegar HJ, Tutunjian PN and Guillory AJ:
“NMR Logging of Natural Gas Reservoirs,” The Log
Analyst 37, no. 6 (November–December 1996): 33–42.
7. Akkurt R, Mardon D, Gardner JS, Marschall DM and
Solanet F: “Enhanced Diffusion: Expanding the Range of
NMR Direct Hydrocarbon-Typing Applications,”
Transactions of the SPWLA 39th Annual Logging
Symposium, Houston, May 26–29, 1998, paper GG.
8. Looyestijn W: “Determination of Oil Saturation from
Diffusion NMR Logs,” Transactions of the SPWLA 37th
Annual Logging Symposium, New Orleans, June 16–19,
1996, paper SS.
> The effects of oil on T2 distributions. For brine-filled pores, the T2
distribution generally reflects the pore-size d tribution of the rock. This
distribution is often bimodal, representing small and large pores (left ). The
small pores contain clay- and capillary-bound fluids and have short
relaxation times. The large pores contain movable free water and have
longer relaxation times. The dividing line between bound and free fluids is
the T2 cutoff. When oil fills the reservoir pore spaces, the measured T2
distribution is determined by the viscosity and composition of the oil
(m ddle). Because of heir molecular structure, tar and vis ous heavy oils
have fast decay rates, or short T2 times. Lighter oils and condensate have a
spectrum of T2 times, overlapping with those of larger brine-filled pores.
Mixed oil and water in the reservoir result in a combination of T2 times
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(continued on page 13)
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l’echo spacing (TE) o il wait time (WT), in modo tale da enfatizzare o meno la 
risposta dei nuclei contenuti in una ben specifica fase. La prima metodologia è 
data dalla cosi detta differential spectrum technique (Akkurt, R., et al., 1996), la 
quale combina misurazioni con diversi tempi di attesa (WT). Infatti, per brevi 
wait time si ottiene una polarizzazione non completa di alcuni fluidi di 
formazione, come i gas e gli oli leggeri, i quali sono caratterizzati da lunghi tempi 
di polarizzazione e di decadimento. Viceversa, i fluidi contraddistinti da brevi 
tempi di rilassamento non sono influenzati dal cambiamento del wait time, per cui 
le misurazioni non sono affette dal cambiamento dei tempi di attesa nella 
sequenza di polarizzazione. Sfruttando questo fenomeno, ed eseguendo delle 
differenze tra successive registrazioni sequenziali è possibile identificare la 
presenza di idrocarburi leggeri. La differential spectrum technique è molto 
efficace in quegli ambienti caratterizzati dalla presenza di gas o condensati, in 
quanto si riesce effettivamente, tramite il riconoscimento di differenze nello 
spettro di polarizzazione, a distinguere la presenza di idrocarburi pesanti da quelli 
invece molto leggeri.  
Un'altra tecnica utilizzata per il riconoscimento dei fluidi in giacimento, è 
data dalla enhanced diffusion technique la quale sfrutta i cambiamenti che si 
riscontrano nei fluidi quando vengono utilizzati differenti echo spacings (Akkurt, 
R., et al., 1998). Sia l’acqua che l’olio risultano avere tempi di rilassamento simili 
quando le misurazioni sono acquisite usando brevi TE, tuttavia, se vengono usati 
dei lunghi echo spacings si nota spesso come l’acqua abbia un rilassamento più 
veloce rispetto a quello che si riscontra nell’olio. Pertanto, per isolare il segnale 
proveniente dall’olio, si confronta una misurazione effettuata con un breve TE 
con una invece caratterizzata da una sequenza che utilizza degli echo spacings di 
maggior durata, scelti per migliorare le differenze di diffusione dei fluidi 
contenuti nella formazione. In questo modo, il segnale proveniente dalla frazione 
acquosa decresce più velocemente con lunghi TE, lasciando spazio al segnale 
proveniente dall’olio e rendendo possibile la sua identificazione. Pertanto, la 
diffusione differenziale che si ottiene per diversi TE, in fluidi differenti, permette 
di ottenere una indicazione qualitativa della presenza dell’olio, sebbene in alcuni 




Le tecniche di indagine sopra viste, si basano sulle tradizionali misurazioni 
dei tempi di rilassamento, in particolare quello trasversale, per identificare gli 
idrocarburi presenti in giacimento. Tale tipo di approccio limita i risultati 
dell’indagine ad un singolo aspetto dei fluidi analizzati, riducendo le misurazioni 
NMR ad un’analisi di tipo uni-dimensionale che esclude la possibilità di 
quantificare direttamente le varie fasi presenti nella formazione. Inoltre, è 
necessario avere a disposizione numerose informazioni preliminari dei fluidi 
cercati, in modo tale da poter determinare i corretti parametri di acquisizione, 
essenziali per ottenere una buona misura. L’ostacolo maggiore è dato 
dall’impossibilità di distinguere l’acqua dall’olio, in quanto i segnali provenienti 
da fluidi differenti, quando confinati, spesso si sovrappongono, e non è sempre 
possibile riconoscerli solamente sulla base della distribuzione di T2.  
Tuttavia, è possibile superare tale problema introducendo il concetto di 
dimensionalità nell’analisi NMR, in cui ciascuna dimensione toglie un grado di 
complessità al sistema studiato. Utilizzando contemporaneamente diverse 
grandezze si possono ricavare differenti informazioni, ed inoltre, si è in grado 
anche di filtrare il segnale proveniente da ciascun fluido saturante la roccia in 
modo tale da poter distinguere le vari fasi presenti.  
Si consideri, una misurazione di rilassometria T1, in cui per una serie di 
differenti wait times, (WT), viene acquisito un singolo eco o una serie di echi, da 
cui si può osservare l’incremento di polarizzazione, governato dalla distribuzione 
dei tempi di rilassamento T1. Attraverso un’inversione matematica, analoga a 
quella utilizzata per il T2, si ricava la distribuzione di T1. Durante l’acquisizione 
del tempo di rilassamento longitudinale, è possibile ricavare per ciascun wait time 
un intero segnale di decadimento T2, per cui si ottiene nel complesso un insieme 
di dati generati dalla misurazione dei due tempi di rilassamento. In pratica, un 
inversione 2D dell’intera sequenza analizzata permette di trasformare direttamente 
l’insieme dei segnali generati in una distribuzione T1-T2 a 2 dimensioni, da cui si 




Fig. 3.8, Mappa T1-T2 ricavata sovrapponendo le distribuzioni dei tempi di rilassamento. (Akkurt, R., 
et al., 2008). 
Nella figura 3.8, i valori delle due distribuzioni sono indicati dalla 
variazione di colore dal blu al rosso scuro, al centro e sulla destra di tale grafico. I 
dati convergono quasi totalmente nel centro lungo la diagonale del grafico, la 
quale indica valori convergenti per i due tempi di rilassamento. Tuttavia, si nota 
una zona in cui la distribuzione dei tempi di rilassamento risulta non centrata 
all’interno del grafico, tale effetto è attribuito alla diffusione molecolare, la quale 
rende differenti le distribuzioni di T1 e T2. 
Per molti fluidi tali distribuzioni sono molto simili in quanto sono 
governate dalle stesse proprietà fisiche. In condizioni tipiche di misura il rapporto 
T1/T2 per l’acqua e l’olio varia tra 1 e 3, per cui si può distinguere in una mappa 
T1-T2 i diversi tipi di fluidi analizzati. 
Tuttavia, un importante differenza tra i due tempi di rilassamento è data 
dal fatto che i tempi di rilassamento trasversali sono influenzati dalla diffusione 
molecolare mentre quelli longitudinali non sono affetti da tale fenomeno. Come 
già visto in precedenza, nelle misure NMR gli effetti della diffusione causano una 
riduzione dell’ampiezza degli echi e perciò riducono i tempi di rilassamento T2. 
L’intensità di tale effetto dipende fortemente dalla costante di diffusione 
molecolare del fluido, D, e dall’echo-spacing, TE. La dipendenza del tasso di 
decadimento di T2 in funzione di questi due parametri è già stata analizzata nel 
paragrafo (§1.4.5 e 2.2.3) e dalle relazioni (1.39 e 2.15), perciò in seguito si  
descriverà come la diffusione molecolare sia la chiave per distinguere i vari fluidi 
e determinarne le proprietà attraverso i dati ricavati dalle misure NMR.  
La diffusività è una proprietà intrinseca del fluido, che dipende solamente 
dalla sua composizione, temperatura e pressione, la cui quantificazione determina 
il tipo di fluido analizzato (Freedman, R., e Heaton, N., 2004). Ad esempio, i 
tempi di rilassamento T2 per i gas sono più corti rispetto ai T1, proprio a causa 
degli effetti della diffusione molecolare.  
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are fewer echoes over an equivalent time
span, reducing the data density. This also
results in more rapid signal decay—T2 times
are shorter—because of the diffusion effects.
The end result is a reduction in the amount of
usable data, and the inversion becomes more
challenging because of the lower signal-to-
noise ratio. 
The diffusion-editing (DE) technique
overcomes these limitations by combining two
long initial TEs—during which diffusion is
effective in reducing the NMR signal—
followed by an extended train of short TEs,
during which diffusion effects are minimized
(above right). A large number of echoes can
be acquired, and the effective signal-to-noise
ratio is maximized. 
Analogous to the T1-T2 measurement
described earlier, a 2D experiment can be
designed to extract diffusion information.
Rather than acquiring echo trains for a
number of sequential WTs, an echo train is
acquired with different initial long TEs. The
data are subjected to the inversion processing
and can then be used to generate D-T2 maps,
1. Beyond classical physics, there are other applications
that describe four dimensions and beyond. String
theory, for example, predicts 10 dimensions, including
a zero dimen ion. 
2. The wait time is the time allotted for the alignment 
of protons within the static magnetic field of the
permanent magnet of an NMR logging tool during the
measurement cycle.
3. Song YQ, Venkataramanan L, Hürlimann MD, Flaum M,
Frulla P and Straley C: "T1–T2 Correlation Spectra
Obtained Using a Fast Two-Dimensional Laplace
Inversion,” Journal of Magnetic Resonance 154, no. 2
(February 2002): 261–268.
4. Freedman and Heaton, reference 4, main text.
> Two-dime sional NMR data. The 2D nature 
of T1-T2 maps is highlighted by overlapping
signals from the two sets of distributions. The
crossplotted signals are at maxima, indicated
by the color variation from blue to dark red, in
the center and right of this plot. The data
converge along the center line in the middle—
their agreement indicating similar fluid
me surements from both T1 and T2. But,
divergence of the longer time components of
the two sets of data, resulting from molecular
diffusion, moves the plot away from the center
line at the right corner. If there were no
diffusion effects, the crossplot would be
centered along the dividing line.
T1 T2
> Diffusion editing. With traditional CPMG sequences and short echo spacing (TE), oil (green) 
and water (blue) signals relax, or decay, at similar rates (top). Lengthening the TE value (middle)
enhances the diffusion effect preferentially for the fast-diffusing water compared with slower-
diffusing oil. However, long TEs correspond to fewer echoes and a lower signal-to-noise ratio.
Diffusion editing (bottom) is a variant of the multi-TE CPMG method, where only the first two
echoes are lengthened to enhance the diffusion effect, while maintaining the advantage of the
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La distribuzione di diffusività, può essere determinata attraverso la 
misurazione del decadimento dell’ampiezza degli echi adoperando una sequenza 
acquisita con differenti valori di echo-spacings, caratterizzati in particolare da 
lunghi TE. Tuttavia, tale procedura comporta sia la riduzione della densità dei dati 
a disposizione, in quanto diminuiscono il numero degli echi, sia in un 
decadimento più rapido del segnale T2, causato dall’aumento degli effetti di 
diffusività. Il risultato consiste in una riduzione dei dati utilizzabili, e da una più 
difficile inversione dei dati causata dal basso rapporto segnale-rumore.  
Per ovviare a tale problema, si è implementata la cosi detta diffusion-
editing techinque (DE), (Hürlimann, M.D., et al., 2002), la quale consiste nel 
combinare due TE iniziali di lunga durata, in cui si enfatizzano i fenomeni di 
diffusività, seguiti da una sequenza con TE brevi durante i quali gli effetti di 
diffusione sono minimizzati, ottenendo, pertanto, un buon rapporto segnale-
rumore, tale sequenza è illustrata in figura 3.9 in basso. 
 
 
Fig. 3.9, Sequenza di diffusion editing. (Akkurt, R., et al., 2008). 
Nella parte superiore di questa figura è visualizzata una tradizionale 
sequenza CPMG caratterizzata da brevi tempi di echo, TE, in cui i segnali 
dell’olio (verde) e dell’acqua (blu) rilassano, o decadono, ad un tasso molto 
simile. Nella parte centrale, invece è illustrato come aumentando il valore di TE si 
enfatizzino gli effetti della diffusione molecolare dei due fluidi. Tale fenomeno è 
molto più evidente nell’acqua la quale è caratterizzata da una viscosità più bassa 
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are fewer echoes over an equivalent time
span, reducing the data density. This also
results in more rapid signal decay—T2 times
are shorter—because of the diffusion effects.
The end result is a reduction in the amount of
usable data, and the inversion becomes more
challenging because of the lower signal-to-
noise ratio. 
The diffusion-editing (DE) technique
overcomes these limitations by combining two
long initial TEs—during which diffusion is
effective in reducing the NMR signal—
followed by an extended train of short TEs,
during which diffusion effects are minimized
(above right). A large number of echoes can
be acquired, and the effective signal-to-noise
ratio is maximized. 
Analogous to the T1-T2 measurement
described earlier, a 2D experiment can be
designed to extract diffusion information.
Rather than acquiring echo trains for a
number of sequential WTs, an echo train is
acquired with different initial long TEs. The
data are subjected to the inversion processing
and can then be used to generate D-T2 maps,
1. Beyond classical physics, there are other applications
that describe four dimensions and beyond. String
theory, for example, predicts 10 dimensions, including
a zero dimension. 
2. The wait time is the time allotted for the alignment 
of protons within the static magnetic field of the
permanent magnet of an NMR logging tool during the
measurement cycle.
3. Song YQ, Venkataramanan L, Hürlimann MD, Flaum M,
Frulla P and Straley C: "T1–T2 Correlation Spectra
Obtained Using a Fast Two-Dimensional Laplace
Inversion,” Journal of Magnetic Resonance 154, no. 2
(February 2002): 261–268.
4. Freedman and Heaton, reference 4, main text.
> Two-dimensional NMR data. The 2D nature 
of T1-T2 maps is highlighted by overlapping
signals from the two sets of distributions. The
crossplotted signals are at maxima, indicated
by the color variation from blue to dark red, in
the center and right of this plot. The data
converge along the center line in the middle—
their agreement indicating similar fluid
measurements from both T1 and T2. But,
divergence of the longer time components of
the two sets of data, resulting from molecular
diffusion, moves the plot away from the center
line at the right corner. If there were no
diffusion effects, the crossplot would be
centered along the dividing line.
T1 T2
> Diffusion editing. With traditional CPMG sequ nces and short echo spacing (TE), oil (green) 
and water (blue) signals relax, or decay, at similar rates (top). Lengthening the TE value (middle)
enhances the diffusion effect preferentially for the fast-diffusing water compared with slower-
diffusing oil. However, long TEs correspond to fewer echoes and a lower signal-to-noise ratio.
Diffusion editing (bottom) is a variant of the multi-TE CPMG method, where only the first two
echoes are lengthened to enhance the diffusion effect, while maintaining the advantage of the
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rispetto all’olio il che permette di ottenere un regime di diffusione molecolare più 
rapido e quindi un decadimento T2 più veloce. In questo modo è possibile 
suddividere i segnali derivanti dai due fluidi grazie alla differente costante di 
diffusività che caratterizza l’acqua e l’olio. Tuttavia, aumentando il TE 
diminuiscono gli echi disponibili e la quantità di dati effettivamente utilizzabili, 
inoltre, si ottiene un basso rapporto segnale-rumore il che rende imprecisa la 
misura dei tempi di decadimento. La tecnica di diffusion-editing supera tali limiti 
facendo riscorso alla sequenza illustrata nella parte inferiore sempre di figura 3.9. 
Tale metodologia, come già detto, è una variante della sequenza tradizionale 
multi-TE CPMG, in cui solo i primi due echo-spacings sono allungati in modo 
tale da aumentare l’effetto di diffusione, mentre i successivi TE sono mantenuti di 
breve durata per ottenere un miglior rapporto segnale-rumore.   
Pertanto, sfruttando il differente grado di diffusività, strettamente correlato 
con la viscosità dei vari fluidi che possono saturare una roccia, si ricava, 
attraverso un processo di inversione dei dati, una mappa a due dimensioni D-T2.  
Da questo tipo di mappa, di cui un esempio è riportato in figura 3.10, è 
possibile distinguere i vari tipi di fluidi che saturano una data roccia. 
Nell’esempio di figura 3.10, la diffusione è la dimensione chiave capace di 
identificare i diversi segnali provenienti dai i vari fluidi presenti, che altrimenti 
risultano sovrapporsi nella distribuzione di T2. Nella mappa D-T2 sono evidenziati 
i coefficienti di diffusione dei fluidi, che aiutano ad individuare il tipo di fluido in 
saturazione. La linea rossa definisce il coefficiente di diffusione del gas ed è 
ricavato a partire dalla pressione di fondo pozzo e la temperatura di input. Per 
l’acqua, invece, il coefficiente di diffusione è rappresentato dalla linea blu ed è 
calcolato usando la temperatura di formazione a fondo foro. La linea verde, infine, 
mostra la posizione dell’olio a differenti valori di viscosità, in cui i valori più 
bassi rappresentano gli oli più pesanti mentre valori più elevati individuano gli oli 
più leggeri ed il condensato. Nello specifico, l’interpretazione di tale mappa porta 





Fig. 3.10, Mappa D-T, da cui è possibile identificare i vari tipi di fluidi presenti nel giacimento. 
(Hürlimann, M.D., et al., 2002). 
Come visto in precedenza, il coefficiente di diffusione per l’acqua, gas e 
l’olio è strettamente legato alla temperatura, ad esempio ad un determinato valore 
di temperatura è associato un ben definito valore della costante di diffusione. 
Tuttavia, per gli oli tale correlazione non è cosi semplice in quanto tale costante 
dipende anche dalla composizione dell’olio stesso, per cui, ad una data 
temperatura, sono associati diversi valori di D e perciò anche di T2. 
Sperimentalmente si è osservato, (Freedman, R., et al., 2001), che esiste una 
correlazione tra i valori di T2 ed il coefficiente di diffusione, la quale dipende 













dove 𝑓(𝐺𝑂𝑅) è una funzione adimensionale del rapporto gas/olio (gas oil 
ratio – GOR). 
10
which are a graphical means to identify fluid
type and quantify saturations (above).5
Although the two-dimensional D-T2
measure m t is effective in s par ting the oil
signal from that of the water, it is less robust
for distinguishing between highly diffusive
fluids, such as gas, condensate or water at
high temperatures. The problem arises
because diffusion can dominate the T2
rel xation mechanism for these fluids, ev n at
the shortest echo spacing available from the
logging tools. The underlying “diffusion-free”
T2, which contains important complementary
information about composition, such as
gas/oil ratio (GOR) and pore-size information
for water, cannot be measured. This limitation
is overcome by invoking a third dimension to
combine with diffusion, T1 relaxation times.6
The 3D NMR measurements acquire echo-
train data at multiple WTs (for T1) and
multiple TEs (for diffusion). Sufficient
information is then available to create 3D
maps of D-T1-T2, in which the T2 axis refers to
a transverse relaxa tion time with diffusion
effects removed (next page, left). The map is
therefore a 3D correlation of intrinsic fluid
properties for T1, T2 and D. In practice, NMR
fluid maps are typically presented in a 2D
format, plotting D with either T1 or T2, or on
occasion plotting T1 with T2.
Overlain on the maps are default fluid-
response lines for the D of gas and water
computed from their diffusion coefficient at
formation temperature and pressure. The oil
line is derived from the estimated dead-oil
response at downhole conditions.
The fourth dimension in NMR logging, the
radial distance from the borehole wall, results
from acquisition at multiple depths of
investigation (DOIs). Data from two or three
DOIs are simultaneously inverted. Results
from the shallow DOI are used to correct data
from deeper DOIs, improving the outputs
affected by missing information and poorer
signal-to-noise ratios. 
NMR logging tools acquire data from a
region often affected by filtrate invasion,
which alters the original fluid distribution.
The 4D NMR processing is based on the
assumptions that bound-fluid volume and
immovable hydrocarbon volume are invariant
to DOI. The shallow-measurement data are
used to constrain the inversion for the deeper
measurements by fixing the bound-fluid
components. (For examples of 4D NMR
processing, see pages 16 and 17.) Diffusion
and T1 (or T2) data from 4D NMR are used to
produce fluid maps at multiple DOIs. Fluid
changes that take place as filtrate invades the
reservoir rock are graphically displayed and
Oilfield Review
5. Hürlimann MD, Venkataramanan L, Flaum C, Speier P,
Karmonik C, Freedman R and Heaton N: “Diffusion-
Editing: New NMR Measurement of Saturation and
Pore Geometry,” Transactions of the SPWLA 43rd
Annual Logging Symposium, Oiso, Japan, June 2–6,
2002, paper FFF.
6. Freedman and Heaton, reference 4, main text.
7. Cao Minh C, Heaton N, Ramamoorthy R, Decoster E,
White J, Junk E, Eyvazzadeh R, Al-Yousef O, Fiorini R
and McLendon D: “Planning and Interpreting NMR
Fluid-Characterization Logs,” paper SPE 84478,
presented at the SPE Annual Technical Conference
and Exhibition, Denver, October 5–8, 2003.
8. For more on wettability: Abdallah W, Buckley JS,
Carnegie A, Edwards J, Herold B, Fordham E, Graue A,
Habashy T, Seleznev N, Signer C, Hussain H, Montaron B
and Ziauddin M: “Fundamentals of Wettability,”
Oilfield Review 19, no. 2 (Summer 2007): 44–61.
> D-T maps. Diffusion plotted with T2 (or T1) provides 2D reservoir-fluid maps that ca  resolve oil,
gas and water. In this example, the diffusio  dimension (right ) is the key to identifying the fluids,
which otherwise overlap in the T2 dimension (top left ). The amplitudes of the signals along one
direction of the two-dimensional map result in 1D distributions, which then can be converted to
fluid saturations. As an aid to interpreting the 2D maps, fluid-diffusion coefficients are
superimposed on the map (bottom left ). The gas line (red) is computed using downhole pressure
and temperature inputs. The water line (blue) is calculated using the downhole formation
temperature. The oil line (green) shows the position of oil at different viscosities, with the lower
left being heavy oil, trending to light oil and condensate at the upper right. The interpretat on of
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Pertanto, in un diagramma D-T2 il luogo dei punti che rappresenta l’olio, 
in cui 𝑓 𝐺𝑂𝑅 = 1, dovrebbe collocarsi lungo la retta con inclinazione b/a, 
inoltre, la posizione dei punti misurati (Di – T2i) lungo la stessa retta permette di 
ricavare un indicazione sulla viscosità dell’olio. Analizzando perciò le mappe D-
T2 è possibile suddividere, lo spettro di distribuzione di T2, in porzioni che 
rappresentano definitamente l’acqua, l’olio o il gas.   
Sebbene tale metodologia d’indagine sia efficiente nell’individuare e 
separare il segnale dell’olio da quello derivante dall’acqua, risulta invece meno 
proficuo nel distinguere fluidi fortemente diffusivi, come gas, condensati o acqua 
ad elevate temperature. Il problema sorge poiché in tali fluidi gli effetti di 
diffusione hanno un ruolo dominante sui meccanismi di rilassamento della 
componente trasversale di magnetizzazione T2, anche per i più piccoli valori di 
echo-spacing disponibili dagli odierni strumenti di misura. Per superare tale 
problema si aggiunge alla mappa D-T2 una terza dimensione ricavata dal tempo di 
rilassamento longitudinale T1, (Freedman, R., e Heaton, N., 2004), ottenendo in 
questo modo una mappa a tre dimensioni da cui è possibile ricavare notevoli 
informazioni senza perdere la possibilità di distinguere i vari tipi di fluido presenti 
in giacimento.  
Un ulteriore dimensione può essere aggiunta combinando, alle grandezze 
ottenute da misure di rilassometria effettuate dagli strumenti in pozzo, anche 
un’ulteriore grandezza definita come la distanza radiale dalle pareti del foro, 
risultante dalla acquisizione del segnale a differenti profondità di investigazione 
(depths of investigation – DOI). In questo modo si possono acquisire segnali a 
diverse profondità, in cui la misura più superficiale è usata per correggere quella 
effettuata ad una profondità maggiore. Un risultato importante di questa tecnica è 
di superare la regione flussata dal fango di perforazione e di correggere, 
comparando i diversi segnali relativi a differenti profondità, le misure effettuate in 
pozzo. Tale correzione è resa possibile ipotizzando che i fluidi immobili 
all’interno della formazione non vengano influenzati in alcun modo dal filtrato di 




Fig. 3.11, Mappa NMR a quattro dimensioni. (Akkurt, R., et al., 2008). 
 Come si è visto fino ora, tramite diverse misure eseguite in differenti 
condizioni operative, è possibile distinguere la presenza di acqua da quella di olio 
quando è sufficientemente elevato il loro contrasto in termini di coefficiente di 
diffusione, e quindi di viscosità. Sebbene l’interpretazione dei dati ottenuti dalle 
misure NMR può sembrare agevole, esistono delle complicazioni dovute, sia dalla 
natura dei fluidi che dalle caratteristiche della formazione, i quali non rispettano 
alcune dei criteri di base del modello ideale scelto per lo studio del giacimento, 
essenziali per poter studiare il sistema analizzato. Pertanto, quando si incontrano 
fluidi caratterizzati da proprietà non ideali o quando il giacimento è 
contraddistinto da condizioni atipiche, la risposta alle misure di risonanza 
magnetica nucleare si discostano da quelle ipotizzate dal modello, portando ad 
errori nei risultati e quindi a stime ed interpretazioni sbagliate.  
Gli errori interpretativi possono derivare dalla particolare conformazione 
della matrice porosa che causa restrizioni del moto di diffusione delle molecole 
soprattutto nei pori di piccole dimensioni, il ché comporta ad una sottostima della 
costante di diffusione rispetto al modello ideale. Un ulteriore effetto anomalo è 
dovuto alla presenza, all’interno della formazione, di gradienti di campo 
magnetico causati dalla presenza di materiali paramagnetici o ferromagnetici nelle 
roccie. Questi sono spesso associati ad un elevato contenuto di clorito il quale è 
capace di creare significanti gradienti di campo localizzati, che portano ad un 
rilassamento più rapido dei nuclei contenuti nei fluidi. Infine anche le 
caratteristiche di bagnabilità della roccia influenzano la risposta NMR, e pertanto 
l’interpretazione dei risultati e la stima dei parametri petrofisici. Infatti, la 
Winter 2008/2009 11
allow petro physicists to detect oil mobility,
wettability effects and fluid interactions
(above right).
Although the interpretation of maps created
from 3D or 4D NMR data might seem simple,
complications do exist. The results rely on a
forward-model approach that assumes the
fluid and the reservoir meet certain criteria.
When nonideal fluid properties or atypical
reservoir conditions are encountered, the
response deviates from the model, and
conflict ing or erroneous results may ensue.7
In some cases, nonideal effects can be
detected and even quantified by inspection 
of the D-T maps. Relevant parameters in the
forward model can be adjusted once these
effects are identified.
In another problem, when diffusion of fluid
molecules in small pores is restricted, the
measured values of diffusion are reduced
from those of the ideal model (next page).
While the signal from fluids in large pores
appears as expected in the D-T maps, fluids 
in the small, poorly connected pores may plot
at lower diffusivity values. The problem is
most common for water diffusion in fine-
grained carbonate rocks. If the effect is not
identified, the calculated oil saturation may
be overly optimistic. However, once the
restricted-diffusion effect is detected, model
parameters can be adjusted according to the
observed 2D map results and fluid-saturation
estimations corrected. 
Another anomalous effect results from
internal magnetic-field gradients caused by
paramagnetic and ferromagnetic materials in
the rocks, either in the matrix or coating the
grains. These are often associated with high
chlorite content and create significant
localized field gradients, resulting in faster
relaxation times. Because the inversion model
is based on the tool’s fixed magnetic-field
gradient, the D-T map responses of the flui s
in these rocks are shifted to higher diffusion
rates, the opposite of the restricted-diffusion
effect. For example, water sign ls may appear
above the water line. Fortunately, it is usually
possible to identify these effects by inspection
of the maps, and model parameters can then
be adjusted to provide correct interpretations.
The wettability state also affects D-T maps.
Under water-wet conditions, the oil viscosity
determines the position of the oil signal along
the oil line of the map. The trend is from
heavy oil at the bottom left to lighter oils and
conden sate at the top right of the line. Oil-
wet rocks and those with mixed wettability
tend to have shorter relaxation times because
of the addi tional surface relaxation of the
hydrocarbon in direct contact with the pore
surface. Although this can compromise the
accuracy of oil viscosity estimated from the
NMR data, it can also be a useful
measurement for petrophysicists in
unde standing the nature of the r servoir.8
> Three dimensions of NMR. Diffusion, T1
distributions and T2 distributions presented in 
a 3D format provide intrinsic fluid properties.
The cube is used to identify diffusion effects
and may aid the interpreter in deciding which







> NMR in four dimensions. The fourth dimension of NMR logging is depth. Bound-fluid volumes,
associated with both clay- and capillary-bound fluids (yellow), do not generally change when
filtrate from the drilling fluid invades the reservoir. Tool or measurement limitations, however, can
result in changes in computed fluid properties that do not represent the true fluid distributions.
Constraining the volumes of bound fluid measured by deeper-reading shells to be equivalent to
that of the more-precise shallower shells and reapportioning the total porosity across the fluid
spectrum provide more-accurate fluid analysis. Use of 4D NMR processing is especially
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bagnabilità di una roccia, determina quale, dei fluidi presenti all’interno della 
roccia, resta strettamente in contatto con le pareti dei pori, condizionando 
evidentemente i meccanismi di rilassamento.  
La metodologia NMR è in generale un potente strumento di indagine 
capace non solo di ricavare alcuni dei parametri petrofisici fondamentali per la 
caratterizzazione di un giacimento, ma anche di identificare e distinguere i vari 
fluidi che saturano la roccia. In alcuni casi l’interpretazione che segue ai risultati 
ottenuti è di tipo lineare, in altri casi invece è necessario considerare la presenza 
di fattori esterni o anomali i quali possono determinare un comportamento non 
ideale in termini di risposta NMR. Pertanto, l’interpretazione dei dati ricavati da 
misure di risonanza magnetica nucleare deve essere effettuata da tecnici ed esperti 
capaci di valutare l’attendibilità e la sensibilità dei risultati ottenuti, in modo tale 




Capitolo 4. Strumenti di misura in situ: NMR 
logging tool 
A partire dal 1946, anno in cui i fisici Felix Bloch e Edward Purcell osservarono 
indipendentemente per la prima volta i segnali NMR provenienti dai nuclei di 
idrogeno, la risonanza magnetica nucleare venne utilizzata in maniera molto 
diffusa soprattutto nell’analisi della chimica molecolare e della struttura dei 
materiali. Già nel 1949 la società americana Varian ottenne un brevetto per 
l’utilizzo del NMR per misurazioni del campo magnetico terrestre, mentre in 
campo medico le analisi di risonanza magnetica nucleare si svilupparono a partire 
dal 1971, quando il medico ed inventore, Raymond Vahan Damadian realizzò la 
prima macchina a risonanza magnetica nucleare a scopi medici. Egli descrisse 
come tumori e tessuti sani forniscano risposte differenti all’analisi NMR e suggerì 
perciò che tali differenze potessero venire utilizzate per la diagnosi del cancro. 
L’interesse dell’industria petrolifera nell’analisi NMR iniziò a partire dagli 
anni '50 e vide coinvolti numerose compagnie come la California Research 
Corporation, Schlumberger Well Surveying Corporation, Texaco Incorporated e 
la Socony Mobil Oil Company, tutte affascinate e interessate a sfruttare le enormi 
potenzialità della risonanza magnetica nucleare in campo petrolifero. 
In questo capitolo si prenderanno in esame alcuni degli strumenti utilizzati 
per l’analisi NMR. Si descriveranno nello specifico gli apparecchi di misura in 
pozzo, mentre gli strumenti di laboratorio, in particolare quelli usati per lo studio 
dei campioni laminati sabbia/argilla, verranno descritti nel capitolo successivo.  
4.1 NMR logging tool 
Il primo strumento di misura in pozzo fu concepito e realizzato nel 1960 dalla 
Chevron Research Company, (Brown, R.J.S., e Gamson, B.W., 1960), mentre 
successive versioni commerciali furono implementate dalla Schlumberger nel 
1965 sempre sotto licenza Chevron, che in seguito, nel 1984, ne sviluppò una 
versione definitiva. Il principio di base che ha caratterizzato i log nei primi 
trent’anni di sviluppo fu quello di sfruttare il campo magnetico terrestre per 
90 
 
conseguire l’allineamento dei nuclei di idrogeno. Il principio di funzionamento di 
questi primi strumenti di misura in pozzo è illustrato in figura 4.1, in cui è 
schematizzato, in diversi momenti di tempo, il comportamento del momento 
magnetico indotto dal campo polarizzante Bp. 
 
Fig. 4.1, Rappresentazione schematica della generazione del segnale osservato dal log NMR e la sua 
estrapolazione a partire dal free induction decay. (Kenyon, B., et al., 1995). 
L'elemento di base della configurazione dei log convenzionali, che sono 
stati utilizzati fino alla metà degli anni '80, consiste in una bobina orizzontale 
attraverso il quale scorre una corrente elettrica che genera un campo di 
polarizzazione. I nuclei di idrogeno contenuti nei pori, inizialmente allineati al 
campo magnetico terrestre, Be, supposto omogeneo alla scala di studio, vengono 
inclinati di 90° dal campo magnetico prodotto dalla bobina stessa , grossomodo 
perpendicolare al campo magnetico terrestre.  
Dopo un periodo sufficiente di tempo, la corrente all'interno della bobina 
viene interrotta, ed i nuclei iniziano il loro moto di precessione attorno al campo 
magnetico terrestre alla frequenza di risonanza, rilassandosi gradualmente fino 
ritornare alla loro posizione iniziale. La stessa bobina è quindi usata come 
ricevitore del segnale di decadimento indotto dai nuclei precedentemente allineati 
da cui è possibile ricavare i tempi di rilassamento. Dall'invillupo del segnale di 
decadimento si ottiene il valore di T2, da cui estrapolando tale andamento fino 
all'inizio della misurazione si ricava il valore di porosità, assunto uguale al free-
fluid index.  
30 Oilfield Review
History of Nuclear Magnetic Resonance Logging
As far back as 1946, nuclear magnetic resonance
(NMR) signals from hydrogen atom nuclei—
protons—were first observed independently by
Purcell and Bloch, and have since been used
extensively to characterize materials.1 Magnetic
resonance imaging instruments are commonly
used as diagnostic tools in medicine today.
Oil industry interest followed in the 1950s 
with several patents for NMR logging tools filed
by companies such as California Research 
Corporation, Schlumberger Well Surveying 
Corporation, Texaco Incorporated and Socony
Mobil Oil Company.
The first NMR log was run in 1960. Developed
by Brown and Gamson of Chevron Research Com-
pany, the tool used the Earth’s magnetic field for
proton alignment—the principle underlying NMR
logging tools for the next 30 years (below).2
Schlumberger ran two versions of this tool in the
1960s and early 1970s under license from Chevron
and later developed a third-generation tool—
NML-C—commercialized at the end of the 1970s.3
During this time, continuing research into NMR
interpretation produced some outstanding contri-
butions. Seevers developed a relationship
between relaxation time and permeability of sand-
stones in 1965, and Timur developed the concept
of free-fluid index and new methods to measure
permeability using NMR principles in 1968.4 The
relationship between pore size, fluid and matrix
properties was presented by Loren and Robinson
of Shell Oil Company in 1969.5
The 1970s and 1980s saw continuation of this
work by many oil companies in parallel with labo-
ratory NMR techniques developed to characterize
core samples. Schlumberger also has a long tra-
dition of research into NMR techniques and pro-
duced important work on relaxation mechanisms
and pore-size distributions in the late 1980s.6
Much of this work continues today.
In the late 1980s the first experimental pulsed-
NMR logging tools were developed. A major dis-
advantage of early logging tools was having to
dope the mud system with magnetite to eliminate
the NMR signal from the borehole. To make the
technique more widely acceptable meant a radi-
cal design change to profit from advances in
pulsed-NMR technology—more commonly used
in the laboratory for core measurements.
A patent for a pulse-echo NMR logging tool
was filed by Jackson in 1978. This was followed
■Principle of early NMR tools. The Schlumberger NML Nuclear Magnetism Logging tool measured transverse relaxation, T2. Protons in the
formation are aligned to the Earth’s magnetic field—consider d to be homogeneous on these scales. A horizontally-mounted coil tips the
protons 90° (Borehole). They then start to precess about the Earth’s field and gradually relax back towards it (Magnetization). The same coil
measures the decaying horizontal magnetization as protons relax. The envelope of the decaying signal gives T2 (NML Signal). T2 amplitude
was extrapolated back to the start of the measurement to give NML porosity, assumed equal to free-fluid index. One big drawback with this
type of tool was that the borehole signal had to be eliminated by doping the mud system with magnetite—not very popular with drillers.





















Il limite principale delle prime apparecchiature di misura NMR in pozzo, 
consisteva nel eliminare il segnale acquisito proveniente dal fluido presente nel 
foro, ed in particolare da quelle zone invase, mascherate dal filtrato di fango. La 
prima soluzione utilizzata per superare tale problematica, si basava nell'immettere 
nel circuito di circolazione del fango, degli ioni paramagnetici, come la magnetite, 
in modo tale da produrre una mistura uniforme ed eliminare perciò il segnale del 
pozzo. Tuttavia, tale soluzione risultava molto onerosa sia in termini di denaro 
che di tempo e, pertanto, rendeva le misure NMR poco redditizie e sopratutto 
poco sostenibili sotto il punto di vista della gestione dell'impianto stesso. 
La soluzione a tali problematiche doveva perciò basarsi su una nuova 
configurazione dello strumento e delle sue modalità di misura del segnale 
proveniente dalla formazione. Una proposta in tal senso, arrivo alla fine degli anni 
'80 quando Jackson, J.A., (1984), ideo un nuovo strumento chiamato the inside-
out NMR. La novità principale proposta da Jackson fu quella di far avvenire la 
precessione dei nuclei sfruttando il campo magnetico generato da due magneti 
permanenti, opposti l'uno rispetto all'altro, anziché il campo magnetico terrestre. 
Difatti, l'opposizione di questi due magneti dipolari genera un campo magnetico 
radiale contenuto nel piano in mezzeria rispetto a due magneti stessi, figura 4.2. 
 
 
Fig. 4.2, Evoluzione delle apparecchiature di misura NMR. A sinistra è schematizzato il principio di 
funzionamento dei primi strumenti NMR che sfruttavano il campo magnetico terrestre per la 
polarizzazione dei nuclei. A destra, invece, è visualizzato lo schema di funzionamento della 
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La variazione con la distanza del campo magnetico radiale crea una 
regione di forma approssimativamente toroidale, attorno alla sonda, in cui il 
campo magnetico è relativamente costante ed il quale produce una 
magnetizzazione netta diretta radialmente verso l'esterno lungo il campo indotto 
dai magneti permanenti. Con questo tipo di configurazione, è possibile effettuare 
le tradizionali misura NMR ed eliminare l'influenza del pozzo dal segnale 
acquisito tramite lo strumento.  
Per effettuare le misure, è necessario utilizzare una corrente oscillante 
nella bobina, con un frequenza pari a quella di risonanza della regione toroidale, 
per un periodo di tempo appropriato in modo tale da far avvenire la polarizzazione 
dei nuclei ed inclinare perciò di 90° il vettore magnetizzazione M. Una volta tolta 
la corrente, la bobina funziona come un ricevitore acquisendo il segnale 
proveniente dai nuclei che ruotano con un moto di precessione attorno al campo 
generato dai due magneti permanenti. 
Il vantaggio principale di questo tipo di configurazione, è quello di 
eliminare gli effetti dovuti alla presenza del pozzo e quindi la necessità di 
"dopare" il fango usato per la perforazione. Inoltre, un ulteriore aspetto positivo è 
dovuto alla capacità di acquisire il segnale con un ritardo minimo, il che rende 
possibile una maggior precisione nella determinazione del volume dei fluidi 
mobili e perciò del FFI.  
Tuttavia, tale prototipo presenta dei limiti, dati sopratutto dalla debolezza 
dell'intensità del segnale di acquisizione, che richiede perciò lunghi tempi di 
misurazione per poter acquisire una quantità sufficiente di dati tali da essere poi 
utilizzati per le successive analisi. Inoltre, sempre a causa della scarsa intensità 
del segnale, la profondità di indagine è ridotta, ed è legata alle dimensioni e alle 
caratteristiche intrinseche dei magneti permanenti. Tuttavia, la configurazione di 
tale prototipo si pone alla base per il progresso degli strumenti successivi, e pone 
le fondamenta per lo sviluppo e la diffusione degli strumenti di misura NMR in 
campo petrolifero.  
In seguito si analizzaranno gli strumenti NMR attualmente più utilizzati 
per le misurazioni in pozzo, la sonda CMR sviluppata da Schlumberger e la sonda 
MRIL (Magnetic Resonance Imager Log) sviluppata dalla NUMAR Corporation. 
In entrambi gli strumenti, l'allineamento dei nuclei avviene utilizzando dei 
magneti permanenti piuttosto che il campo magnetico terrestre. Inoltre, la bobina 
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è utilizzata anche da ricevitore in modo tale da acquisire gli impulsi magnetici a 
radio frequenza, generati dal processo di rilassamento, i quali permettono la 
misurazione dei tempi di rilassamento ed in particolare di T2. L'utilizzo dei 
magneti permanenti permette di controllare la posizione del volume sensibile alla 
misura eliminando in questo modo gli effetti della presenza del pozzo. 
4.1.1 Magnetic Resonance Imager Log - MRIL 
La sonda MRIL è progettata dalla NUMAR Corporation che acquisì i diritti 
esclusivi del brevetto di Jackson già nel 1985 (Jackson, J.A., e Cooper, R.K., 
1980). Il lavoro di miglioramento del prototipo iniziale si è concentrato sopratutto 
nel migliorare il rapporto segnale-rumore, e di aumentare l'intensità del segnale 
generato dai magneti permanenti in modo tale da configurare al meglio il volume 
risonante all'interno della formazione considerata. Pertanto, la sonda viene 
concepita progettando un lungo magnete polarizzato trasversalmente rispetto al 
suo asse. A differenza del prototipo di Jackson, il quale configurò lo strumento 
cercando di ottenere un volume ragionevole di misurazione in un campo 
magnetico costante, questo nuovo progetto prevede l'utilizzo di un campo 
magnetico non più costante ma che decade con l'inverso del quadrato della 
distanza all'interno della formazione. Bobine avvolte lungo l'asse del magnete, 
orientate perpendicolarmente alla polarizzazione magnetica forniscono un campo 
elettromagnetico grossomodo perpendicolareal campo statico, figura 4.3. 
 
Fig. 4.3, Schematizzaione dello strumento di misura NMR proposto da NUMAR. In questo schema si 
nota come il volume sensibile di misura sia concentrico all'asse dello strumento e al di fuori della zona 
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surement volume can be controlled by tool
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Il vantaggio immediato che si ottiene da questo tipo di configurazione, è 
che per qualunque frequenza può essere trovato un volume risonante il quale è 
individuato dal cilindiri concentrici attorno all'asse dello strumento, figura 4.4. 
 
Fig. 4.4, Visualizzazione dell'apparato di misura proposta dalla NUMR Corporation. (Allen, 
D., et al., 1997). 
4.1.2 CMR tool 
Lo strumento di misura proposto e commercializzato dalla Schlumberger, prevede 
un differente approccio nell'adattare l'approccio "inside-out" proposto da Jackson. 
L'intera sonda, figura 4.5 e 4.6, è lunga solamente 4.3 metri ed è combinabile con 
molti altri log di misura. Il sensore, che riceve il segnale proveniente dalla 
formazione, è montato in stretto contatto con le pareti metalliche della sonda 
stessa. In questo modo l'impulso di polarizzazione oltrepassa le pareti del foro, 
evitando perciò l'influenza del segnale data dalla zona flussata dal fango, e 
permette una buon contatto con la formazione per la maggior parte delle 
dimensioni dei fori. 
 
Fig. 4.5, Schematizzazione del principio di funzionamento del CMR tool. (Kenyon, B., et al., 1995).   
 Il contatto è garantito da un braccio eccentratore o eventualmente da un caliper 
presente nella batteria di sondaggio. Due potenti magneti permanenti sono montati 









Fig. 16.28 The radial field dependence of the first NUMAR device that consisted of
an elongated dipole with a moment perpendicular to the logging tool axis. Adapted from
Prammer [35].
around the tool axis (see Fig. 16.28). During 1989 two versions of prototypes were
field tested extensively and showed the technical feasibility. However the three major
service companies felt that the market for such a device was unproven and NUMAR
felt compelled to launch its own service company. In 1991, NUMAR began com-
mercial logging with a version of the MRIL with a single-sensitive volume. The
pulse-echo train was a alyze in o a fast and a slow component only. Improvements
on the basic concept consisted of adding a second frequency of operation so that a
second sensitive volume could be simultaneously investigated [37].
16.7.3 Schlumberger CMR and Subsequent Developments
During the same time period that NUMAR was acquiring the Jackson patent and
attempting to improve the prototype, Schlumberger researchers [38] were pursuing
a different approach to adapt the interesting “inside-out” approach of Jackson. To
improve the signal-to-noise problem they decided on using a skid-type tool, eventually
called the CMR! tool. Figure 16.27 shows the evolution of the magnet design from
the original opposed cylindrical long magnets, to a slab magnet, and finally to a pair
of slab magnets that give a saddle point in the external magnetic field inside the
formation located at about an inch from the tool face.
The two slab magnets generate a field about 1,000 times the earth’s field so the
operation (Larmor frequency) is on the order of 2 MHz. The field produces a zone of
relatively constant flux at a position about 1 in. inside the formation (see Fig.16.29).
A typical polarization time, in optimum conditions, is on the order of 1.3 s to allow for
full polarization. This is followed by about 600 pulses to produce the pulse echoes,
each separated by 320 µs, according to the CPMG technique for measuring T2 [29].
This skid-mounted device can be combined with other logging instruments,
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all'interno dello strumento e generano un campo magnetico statico. In base alla 
configurazione dello strumento il volume sensibile di misura è individuato da una 
regione di circa 1.3 cm che può arrivare a 3.2 cm all'interno della formazione e si 
estende per tutta la lunghezza dell'antenna, all'incirca 15 cm, fornendo allo 
strumento una buona risoluzione verticale. L'area posta di fronte all'antenna non 
dà alcun contributo al segnale, il ché permette allo strumento di operare anche in 
fori non perfettamente verticali, ma in cui è presente una certa riguosità. 
L'antenna, inoltre, agisce sia da trasmettitore, inviando gli impulsi della sequenza 
CPMG, sia da ricevitore, acquisendo i segnali derivanti dai nuclei di idrogeno 
contenuti nei pori.  
 
Fig. 4.6, Schematizzazione dello strumento di misura CMR.  
Le due lastre magnetiche, generano un campo  all'incirca 1000 volte più intenso di 
quello terrestre, per cui la frequenza di risonanza operativa dell'ordine dei 2 MHz. 
I magneti sono disposti in modo tale che il campo magnetico generato converga in 
modo da formare una zona di flusso relativamente costante ad una profondità 
all'incirca di un pollice all'interno della formazione, figura 4.7. 
Un importante vantaggio dato da questo tipo di configurazione, è che 
l'effetto della zona flussata dal fango viene eliminato o quanto meno ridotto, 
attraverso una calibrazione interna del segnale che corregge le misure acquisite 
dagli effetti della presenza del foro. 
T2 distribution measurements were also
made on crude oil samples having viscosi-
ties of 2.7 cp to 4300 cp (below). Highly
viscous oils have less mobile hydrogen pro-
tons and tend to relax quickly. The CMR log
showed the T2 oil peak and correctly pre-
dicted oil viscosity. It also showed that the
upper 150 ft of the diatomite formation
undergoes a transition to heavier oil.
Capillary pressure curves, used by
reservoir engineers to estimate the percent-
age of connate water, may also be predicted
from T2 distributions. Typically these
curves—plots of mercury volume versus
pressure—are produced by injecting mer-
cury into core samples. Under low pressure
the mercury fills the largest pores and, as
pressure increases, progressively smaller
pores are filled. The derivative of the capil-
lary pressure curve approximates the T2 dis-
tribution. Some differences in shape are
expected as mercury injection measures
pore throat sizes, whereas NMR measure-
ments respond to the size of pore bodies.11
Other applications and techniques are
likely to follow with more complex opera-
tions that might involve comparing logs run
under different borehole conditions. For
example, fluid may be injected into the for-
mation that is designed to kill the water
NMR signal so that residual oil saturation
may be measured. This type of technique,
called log-inject-log, has been used with
other borehole logs to monitor injectivity or
to monitor acid treatments.
■CMR tool. The CMR tool (left) is only 14 ft [4.3 m] long and is combinable with many
other Schlumberger logging tools. The sensor is skid-mounted to cut through mud cake
and have good contact with the formation over most hole sizes. Contact is provided by
an ccentralizing arm or by powered calipers of other logging tools. Two powerful per-
manent magnets provide a static magnetic field (right). By design the tool measure-
ment volume is a region of about 0.5 in. to 1.25 in. [1.3 cm to 3.2 cm] into the formation
and stretches the length of the antenna— about 6 in. [15 cm], providing the tool with
excellent vertical resolution. The area in front of the antenna does not contribute to the
signal, which allows the tool to operate in holes with a certain amount of rugosity, simi-
lar to density tools. The antenna acts as both transmitter and receiver—transmitting the
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■T2 distributions for two oils of different
viscosities. When bulk fluid relaxation
dominates, as in the case of fluid samples,
viscosity influences relaxation time.
Hydrogen protons in highly viscous fluids
are less mobile and tend to relax quickly.
Function of a Pulsed Magnetic 
Resonance Tool
The CMR tool is the latest generation
Schlumberger NMR tool (see “History of
Nuclear Magnetic Resonance Logging,”
page 30). The measurement takes place
entirely within the formation, eliminating
the need to dope mud systems with mag-
netite to kill the borehole signal—a big
drawback with the old earth-field tools. It
uses pulsed-NMR technology, which elimi-
nates the effects of nonuniform static mag-
netic fields and also increases signal
strength. This technology, along with the
sidewall design, makes the tool only 14 ft
[4.3 m] long and readily combinable with
other borehole logging tools (above).12
The skid-type sensor package, mounted
on the side of the tool, contains two perma-
nent magnets and a transmitter-receiver
antenna. A bowspring eccentralizing arm or
powered caliper arm—if run in combination
with other logging tools—forces the skid
against the borehole wall, effectively remov-
ing any upper limit to borehole size.
An important advantage of the sidewall
design is that the effect of conductive mud,
which shorts out the antenna on mandrel-
type tools, is greatly reduced. What little
effect remains is fully corrected by an inter-
nal calibration signal. Another advantage is
that calibration of NMR porosity is simpli-
fied and consists of placing a bottle of water
against the skid to simulate 100% porosity.
T2 properties of mud filtrate samples—
required for interpretation corrections—may
also be measured at the wellsite in a similar




Fig. 4.6, Sezione dello strumento in cui è visualizzata la regione sensibile di misura che mostra 
il punto a sella in cui il campo magnetico è costante all'incirca ad una distanza di un pollice dalla faccia 
dello strumento. . (Allen, D., et al., 1997). 
Un ulteriore vantaggio è dato dalla possibilità di calibrare facilmente lo 
strumento. Le operazioni di calibrazione consistono semplicemente 
nell'appoggiare un contenitore pieno di una miscela di acqua e cloruro di nichel 
sulle pareti della sonda in modo tale da simulare una porosità pari al 100%. In 
questo modo è possibile ottenere delle misure strettamente correlate con la 
porosità in situ e perciò effettuare le successive interpretazioni e valutazione dei 
risultati ottenuti tramite le sonde NMR. 
4.1.3 Nuova generazione di log NMR 
Per poter misurare in modo continuo le caratteristiche dei fluidi in situ, quali 
tipologia di fluido, volume e viscosità dell'olio, è necessario poter acquisire molte 
più informazioni rispetto a quelle ottenibili con i log di misura visti fin'ora. Per 
poter ottenere tali informazioni, le nuove generazioni di sonde NMR, sfruttano un 
gradiente di campo magnetico generato dal apparecchio stesso. In questo modo, la 
frequenza a cui risuonano i nuclei all'interno dei pori, può essere individuata in un 
intervallo di valori di frequenza, in modo tale che a ciascuno di tali valori 
corrisponde una misura di nuclei polarizzati a diverse distanze dal magnete. 
Operando, perciò, con differenti valori di frequenza di risonanza, si possono 
ottenere diversi risultati a differenti profondità di indagine. Tali capacità 
operative, sono determinate dalle dimensioni dell'antenna, dalla grandezzza e 
dalla configurazione del magnete.  
In figura 4.7, è mostrato lo strumento MRIL-prime, progettato dalla 
NUMAR, che sfrutta un gradiente di campo magnetico per ottenere delle 
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Fig. 16.29 A cross section of the CMR attenna region showing the saddle point of constant
magnetic field about an inch from the face of the device. Courtesy of Schlumberger.
the interference of conductive muds on the operation of the antenna and permits a
convenient calibration of the device by placing a bottle of water against the skid to
simulate 100% orosity.
The early tools suffered from slow logging speeds and shallow depths of inves-
tigation. Some improvements to improve logging peed and good resolution were
achieved by using long pre-polarization magnets. In the intervening decade much
research was done by service companies, academia, and oil companies regarding the
use of NMR measurements for fluid identification in ways that we have already dis-
cussed. To take advantage of the possibility of fluid characterization and invasion
profiling, and improvements made in signal processing and acquisition, the next gen-
eration tools (MRIL Prime for Halliburton and MRX* for Schlumberger) exploited
the gradient of the tool-produced magnetic field. The Larmor frequency for resonance
can be met over a large range of frequencies, each corresponding to measuring polar-
ized protons at different distances from the magnet. (The NMR technique enables the
definition of a very well-defined volume of investigation unlike most other logging
measurements.) By operating the tool at a number of frequencies, multiple depths
of investigation can be obtained. These are determined by the dimension of the RF
antenna, the magnet size and design. They open up the possibility of making a ra-
dial profile of the formation fluid. Figure 16.30 shows, for the MRIL-prime tool, the
arrangement of concentric rings of resonance and the frequency associated with each.
The regions of resonance for the skid-mounted MRX instrument, which provides a
more focused measurement, are shown in Fig. 16.31.
Using a polarizing magnet with a spatial gradient opens up the possibility of new
diffusion-based techniques. The gradient, coupled with appropriate spin manipulation
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misurazioni a diverse profondità di indagine. Nella figura sono mostrati i diversi 
volumi concentrici di risonanza e la frequenza a loro associata. 
 
Fig. 4.7, Schematizzazione della sonda MRIL-Prime e dei vari volumi sensibili di misura e della 
frequenza a loro associata. . (Allen, D., et al., 1997). 
Un altro strumento che sfrutta un gradiente di campo magnetico è dato dal 
MR Scanner, progettato dalla Schlumberger, costituito da un antenna principale 
ottimizzata per le analisi dei fluidi e due ulteriori antenne più piccole ad elevata 
risoluzione più adatte ad acquisire le proprietà NMR di base, figura 4.8.  
 
Fig. 4.8, Schematizzazione del MR Scanner service. (Akkurt, R., et al., 2008). 
L'antenna principale opera con frequenze multiple ciascuna delle quali 
corrisponde a volumi di misurazioni indipendenti (shells), ad equidistanti 
profondità di indagine. La regione sensibile consiste in una serie di shells le quali 
formano degli archi approssimativamente di 100° situati di fronte all'antenna di 
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Fig. 16.30 A sketch of the radial rings of resonance for the MRIL-Prime along with the
range of resonance frequencies. Adapted from Coates et al. [44].
Cross-section of the MR-X Main Antenna Region
S N
NS
Fig. 16.31 A cross section of the MRX showing the region of resonance zones. Courtesy of
Schlumberger.
cycles, allows fluid analysis – the estimate of viscosity, fluid saturations, the
determination of the fluid diffusion coefficient, D, and the production of diagnostic
D ! T2 maps. The new generation of tools are versatile with a programable pulsing
sequence so that the measurements can be tailored for the application of interest.
Winter 2008/2009 13
computation of fluid saturations, but also helps
infer fluid viscosity from the T2 contribution of
the fluid (right).
Diffusion-editing sequences from the new 
MR Scanner service supply a water-saturation
output that is independent of that traditionally
derived from resistivity and porosity measure -
ments. In contrast to a saturation derived from
Archie’s equation, NMR-based saturation
measurement techniques are useful in fresh
water or formation waters of unknown salinity.
Wettability can also be inferred from NMR data.
One drawback to using NMR measurements for
fluid characterization is that the measurement
comes from a near-well region referred to as 
the flushed zone, where mud-filtrate effects 
are strongest. 
The MR Scanner Tool 
Although NMR measurements may come from
only a few inches into the formation, they can still
provide formation-fluid properties. To measure
continuous in situ fluid characteristics—
including fluid type, volume and oil viscosity—
much more information is needed than was
provided by previous-generation NMR tools.9 For
this reason, fluid characterization was a key driver
in the development of the MR Scanner service. 
In the past, there were two basic designs for
NMR tools: pad-contact tools and centralized
concentric-shell tools. The pad device, represented
by the CMR tool, measures NMR properties of a
cigar-sized volume of the reservoir fluids at a
fixed depth of investigation (DOI) of approxi -
mately 1.1 in. [2.8 cm]. The NUMAR MRIL
Magnetic Resonance Imager Log tool measures
concentric cylindrical resonant shells of varying
thickness and at fixed distances from the tool,
with the DOI determined by hole size and tool
position in the wellbore.
The MR Scanner design offers the fixed DOI
of a pad device with the flexibility of multiple
DOIs of resonant shells.10 It consists of a main
antenna optimized for fluid analysis and two
shorter high-resolution antennas best suited for
acquiring basic NMR properties (right). The
main antenna operates at multiple frequencies
corresponding to independent measurement
volumes (shells) at evenly spaced DOIs. 
9. Heaton NJ, Freedman R, Karmonik C, Taherian R,
Walter K and DePavia L: “Applications of a New-
Generation NMR Wireline Logging Tool,” paper 
SPE 77400, presented at the SPE Annual Technical
Conference and Exhibition, San Antonio, Texas,
September 29–October 2, 2002.
10. DePavia L, Heaton N, Ayers D, Freedman R, Harris R,
Jorion B, Kovats J, Luong B, Rajan N, Taherian R,
Walter K, Willis D, Scheibal J and Garcia S: “A Next-
Generation Wireline NMR Logging Tool,” paper 
SPE 84482, presented at the SPE Annual Technical
Conference and Exhibition, Denver, October 5–8, 2003.
> Viscosity transform. The T2 (or T1) relaxation time for crude oil is a function
of viscosity. The relaxation time can be converted to viscosity using an
empirically derived transform. Because of diffusion effects, the viscosity
measurement for heavy oils below 3 cP [0.003 Pa.s] is influenced by the echo
spacing (TE) of the measurement. Thus, T2 times may be tool dependent for
heavy oils if the ool is not capable of shorter TEs. As a consequence of



















T2 (TE = 0.32 ms)
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> MR Scanner service. The MR Scanner tool has three antennas. The main antenna operates at
multiple frequencies and is optimized for fluid-property acquisition. The sensed region consists of
very thin shells that form arcs of approximately 100° in front of the 18-in. [46-cm] length of the antenna.
The thickness of the individual shells is 2 to 3 mm. The two high-resolution antennas are 7.5 in. [19 cm]
long and provide measurements with a DOI of 1.25 in. [3.17 cm]. The MR Scanner tool is run eccentered
with the antenna section pressed aga nst the b rehole.
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46cm di lunghezza, mentre, lo spessore di ogni singola shell varia tra i 2 ai 3 mm. 
Sebbene, dall'antenna principale possono essere adoperate frequenze multiple, 
vengono frequentemente usate tre tipi di shells, numero 1,4 e 8, che individuano 
tre regioni di misura rispettivamente ad una distanza di 3.8 cm, 6.8 cm e 10.2 cm 
(1.5 in, 2.7 in e 4.0 in), figura 4.9. Inoltre, le due antenne ad alta risoluzione 
hanno una lunghezza di 19 cm e riescono a effettuare delle misure ad una 
profondità di investigazione di 3.17 cm, (Akkurt, R., et al., 2008).  
 
Fig. 4.9, Schematizzazione del MR Scanner tool all'interno del foro e delle varie profondità di 
investigazione. (Akkurt, R., et al., 2008). 
Nella figura 4.9, la linea blu indica l'intensità del campo magnetico, B0, 
che descresce in maniera monotona all'aumentare della distanza dal magnete 
contenuto nello strumento. Si nota perciò l'andamento del gradiente del campo 
magnetico all'interno della formazione il quale permette di misurare le diverse 
caratterstiche dei fluidi presenti in giacimento. Le differenti profondità di 
investigazione sono determinate dall'intensità del campo magnetico e dalla 
frequenza  operativa dell'antenna a radio frequenza, f0. Nella figura sono inoltre 
riportate le tre profondità di investigazione più usate, in cui solo per la prima è 
riportata in verde la frequenza corrispondente. 
L'utilizzo di strumenti di questo tipo, dotati di un magnete polarizzante a 
cui è associato un gradiente spaziale, rende possibile l'utilizzo delle tecniche di 
caratterizzazione dei fluidi in saturazione, visti nel capitolo precedente (§ 3.4.2), 
ed in particolare della diffusion editing techinique. In questo modo infatti, è 
possibile sfruttare il gradiente di campo magnetico, in combinazione con delle 
Although multiple frequencies are available
from the main antenna, the three most
commonly us d re Shells No. 1, No. 4 and No. 8,
which correspond to 1.5-in., 2.7-in. and 4.0-in.
[3.8-cm, 6.8-cm and 10.2-cm] DOIs, respectively.
A recently introduced three-shell simultaneous
acquisition mode eliminates the need for multiple
passes to acquire data from all three DOIs.
Profiling Fluid Properties
The three primary frequencies commonly used by
the MR Scanner tool correspond to three
independent DOIs, providing measurements at
discrete radial steps into the formation. The
frequency of the RF pulse, along with the field
strength of the magnet, determines the DOI of
the shell (above). A key advantage of the MR
Scanner shells is that the measurement comes
from a thin cylindrical portion of the formation—
an isolated slice—and is not generally affected by
the fluids between the tool and the measurement
volume. This allows interpretation of near-
wellbore fluid properties in a manner that is
unique in formation evaluation.
Multiple DOIs introduce new concepts for
NMR logging—radial profiling and saturation
profiling (left). Profiling incorporates
measurements from successive DOIs to quantify
changes in fluid properties occurring in the first
few inches of formation away from the wellbore.
Borehole rugosity and thick mudcake can invali -
date shallow NMR measurements but rarely affect
the readings from the deeper shells. NMR porosity
from a deep shell has been used as a substitute for
formation density porosity when that measure -
ment was compromised by borehole rugosity. 
Fluid-property changes resulting from mud-
filtrate invasion may also be observed and
quanti fied using radial profiling. Often more than
just filtrate from the drilling mud invades the
formation. Whole mud and mud solids can
replace existing fluids in the near-wellbore
region. NMR-derived porosity and permeability
may be reduced by the presence of these solids,
but the effects diminish deeper into the
formation. Radial profiling identifies and
overcomes these effects. 
Saturation profiling delivers advanced fluid-
characterization measurements such as oil, gas
and water saturations, fluid type and oil
viscosity—all at discrete multiple DOIs. One
application of saturation profiling is the
evaluation of heavy-oil reservoirs.
Viscosity and Rugosity
Of the world’s known reserves, 6 to 9 trillion
barrels [0.9 to 1.4 trillion m3], are found in the
form of heavy- or extraheavy-oil accumulations.11
This is triple the amount of world reserves of
conventional oil and gas combined. Heavy-oil
reser voirs pose serious operational concerns for
proper evaluation of fluids and production
potential. Sampling with wireline-conveyed tools
or drillstem tests may not be possible because 
of the difficulties in getting the oil to flow. 
NMR measurements can provide essential
information on in situ fluid properties to evaluate
heavy-oil reservoirs. 
Located south of the Eastern Venezuelan
basin, the Orinoco heavy-oil belt holds an
estimated 1.2 trillion barrels [190 billion m3] of
heavy oil. NMR logs have been an integral part of
evaluation programs of the wells drilled in this
region, but with recognized limitations.12 The
relaxation times of high-viscosity oils are very
short and may not be fully measurable using
NMR tools. Also, borehole conditions in the
Orinoco basin are often poor, with rugosity that
affects pad-contact tools.
Although the early introduction of NMR fluid
characterization with the CMR tool showed
promise, the measurements were limited to a
single, shallow DOI. Techniques were developed 
to use NMR data to estimate the oil viscosity
throughout a sand interval based on the
logarithmic mean of T2 distributions. Encouraging
14 Oilfield Review
> Radial profiling. The MR Scanner tool senses
fluid from multiple, thin DOI shells. The spacing is
optimized to avoid shell interaction. Fluid
properties vary in the first few inches into the
formation as a result of flushing by mud filtrate.
Deeper shells are less affected by filtrate, mud
invasion and borehole rugosity than are shallow-
reading shells.
Shell No. 8







> Gradient tool and DOI. The MR Scanner tool is referred to as a gradient
tool because the magnetic-field strength (B0 , blue) from the permanent
magnet, although uniform over the sample region, decreases monotonically
away from the magnet. The tool’s magnet extends along the length of the
sonde section. A constant, well-defi ed gr dient simplifies fluid-property
measurements. The DOI is determined by the magnetic-field strength and the
frequency of RF operation, f0 . Although multiple frequencies are available
from the tool, standard operating procedure is to acquire data from the 1.5-in,
2.7-in. and 4.0-in. DOI shells, referred to as Shell No. 1, Shell No. 4 and 
Shell No. 8, respectively. Three shells are shown, with their respective DOI-
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opportune sequenze di polarizzazione, per effettuare delle analisi specifiche sui 
fluidi. Pertanto, è possibile stimare i valori di viscosità e di saturazione, 
determinare, inoltre, il coefficiente di diffusione dei fluidi, D, e poter infine 
costruire le mappe diagnostiche D-T2, capaci, come visto in precedenza, di 






Capitolo 5. Acquisizioni e interpretazione di misure 
NMR su campioni stratificati sabbia-argilla. 
Nei capitoli precedenti si sono messe in evidenza le potenzialità che le misure di 
risonanza magnetica nucleare hanno nella valutazione delle proprietà petrofisiche 
che caratterizzano i reservoir di idrocarburi. I dati ricavati attraverso i log NMR 
aiutano, come visto, a distinguere le varie tipologie di fluido in saturazione, 
stabiliscono la natura degli idrocarburi presenti ed eventualmente la quantità degli 
stessi, ed inoltre permettono di ricavare i valori di grandezze di importanza 
fondamentale, quali porosità e permeabilità della formazione, per la valutazione 
delle potenzialità produttive di un determinato pozzo.  
In casi particolari tali strumenti di indagine sono capaci, in combinazione 
con altri tipi di misure (derivate da log di resistività, di densità e neutronici), di 
identificare le caratteristiche stratigrafiche delle formazioni analizzate. Il 
riconoscimento di una stratificazione sistematica è importante, in quanto è 
possibile valutare le grandezze relative a ciascun strato presente in giacimento ed 
avere perciò delle informazioni maggiormente in accordo con la realtà presente in 
situ.  
Lo studio dei problemi relativi alla valutazione di strati laminati attraverso 
le registrazioni in pozzo è stato preso in considerazione già a partire dalla fine 
degli anni '70, da cui, nei tre decenni successivi, si sono messe appunto diverse 
tecniche per lo studio specifico di tali formazioni.  
In questo capitolo si discuteranno le prove sperimentali effettuate su 
campioni laminati sabbia/argilla attraverso la risonanza magnetica nucleare. 
L'obbiettivo di tali prove è quello di valutare e confrontare la distribuzione delle 
curve di rilassamento derivate da due apparati sperimentali diversi: il primo è il 
rilassometro Stelar presente nei laboratori LAGIRN del Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Ambientale e dei Materiali della Facoltà di Ingegneria dell' 
Università di Bologna, il secondo consiste nella sonda CMR-tool presente nei 
laboratori Schlumberger di Pescara. Il confronto tra i risultati ottenuti attraverso  
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questi due differenti strumenti di misura, il primo di laboratorio ed il secondo di 
campo, è necessario per verificare la sensibilità sperimentale delle misurazioni 
effettuate attraverso i log NMR. Infatti, a seguito di registrazioni log effettuate 
presso pozzi di produzione situati a largo delle coste dell'Adriatico, si è notato che 
la sonda CMR non sia stata capace di identificare la laminazione sabbia/argilla 
messa in luce da altre tipi di misure effettuate con log di resistività che, invece, 
evidenziano in maniera netta la stratificazione suddetta. In particolare, nelle 
misure in situ, non si riscontra la tipica distribuzione bimodale delle curve di 
rilassamento T2, caratteristica di formazioni stratificate contenenti argille e sabbie, 
le prime aventi brevi tempi di rilassamento , mentre le seconde caratterizzate da 
tempi di rilassamento relativamente maggiori. Sotto questo scenario, non è 
possibile distinguere attraverso le misure NMR le diverse componenti presenti 
nella formazione e di conseguenza poter discriminare il fluido mobile da quello 
immobile (capillary bound water) fino all' acqua legata alle argille (clay bound 
water). Il confronto ha quindi l'obbiettivo finale di valutare quali possono essere 
le possibili cause dell'incapacità, da parte della sonda CMR-tool, di riuscire ad 
ottenere una distribuzione bimodale delle curve di rilassamento e poter quindi 
facilmente identificare le diverse componenti che costituiscono la formazione 
attorno al pozzo.  
5.1 Materiali e metodi 
A fronte di tale obbiettivo è stato necessario eseguire differenti tipi di misure su 
tre tipologie di campioni contenenti sabbia e argilla, stratificati in maniera 
differente e campioni contenenti 100% sabbia e 100% argilla. In particolare sono 
stati realizzati:  
 Un campione a due strati sabbia/argilla; 
 Un campione a quattro strati sabbia/argilla; 
 Tre campioni non stratificati contenenti sabbia e argilla; 
 Cinque campioni di sabbia a differenti granulometrie; 
 Un campione di argilla; 
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In seguito, si discuteranno i materiali, le metodologie e le procedure 
sperimentali utilizzate ed i risultati ottenuti attraverso le due apparecchiature 
sperimentali. 
5.1.1 Caratteristiche dei campioni 
I campioni sono costituiti da sabbia monogranulare, proveniente dal fiume Po e da 
argilla illitica-caolinica. I due materiali sono stati setacciati in maniera tale da 
ottenere una granulometria omogenea per tutti i tipi di campioni, ed avere quindi 
dei risultati indipendenti dalla distribuzione granulometrica dei materiali utilizzati. 
Difatti, quest'ultima influisce sulla grandezza dei pori che caratterizzano gli strati 
di sabbia ed argilla, influenzando perciò il tasso di decadimento dei tempi di 
rilassamento. Occorre perciò definire la classe granulometrica da utilizzare per le 
due tipologie di materiale, e provvedere quindi alla setacciatura di sabbia ed 
argilla attraverso una pila di setacci. Per la sabbia, fig. 5.1, si è scelta una classe 
granulometrica compresa tra i 500 µm ed i 420 µm, in modo tale da avere una 
dimensioni dei grani abbastanza omogenea.  
 
Fig. 5.1, Sabbia utilizzata per la preparazione dei campioni 




Fig. 5.2, Argilla illitica-caolinica utilizzata per la preparazione dei campioni 
Un ulteriore lavoro di setacciatura è stato necessario per valutare il 
differente comportamento della sabbia in funzione della dimensione dei grani, 
ottenendo 5 classi granulometriche aventi grani di diverso diametro realizzando 
cinque campioni a differente granulometria, fig. 5.3: 
• S1: 1 mm < d < 2 mm;  
• S2: 500 µm < d <  1 mm; 
• S3: 250 µm < d <  500 µm; 
• S4: 125 µm < d <  250 µm;   
• S5: 63 µm < d < 125 µm. 
 
Fig. 5.3, Campioni di sabbia a diverse granulometrie. 
Tutti i campioni sono stati saturati con acqua distillata. Per la sabbia la 
saturazione è potuta avvenire direttamente all’interno del supporto di prova, 
invece l’acqua nell'argilla è stata aggiunta precedentemente. Tale operazione è 
stata necessaria in quanto, data la microporosità e le forze capillari che ne 
derivano, la saturazione delle argille è alquanto difficile e perciò è stato 
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indispensabile preparare precedentemente un impasto di argilla saturato in 
maniera omogenea. 
Quest’ultima operazione implica che non è stato possibile conoscere 
dapprima il peso secco dell’argilla effettivamente contenuta nel supporto, e perciò 
ricavare la quantità di acqua complessivamente presente nel campione. Pertanto, 
per conoscere quest’ultima si è dovuto, una volta effettuate tutte le misure NMR, 
porre il campione in stufa, per l’essicazione e poter così ricavare il quantitativo di 
acqua. Tale parametro può essere messo in correlazione con la percentuale di 
segnale NMR proveniente dal campione misurato. Ciascuna preparazione è quindi 
accompagnata dalla misura dei pesi dei vari strati (quando presenti) inseriti nella 
provetta, per ricavare alla fine il peso totale del materiale utilizzato. 
Le modalità di preparazione dei campioni è specifica per i due diversi 
apparati di misura in funzione delle caratteristiche e della configurazione 
dell'apparecchiatura stessa. 
I provini misurati presso il laboratorio LAGIRN sono stati realizzati in 
provette cilindriche di plexiglass dell'altezza di 4 - 5 cm aventi un diametro 
esterno di 2,54 cm (1 in), pari a quello della bobina di misura presente nel 
tomografo, ed un diametro interno di circa 2 cm (0,79 in). L' altezza complessiva 
del campione all'interno della provetta è inferiore ai 3 cm, in modo tale che, una 
volta centrata la provetta all'interno della bobina, il materiale all'interno non risulti 
escluso dal campo di sensibilità di misura dello strumento. 
In particolare, il campione SA2, illustrato in figura 5.4, è costituito da 2 
strati di sabbia e argilla dello spessore entrambi di 1,5 cm. Tra i 2 strati è 
frapposto un filtro di carta assorbente tale da mantenere intatti gli strati ed evitare 
il mescolamento di questi. In un primo momento è stata posta la sabbia secca, 
dopo di ché è stata saturata con acqua distillata. Successivamente sopra il filtro di 
carta assorbente è stata posta l’argilla già satura. Pertanto, non è possibile 




Fig. 5.4, Campione SA2, costituito da due strati uno di sabbia ed uno di argilla. 
Il campione illustrato in figura 5.5, denominato SA4, è costituito invece da 
quattro strati, due di argilla e due sabbia disposti in maniera alternata e dello 
spessore ciascuno di 0,75 cm per un totale di 3 cm. Ciascuno strato è, inoltre, 
separato dal successivo da un sottile filtro di carta assorbente, in maniera tale da 
mantenere separati i diversi materiali durante le misure. 
 
Fig. 5.5, Campione SA4 costituito da 4 strati sabbia-argilla 
Il campione è stato preparato, nel caso specifico, in una provetta di 
plexiglass cava alle due estremità. Tale scelta e’giustificata dalla necessità sia di 
riuscire ad inserire il campione all’ interno della bobina dello strumento di misura, 
sia di poter consolidare successivamente il campione utilizzando una pressa ad 
aria compressa. Pertanto, gli strati di argilla e sabbia sono sostenuti alla base da 








della provetta ed uno spessore di 1 cm. Tale dischetto ha il duplice scopo di 
sostenere il peso degli strati, evitando che questi fuoriescano dalla provetta stessa, 
e permettere il drenaggio dell’acqua nel momento in cui il campione è posto sotto 
carico. 
 
Fig. 5.6, Dischetto poroso artificiale. 
La roccia porosa artificiale può avere effetti sulle misure NMR anche se è 
esclusa dal campo di sensibilità dello strumento. Questo è dato dal fatto che la 
bobina all’interno dello strumento risente della presenza del setto poroso in 
quanto riempie, con il suo volume, lo spazio di misura. In questo modo può 
influire sull’impedenza della bobina e pertanto si deve tenere conto della sua 
presenza anche se posto al di fuori dal campo di misura. Di conseguenza, è stata 
misurata la risposta NMR di tale materiale in relazione ad uno strato sottile di 
argilla, in modo tale da poter riconoscere eventualmente il segnale proveniente dal 
dischetto e potere perciò escluderlo dalle successive analisi.  
In seguito, alle misure NMR, il provino è stato posto sotto carico, 
utilizzando una pressa ad aria compressa, fig. 5.7, in maniera tale da consolidare 




Fig. 5.7, Pressa ad aria compressa. 
Tale pressa, normalmente usata per le prove edometriche, è costituita da un anello 
metallico indeformabile in cui i provini vengono confinati lateralmente. Sulle basi 
inferiore e superiore del provino vengono disposti un disco di carta da filtro e uno 
di pietra porosa, per favorire il drenaggio durante la compressione. L'insieme 
provino - anello rigido - pietre porose è posto in un contenitore (cella edometrica) 
pieno d'acqua, in modo da garantire la totale saturazione del provino durante la 
prova. Le modalità standard di esecuzione della prova prevedono l’applicazione 
del carico verticale per successivi incrementi, ciascuno dei quali è mantenuto il 
tempo necessario per consentire l’esaurirsi del cedimento di consolidazione 
primaria (in genere 24h). 
In questo lavoro, per consolidare il campione, non si è rispettata la 
procedura standard di prova in quanto lo scopo della messa sotto carico del 
campione non è stato quello di ricavare il modulo di compressibilità del provino 
ma, semplicemente, quello di consolidare gli strati di sabbia e argilla e studiarne 
qualitativamente gli effetti sulle misure NMR. 
La scelta del carico da applicare al campione è stata presa considerando 
una densità media del materiale di 1700 kg/m3 e facendo riferimento ad una 
profondità, H, di circa 200m. In queste condizioni si è potuto ricavare la pressione 
da applicare attraverso la pressa ad aria compressa, seguendo le specifiche 
dell'apparecchiatura di misura. 
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Da prima si è calcolato il carico litostatico corrispondente a 200 metri di 
profondità: 
 
𝜎! = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻 = 3,3  𝑀𝑃𝑎 
 
(5.1) 
In seguito si è ricavata la pressione corrispondente da applicare per il 
consolidamento conoscendo l'area trasversale del campione, Acampione, e quella 














𝜋 =   314    ×10!!𝑚! 
 
(5.3) 
da cui si può ricavare la pressione nominale, P, da applicare al campione 






=   3, 33  ×10!!  𝑀𝑃𝑎 
 
(5.4) 
Il campione è stato lasciato sotto carico alla pressione di circa 0.033 MPa 
per 24 ore, in maniera tale da simulare le condizioni di sollecitazione a cui è 
sottoposto il provino in situ.  
Un ulteriore set di campioni è stato creato mescolando sabbia e argilla in 
proporzioni diverse senza formare alcuna stratificazione. I due materiali sono stati 
mischiati e saturati all’esterno del supporto di prova, successivamente riempito 
fino a formare uno strato di 3cm di altezza all’interno della provetta.  
Si sono perciò realizzati, tre campioni, fig. 5.8, contenente sabbia e argilla 
in diversi rapporti in peso: 
 
• Mix6: 50% sabbia, 50% argilla; 
• Mix7: 75% sabbia, 25% argilla; 
• Mix8: 90% sabbia, 10% argilla. 
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Fig. 5.8, Campioni mischiati sabbia-argilla in diverse proporzioni: a) 50% argilla, b) 25 % argilla, c) 
10% argilla. 
In questo modo si sono realizzati dei campioni caratterizzati da diverse 
strutture porose, in cui non è presente un stratificazione ma i due materiali sono 
mischiati. Come si può anche vedere dalla figura 5.8, minore è la quantità di 
argilla, maggiore è la porosità che ne deriva in quanto i vuoti che si formano tra i 
vari grani di sabbia vengono riempiti dai granelli più fini di argilla. 
Il campione realizzato per le misurazioni effettuate presso il laboratorio 
Schlumberger, denominato CMR, è costituito da strati alternati di sabbia ed argilla 
posti all’interno di un contenitore rettangolare usualmente utilizzato per le 
procedure di calibrazione. Il campione, visibile in figura 5.9, ha una lunghezza 
interna di circa 29 cm ed una larghezza di 11 cm, per cui sono stati realizzati otto 
strati aventi uno spessore medio di 3,5 cm, ed un altezza superiore ai 4 cm 
compatibile con la profondità massima di misura della sonda CMR. 
 
 
Fig. 5.9, Campione CMR stratificato sabbia/argilla realizzato per le misurazioni eseguite presso i 
laboratori Schlumberger di Pescara. 
a b c 
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Come si può notare dalla figura 5.9, i vari strati sono separati da un sottile 
foglio di carta assorbente che evita il mescolamento dei due materiali e mantiene 
integro il campione. La saturazione, sia della sabbia che dell’argilla, è stata 
eseguita prima di costruire la stratificazione all’interno del supporto a causa delle 
evidenti difficoltà di realizzazione del campione stesso.  
In questo modo si è ricreata una tipica stratificazione sabbia/argilla che 
caratterizza il bacino sedimentario dell’adriatico.  
Successivamente il campione è stato portato presso il laboratori 
Schlumberger di Pescara in cui si è potuta misurare e valutare la risposta NMR 
tramite la sonda CMR-Tool usualmente utilizzata per le indagini geofisiche in 
pozzo.  
5.1.2 Apparati di misura 
Le misure sui campioni stratificati sono state eseguite, come già detto, su due 
apparati sperimentali differenti, il rilassometro Stelar con magnete permanente 
Esaote presso i laboratori LAGIRN, e la sonda CMR-tool presso i laboratori 
Schlumberger di Pescara.  
Il primo, sfrutta il campo magnetico omogeneo pari a circa 0.2T, generato 
da un magnete permanente presente parte del tomografo Artoscan (progettato da 
Esaote S.p.A. per l’MRI delle articolazioni), fig. 5.10. Al centro della cavità è 
posizionata una bobina appositamente realizzata avente un diametro di 1 pollice, 
operante alla frequenza di 7.6MHz, e collegata alla Console NMR portatile per 




Fig. 5.10, Tomografo Artoscan Esaote 
 
Fig. 5.11, Console Stelar. 
La bobina, fig. 5.12,  ha le funzioni di trasmettitore e ricevitore di impulsi, 
mentre l'interfaccia digitale è ottenuta tramite un laptop su cui è installato il 
software di acquisizione. 
 
Fig. 5.12, Bobina rice-trasmittente da 1 pollice. 
La procedura sperimentale prevede inizialmente una fase di calibrazione 
dell’apparato tramite il settaggio del circuito RLC della bobina per determinare le  
3.2 Tomografo ARTOSCAN
Per l’acquisizione delle immagini è stato utilizzato il  tomografo ARTOSCAN 
(ESAOTE S.p.A.)  presente  nei  laboratori  del  Dipartimento  DICAM.  Questo  viene 
utilizzato  per  la  produzione  di  immagini  dei  campioni  in  esame con la  cosiddetta 
tecnica  di  MRI:  a  partire  dalla  risonanza  magnetica  vengono create  immagini  che 
dipendono, tra l'altro, dai tempi di rilassamento delle singole parti del campione. Con 
le sole misure rilassometriche attraverso una bobina e un campo magnetico, è possibile 
ottenere  un  segnale  di  risposta  che  sia  dovuto,  principalmente,  alla  composizione 
chimica ed allo stato fisico dell'intero campione, con l'Imaging si ottiene anche una 
risoluzione spaziale.
   
Figura 3.4. Tomografo Artoscan Esaote
Il tomografo NMR è costituito da un magnete permanente che genera il campo 
magnetico longitudinale  B0. La caratteristica principale di un tomografo rispetto ad 
un rilassometro è la presenza di tre sistemi di bobine, ognuno dei quali genera un 
gradiente costante di campo magnetico in una determinata direzione dello spazio.
Tali gradienti sono necessari al fine di ottenere immagini NMR spazialmente 
risolte:  l’applicazione  di  un  gradiente  introduce  una  dipendenza  dalle  coordinate 
della  frequenza di  Larmor  per  cui  la  trasformata  di  Fourier  del  FID permette  di 
localizzare  spazialmente  i  vari  contributi  al  FID  stesso.  Infatti,  se  B0 non  è 
omogeneo, la distribuzione in frequenze ottenuta dall’analisi di Fourier del segnale 
emesso  dai  nuclei  risonanti  fornirà  informazioni  sulla  distribuzione  spaziale  dei 
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grado di consentire un corretto posizionamento dei campioni all’interno del campo 
magnetico. La bobina è quindi collegata alla Console NMR. 
Figura 3.1. Console
Figura 3.2. Bobina grande
3.1.1 Set-up strumentale
La procedura sperimentale prevede una fase iniziale di set-up dell'apparato e, in 
particolare,  del  circuito  RLC che  concorre  a  determinare  la  curva  di  risposta  al 
segnale.  Sono  presenti  due  condensatori:  il  condensatore  di  matching,  avente  lo 
scopo di accoppiare i segnali esterni e il probe1 con la massima efficienza energetica, 
e il  condensatore di  tuning,  con lo scopo di portare la frequenza del circuito del 
probe, con il campione inserito, ad un valore pari a quello della frequenza di Larmor. 
1 Con probe si indica la parte di strumentazione comprensiva di bobina rice-trasmittente, alimentata da tensione 
alternata, lungo il cui asse si genera il campo magnetico oscillante B1(t) in fase di trasmissione dell’impulso, e 




migliori condizioni di generazione e acquisizione del segnale NMR. Le due 
operazioni, dette Tuning e Matching, corrispondono a modificare l’offset 
orizzontale e l’ampiezza di una curva di risonanza(agendo con un cacciavite 
opportunamente schermato su due viti di regolazione innestate nel probe); più 
precisamente si modifica l’impedenza di modo che il probe sia quanto più 
prossimo possibile alla frequenza di risonanza e che sia accoppiato in condizioni 
d’impedenza fra bobina e amplificatore in modo da ottenere il massimo 
trasferimento di potenza. Il software di controllo, denominato ‘AcqNMR.exe’, 
permette di intervenire sulla caratterizzazione delle acquisizioni: dalla scelta della 
sequenza all’implementazione della stessa, dalle frequenze di campionamento 
all’attenuazione del segnale rilevato dalla bobina. 
I più importanti parametri accessibili dall’interfaccia di comando, una 
volta caricata la sequenza sono: 
 F1: offset in frequenza del ricevitore [Hz];  
 RFA: Radio Frequency Attenuation = attenuazione del segnale;  
 RD: Recycle Delay = tempo, in secondi, tra due scansioni successive, il 
quale serve a riportare il campione allo stato di equilibrio;  
 EDLY: Echo Delay (CPMG) in microsecondi;  
 Ciclo di Fase: permette di compensare errori relativi all’imprecisione del 
flip angle variando la direzione dell’impulso;  
 MS: Maximum Scans = numero di scansioni totali, per migliorare il 
rapporto segnale/rumore;  
 SW: Sweep Width = frequenza di campionamento;  
 BS: Block Size = numero di punti campionati;  
 RPHS: Receiver Phase = fase del ricevitore (lavora insieme all’offset in 
frequenza);  
 Tempo Morto:  
• RINH: Receiver Inhibit = separazione, in µsec, tra la funzione di 
trasmittente e quella di ricevente della bobina, per evitare ghost 
signals,  
• ACQD: Acquisition Delay = ulteriore ritardo nell’acquisizione, 
rispetto al precedente non interviene direttamente sull’attivazione 
della bobina;  
 STIM: Sweep Time = tempo di scansione (nell’IR o S1P);  
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 Acqisizioni a parametro variabile (IR/S):  
• BACR: Acronimo del parametro, 
• BGRD: scala di varazione del parametro (LOG, LIN o LIST), 
• BINI e BEND: valori iniziali e finali, 
• NBLK: Number of Blocks = numero di blocchi;  
 PW90: lunghezza temporale dell’impulso π/2 in µsec;  
 TATT: Transmitter Attenuation = potenza trasferita dagli impulsi a 
radiofrequenza, condiziona la loro durata temporale; 
  
La corretta scelta dei parametri di acquisizione dipende dalla tipologia del 
campione analizzato e dalle caratteristiche intrinseche del campione stesso. 
Difatti, durante la fase di implementazione della sequenza, è necessario ed utile 
sapere in anticipo quale sia, a grandi linee, la risposta attesa da un specifico 
campione in relazione con la misura che si è deciso di eseguire. In tal modo, è 
possibile ottenere delle misure consistenti e che rispecchino al meglio il 
comportamento NMR del campione. 
Il secondo strumento di misura utilizzato, consiste nella sonda CMR-tool 
già descritta nel paragrafo (§ 4.1.2). Nello specifico l’intera sonda, figura 5.13, è 
lunga solamente 4.3 metri ed è combinabile con molti altri log di misura. 
 
Fig. 5.13, Sonda CMR-Tool presente presso i laboratori Schlumberger di Pescara. 
Due magneti permanenti sono montati all'interno dello strumento e 
generano un campo magnetico statico, di intensità pari a 0,0053T, a cui è 
associato un gradiente di campo magnetico. In base alla configurazione dello 
strumento il volume sensibile di misura è individuato da una regione di circa 1.3 
cm che può arrivare a 3.2 cm all'interno della formazione e si estende per tutta la 
lunghezza dell'antenna, all'incirca 15 cm, fornendo allo strumento una buona 
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risoluzione verticale. L'antenna, inoltre, agisce sia da trasmettitore, inviando gli 
impulsi della sequenza, in genere una CPMG, sia da ricevitore, acquisendo i 
segnali derivanti dai nuclei di idrogeno contenuti nei pori. 
Le due lastre magnetiche, generano un campo  all'incirca 1000 volte più 
intenso di quello terrestre, per cui la frequenza di risonanza operativa dell'ordine 
dei 2 MHz. I magneti sono disposti in modo tale che il campo magnetico generato 
converga in modo da formare una zona di flusso relativamente costante ad una 
profondità all'incirca di un pollice all'interno della formazione. 
Come si può notare dalla figura 5.14, la sonda è stata posta all’interno di 
un contenitore di metallo che funziona come gabbia di Faraday. In questo modo, 
collegando la gabbia con la sonda, tramite un cavo elettrico, si evita la presenza di 
correnti parassite (correnti di Foucault) le quali possono influenzare 
negativamente le operazioni di misura. Il campione è stato appoggiato al di sopra 
dell’antenna rice-trasmittente della sonda. 
 
Fig. 5.14, Sonda CMR-Tool. Nella figura si nota la gabbia di Faraday collegata alla sonda ed il 
campione appoggiato al di sopra dell’antenna rice-trasmittente. 
Le operazioni di calibrazione consistono semplicemente nell'appoggiare un 
recipiente contenente una miscela di acqua e cloruro di nichel sulle pareti della 
sonda in modo tale da simulare una porosità pari al 100%. 
L’acquisizione e l’elaborazione dei dati è stata eseguita nelle stesse 
modalità operative usualmente utilizzate da questo tipo di log durante le 
misurazioni da campo. La sonda è collegata tramite un cavo di trasmissione dati 
ad elevata resistenza alle apparecchiature di elaborazione dei dati poste all’interno 
di un unità mobile autocarrata adibita al trasporto, figura 5.15. 






Fig. 5.15, Unità mobile autocarrata Schlumberger. 
Tale unità è autosufficiente sia per l’esecuzione e la registrazione delle 
misure, sia per la manutenzione delle sonde in cantiere ed è costituita da:  
• La bobina sulla quale è avvolto il cavo; 
• Un arganello per comandare lo svolgimento ed il riavvolgimento 
del cavo; 
• Un sistema per la misura della lunghezza del cavo calato in pozzo; 
• Le apparecchiature per la telemetria ed una prima analisi 
ricognitiva dei segnali rilevati dalle sonde; 
• Un sistema di elaborazione dei dati 
• Dispositivi per la registrazione analogica e digitale delle grandezze 
rilevate in pozzo. 
Il software di acquisizione ed elaborazione del segnale, OP, realizzato e 
prodotto da Schlumberger, non è specifico della sonda CMR-Tool ma è uno 
strumento capace di elaborare le misurazioni effettuate da diverse tipologie sonde, 
normalmente utilizzate contemporaneamente nelle operazioni di logging. Nel caso 
specifico tale software è in grado di ricavare non solo la distribuzione dei tempi di 
rilassamento, ma anche tutta una serie di grandezze di importanza fondamentale 
per la caratterizzazione del pozzo (porosità, permeabilità, etc…).  
5.1.3 Software di inversione UPEN 
La prove sperimentali si basano sulla determinazione del contributo al segnale 
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delle singole componenti di campioni appositamente preparati, è quindi 
necessario disporre di un programma per l’inversione dei dati sperimentali. È 
stato utilizzato, nelle misure eseguite presso il laboratorio LAGIRN, l’algoritmo 
UPEN (Uniform Penalty) sviluppato presso il Dipartimento di Fisica, 
implementato nel software UpenWin, sviluppato presso i Dipartimenti di Fisica e 
DICAM e ora commercializzato dall’Università di Bologna.  
Il rilassamento NMR è una somma di processi esponenziali combinata a 
una frazione ineliminabile di rumore di fondo. Quando si effettua un’inversione 
per ottenere le funzioni di distribuzione dei tempi di rilassamento in sistemi 
multicomponenti vengono generalmente introdotti fattori di smussamento per 
evitare variazioni troppo brusche. Un’eventualità che si presenta spesso, 
soprattutto avendo a che fare con il segnale di mezzi porosi saturati d’acqua è che 
la distribuzione presenti uno o più picchi pronunciati e una serie di code; con 
metodi di inversione tradizionali a coefficienti costanti queste code si possono 
trasformare in picchi separati, privi di significato fisico. Per questo viene 
introdotta la penalizzazione uniforme lungo la distribuzione; con lo stesso 
processo iterativo si possono imporre ulteriori parametri di controllo quali la non 
negatività (NN) o la monotonia dal picco (MT). Quanto sia significativo un picco 
secondario può essere valutato dal costo che ha sul fit l’assunzione forzata di una 
soluzione unimodale. 
La maggior parte dei processi di inversione adotta come parametro d’itera- 
zione una funzione di merito, generalmente lo scarto quadratico medio, più una 
penalizzazione data dall’output e i relativi vincoli (NN, MT...). Le difficoltà si 
presentano qualora non ci sia una conoscenza a priori sufficientemente 
approfondita da poter effettuare delle previsioni, qualora i picchi non siano 
risolubili o addirittura risultino sovrapposti. 
Per ogni inversione vengono restituiti: 
 il grafico della distribuzione dei tempi di rilassamento in formato 
*.*eps  
 un file *.*tst con i valori di uscita dei parametri di inversione  
 un file *.*dat con la distribuzione dei tempi e dei rate di 
rilassamento in varie forme. 
Le informazioni di maggior interesse ai fini degli esperimenti effettuati 
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derivano dall’analisi del file *.*tst; di seguito sono elencati, con una breve 
descrizione, i termini utili:  
 S/Rv : rapporto segnale-rumore, è un indice di risoluzione e di 
qualità dei dati acquisiti;  
 XNeg% : indica la percentuale di ‘area negativa’ che sarebbe 
necessaria nella distribuzione dei tempi, tende ad assumere valori 
alti qualora la distribuzione sia molto piccata;  
 RmR : riporta due numeri, a sinistra ln(Rum/RumV ) che ci si 
aspetta negativo, a destra ln(RumV 1/RumV 2) dove RumV1 e 
RumV2 indicano il rumore calcolato sull’errore di fit 
rispettivamente delle prime e delle seconde Na coppie di vicini;  
 Peaks : la lista dei tempi a cui sono stati identificati dei picchi; 
 Resolved Peaks Tgm : indica la frazione di segnale per ogni 
singolo picco, di cui riporta la posizione calcolata tramite media 
geometrica; 
 RumNewOld : riporta due numeri, a sinistra ln(Rum/Rumo), a 
destra ln(RumV/RumVo), dove ‘o’ sta per ‘old’, ovvero prima che 
venga applicato il NN (NonNegative) constrain; 
 Kurtosis : spostamento degli errori di fit da una distribuzione 
gaussiana, pu`o essere indicatore della presenza di un errore 
sistematico. 
Nelle elaborazioni effettuate la presenza di due sole componenti 
marcatamente distinte nei tempi di rilassamento genera messaggi di Warning e 
Beware da parte del software di inversione; in particolare la forma dei picchi 
contribuisce ad accrescere la necessità di una componente negativa nella 
distribuzione, in presenza di un alto rapporto segnale rumore, invece, bastano 





5.2 Risultati e interpretazioni 
Gli esperimenti effettuati presso i due laboratori consistono in misure NMR che 
permettono l'acquisizione dei tempi di rilassamento longitudinali e trasversali dei 
nuclei polarizzati contenuti all'interno della matrice porosa che caratterizza la 
sabbia e l'argilla. I risultati che ne derivano sono stati ottenuti attraverso l'utilizzo 
di diverse sequenze di polarizzazione, necessarie a ricavare, distintamente, i tempi 
di rilassamento T1 e T2. Le sequenze utilizzate, comuni alle due apparecchiature, 
sono: 
 S1P: è una sequenza che consiste di un singolo impulso capace di 
ruotare la magnetizzazione dall’asse longitudinale di un angolo α che 
dipende dalla durata e dall’intensità dell’impulso. Per α = 90° la 
magnetizzazione viene portata nel piano perpendicolare al campo 
magnetico B0; se non ci fossero campi magnetici locali con componenti 
statiche lungo l’asse z, dopo l’impulso a 90° la magnetizzazione 
rimarrebbe costante in modulo e precederebbe ad infinitum attorno a B0, 
L’effetto dei campi locali è quello di sparpagliare i momenti nucleari nel 
piano xy per cui i vari spin perdono coerenza di fase al passare del 
tempo. Come conseguenza la magnetizzazione trasversale si annulla 
mentre si ricostituisce quella longitudinale. 
 
 IR/S: La sequenza di Inversion Recovery consiste in un impulso a 
radiofrequenza di durata opportuna (impulso a 180°) che porta la 
magnetizzazione lungo il verso negativo dell'asse z; dopo un tempo di 
attesa Ti un secondo impulso di durata pari alla metà del precedente 
(impulso a 90°) porta la magnetizzazione, che in virtù del rilassamento 
va aumentando, nel piano xy dove viene misurata. Le coppie di impulsi 
ripetute per diversi valori di Ti, ad intervalli sufficienti per permettere il 
completo ritorno all'equilibrio della magnetizzazione longitudinale, 
forniscono l'andamento della stessa magnetizzazione in funzione del 
tempo. Pertanto, si ottiene una sequenza composta da una successione di 
FID, da cui si ricava, a seguito di un elaborazione di inversione 
matematica, la distribuzione dei tempi di rilassamento T1. 
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 CPMG: un impulso a 90° porta la magnetizzazione nel piano xy, dove 
gli spin si sfasano; dopo un tempo τ  viene applicato un impulso a 180°, 
che porta alla formazione di un eco di spin all'istante 2τ (Te, echo 
spacing). Successivi impulsi a 180°, ripetuti ad intervalli regolari di 
tempo 2 τ, portano alla formazione di un decadimento di echi di spin. 
L'inviluppo degli echi descrive l'andamento della magnetizzazione 
trasversale in funzione del tempo, da cui si ricava la distribuzione dei 
tempi di rilassamento T2. Più alta è la frequenza degli impulsi minore è 
l'effetto della diffusione.  
Di seguito, si discuteranno i risultati ottenuti attraverso le misure 
rilassometriche su i campioni descritti nel paragrafo precedente. L'obbiettivo di 
tali misure è quello di confrontare i risultati ottenuti attraverso un apparato di 
laboratorio ed un apparato generalmente usato per le prospezioni geofisiche in 
situ. In questo modo si vuole verificare la distribuzione bimodale dei tempi di 
rilassamento in campioni stratificati sabbia/argilla. Dapprima, però, si 
discuteranno le caratteristiche di rilassamento delle sabbie a diversa 
granulometria, in maniera tale da studiare l'effetto che la diversa grandezza dei 
grani ha su i tempi di rilassamento. 
5.2.1 Sabbie a diversa granulometria 
I meccanismi di rilassamento dei fluidi idrogenati all'interno dei mezzi porosi è, 
come già ampiamente discusso nei paragrafi precedenti, influenzato dalle 
caratteristiche e dall'architettura dei pori stessi. Tale influenza è descritta sia dal  
coefficiente di rilassamento superficiale ρ, sia dalle dimensioni dei pori stessi 
attraverso il rapporto, S/V, superficie-volume, per cui il tasso di decadimento può 
essere descritto dall' equazioni 2.9, 2,10, (nell’ipotesi di trascurare gli effetti di 












Per studiare tale influenza, attraverso la setacciatura di sabbia, si sono 
ricavate cinque classi granulometriche, di diverso diametro, da cui si sono 
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preparati altrettanti campioni di sabbia saturati con acqua distillata, descritti nel 
paragrafo §5.1.1.  
Assumendo una porosità del 35% si è ricavata la quantità di acqua 
necessaria a saturare al 100% i vari campioni.  
Sono state realizzate le curve dei tempi di rilassamento longitudinali e 
trasversali di tutti i campioni facendo uso delle sequenze IR/S e LAPSR/S per 
ricavare i T1, mentre mediante la sequenza CPMG si è ricavata la distribuzione del 
























Fig. 5.16, Distribuzione dei tempi di rilassamento longitudinale di sabbie a diversa granulometria. 
Come si può osservare le distribuzione dei tempi di rilassamento, sia di T1 
che di T2, è unimodale, con differenze nella quantità di segnale acquisito, indicato 
dall’area sottesa a ciascuna distribuzione, dovuta al differente quantitativo 
d’acqua presente nei diversi campioni. Si nota, inoltre, che le distribuzioni dei 
tempi di rilassamento, evidente soprattutto nei tempi trasversali, sono 
caratterizzate da lunghe code verso tempi brevi. Tale fenomeno è dovuto alla 
diversa distribuzione dei pori all’interno di ciascuna classe granulometrica, 
caratterizzate, infatti, da una dimensione dei vuoti non omogenea all’interno di 



























Fig. 5.17, Distribuzione dei tempi di rilassamento trasversali di sabbie a diversa granulometria. 
Considerando i campioni nel loro insieme, si osserva che al diminuire del 
diametro dei grani si ha una netta diminuzione dei tempi di rilassamento, 
evidenziata dallo spostamento dei picchi delle distribuzioni verso tempi più brevi. 
Tale comportamento è dato dal fatto che grani di piccolo diametro portano alla 
formazione di pori di piccole dimensioni, con volumi minori, e perciò un elevato 
rapporto S/V. Aumentano quindi le interazioni tra i nuclei di idrogeno e la 
superficie dei grani e, pertanto, si raggiunge un tasso di decadimento più alto, 
come è facilmente deducibile dall'equazione 5.5. Nella figura 5.18 si è messo in 
evidenza l'andamento dei tempi di rilassamento di picco in funzione del diametro 
dei grani costituenti le sabbie. Da tale grafico, si osserva il medesimo 
comportamento descritto in precedenza. Infatti, per diametri dei grani tendenti a 
zero non si dovrebbe osservare alcuna polarizzazione dei nuclei di idrogeno. Tale 
fenomeno è dato dal fatto che per grani di dimensione prossima allo zero si 
suppone il campione costituito da un continuo di materiale, avente porosità nulla, 




Fig. 5.18, Tempi di rilassamento T1, T2, in funzione del diametro dei grani costituenti le 
sabbie. 
I dati sperimentali, tabella 5.1, confermano tale comportamento, difatti la 
retta di regressione lineare passante per l’origine denota un buon coefficiente di 
regressione lineare, R2, il ché conferma i risultati ottenuti da Mitreiter, I., et al. 
(2008).  
 










S1 2mm - 1mm 2,83 1656 1498 
S2 1mm - 0,5mm 2,98 1129 747 
S3 0,5mm - 0,25mm 3,03 738 425 
S4 250µm - 125 µm 2,85 545 248 
S5 125 µm - 63 µm 2,86 219 55 
 
  
R²	  =	  0,78539	  


















Tempi di rilassamento T1, T2 Sabbie 
T1	  
T2	  
Regressione	  lineare	  T1	  
Regressione	  lineare	  T2	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5.2.2 Campioni stratificati - Laboratorio LAGIRN 
Si sono misurati i tempi di rilassamento longitudinali e trasversali di campioni 
stratificati sabbia-argilla. I risultati sono stati ottenuti facendo uso di una sequenza 
IR/S per ricavare i T1, mentre per i T2 si è usato una sequenza CPMG con diversi 
valori di echo spacing (tempo di eco, TE), in maniera tale da mettere in evidenza 
gli eventuali fenomeni di diffusione che potrebbero essere presenti al momento 
della misura.  
Per il campione a 2 strati, denominato SA2, la sequenza IR/S è stata 
eseguita impostando un tempo di attesa, RD = 6, in modo da permettere la re-
polarizzazione degli spins nucleari e non saturare perciò il segnale NMR. Per 
ottenere un rapporto segnale/rumore sufficientemente alto, si sono utilizzate 8 
scansioni totali, campionando ogni FID dei blocchi IR con 512 punti. Si è così 
ricavata la distribuzione dei tempi di rilassamento di figura 5.19, da cui si può 
osservare la bimodalità di tale funzione, caratterizzata cioè da due popolazioni di 
spin ben distinte. La prima, avente tempi di rilassamento attorno ai 18 ms , 
rappresenta l’acqua contenuta nelle argille, mentre la seconda, con tempi attorno 
ai 770 ms, è caratteristica delle sabbie. Tali valori si riferiscono alla media 
geometrica dei tempi di rilassamento di ciascuna popolazione che caratterizza la 
distribuzione. 
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Stesso andamento si osserva per i tempi di rilassamento trasversali ottenuti 
tramite la sequenza CPMG, fig.5.20. Questa è stata impostata con un RD = 6, 
eseguendo 16 scansioni per ciascuna delle quali sono stati calcolati 6000 punti, 
con tempi di eco di 300ms e 1000 ms.  
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Fig. 5.20, Distribuzione dei tempi di rilassamento trasversali del campione a 2 strati sabbia/argilla. Le 
distribuzioni sono state ottenute attraverso la sequenza CPMG con diversi valori di tempo di eco (edly), 
in blu Te = 1000µs, mentre in rosso Te = 300µs. 
Anche in questo caso si nota una marcata distribuzione bimodale, da cui è 
facilmente possibile riconoscere la presenza di una stratificazione sabbia/argilla. 
Confrontando inoltre, le due distribuzioni con diversi tempi di eco, si nota che nel 
campione sono presenti dei meccanismi di diffusione. Questi sono deducibili dalla 
riduzione della quantità di segnale acquisito all' aumentare del tempo di eco. 
Difatti, un echo spacing più lungo permette ai nuclei di idrogeni di diffondere 
maggiormente all' interno della matrice porosa portando ad uno sfasamento più 
marcato. 
Seppur presenti, tali meccanismi di diffusione possono essere trascurati nel 
caso del campione analizzato. Infatti, questi sono evidenti solo per tempi di eco 
relativamente elevati, e d’altronde non si ha alcun cambiamento nella forma della 
distribuzione dei tempi di rilassamento che rimane bimodale. 
Nel caso del campione SA4, si sono eseguite le stesse tipologie di misure, 





degli strati. Nella tabella 5.2 si sono riassunti i parametri impostati per ciascuna 
sequenza. 
Tabella 5.2, Parametri di acquisizione delle misure rilassometriche per il campione SA4 nell diverse 
condizioni di consolidazione. 
Stato Sequenza RD N° scansioni N° punti TE [µs] 
Non 
consolidato 
IR/S 8 4 512 / 
CPMG 6 32 8000 300 
CPMG 6 32 6000 1000 
Consolidato 
IR/S 8 8 2048 / 
CPMG 6 32 8000 300 
CPMG 6 32 6000 1000 
 
I risultati delle misure sono riportati nelle figure 5.21 e 5.22, in cui sono 
rappresentate le distribuzioni dei tempi di rilassamento longitudinali e trasversali 
per il campione a 4 strati non consolidato.  
Anche in questo caso si nota una chiara distribuzione bimodale in cui si 
può facilmente distinguere la stratificazione sabbia e argilla. Dal grafico dei tempi 
di rilassamento trasversali, fig. 5.22, si osserva anche in questo caso che gli effetti 
di diffusione non influenzano la forma della distribuzione ma solamente la 
quantità di segnale acquisito,. 
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Campione 4 strati sabbia/argilla sequenza IR/S
 
Fig. 5.21, Distribuzione dei tempi di rilassamento longitudinali del campione a 4 strati sabbia/argilla in 























Fig. 5.22, Distribuzione dei tempi di rilassamento trasversali del campione a 4 strati 
sabbia/argilla in condizioni non consolidate. 
Interessante invece è il confronto tra i risultati derivanti dal campione 
consolidato. Come si può notare dalle distribuzione di T1 e T2, figura 5.23 e 5.24, 
il consolidamento ha avuto due effetti evidenti sui risultati delle misure di 
rilassometria. 
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Fig. 5.23, Confronto tra le curve di distribuzione rilassometriche T1 del campione SA4 in diverse 
























Fig. 5.24, Confronto tra le curve di distribuzione rilassometriche T2 del campione SA4 in diverse 
condizioni di consolidamento. 
 
 Il primo è dato dalla diminuzione del segnale misurato, il quale si può 
facilmente osservare dalla riduzione delle aree sottese alla distribuzione dei tempi 
di rilassamento sia per l’argilla che per la sabbia. Tale effetto è conseguenza della 
perdita di acqua contenuta nei pori causata dal consolidamento subito dal 
campione. Si nota, inoltre, che l’ampiezza delle due curve è rimasta più o meno 
invariata, perciò il consolidamento non ha portato ad una ridistribuzione delle 
dimensioni dei pori. Pertanto, l’applicazione di un carico al provino ha provocato 
la fuoriuscita di una parte di acqua contenuta nei pori ed ad una conseguente 
diminuzione della quantità totale di segnale acquisito dallo strumento.  
Ricordando che la curva di distribuzione dei tempi di rilassamento è strettamente 
correlata con la distribuzione dei pori del mezzo, si possono trarre alcune 
conclusioni sul secondo effetto evidente che si riscontra dall’analisi delle curve di 
rilassamento, che consiste in una traslazione delle curve verso tempi più brevi. 
Tale effetto è marcato soprattutto nell’argilla in cui si ha una netta diminuzione 
dei T2, cosi come è evidenziato nella tabella 5.3. Facendo riferimento alle curve di 
figura 5.24, l’argilla è caratterizzata da un T2 , preso come media geometrica della 
distribuzione, che varia dai 5,56ms in condizioni non consolidate a 4,16ms in 
condizioni consolidate, si ha quindi una diminuzione di circa il 25% rispetto al 
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valore non consolidato. Per la sabbia, invece, la diminuzione è relativamente 
meno cospicua, all’incirca del 11%, passando da 219 ms, in condizioni non 
consolidate, a 194 ms con il provino consolidato.  
  
Tabella 5.3, Tempi di rilassamento longitudinali e trasversali ottenuti per il campione SA4 in diverse 
















Non Consolidato CPMG 6  5 58 478 219 42 
Consolidato CPMG 4 4 51 431 194 49 
Non Consolidato IR/S 14 14 52 834 612 48 
Consolidato IR/S 10 10 46 877 589 54 
 
La causa di tale comportamento apparentemente differente nei due 
materiali, è dovuta al diverso comportamento che sabbia e argilla hanno quando 
sono sottoposti ad un carico di consolidamento. La sabbia, anche a seguito di 
pressioni elevate, non subisce un vero e proprio compattamento, ma avviene 
solamente l’eventuale espulsione dell’acqua presente nei pori, ed una conseguente 
diminuzione minima dell’altezza dello strato. Generalmente, il consolidamento 
nelle sabbie, si ottiene per rottura dei grani che ne costituiscono la matrice, che 
avviene per pressioni ben maggiori di quelle utilizzate nelle prove qui eseguite. 
Pertanto, la distribuzione dei tempi di rilassamento non varia di molto, 
mantenendo una forma all’incirca uguale a quella che caratterizza il provino non 
consolidato, in cui si nota comunque una ridistribuzione dei tempi verso valori di 
T2 minori, causata principalmente dall’espulsione dell’acqua nei pori di maggiori 
dimensioni e non da una vera e propria compattazione dei grani costituenti la 
sabbia.  
D’altra parte, il comportamento dell’argilla a seguito del consolidamento è 
ben differente, in quanto a seguito dell’applicazione di un determinato carico si 
ottiene un sostanziale cambiamento dell’architettura porosa costituente l’argilla 
stessa. Si ottiene, infatti, un compattamento molto evidente, con conseguente 
diminuzione sostanziale dello spessore dello strato ed una diminuzione 
pronunciata dei vuoti presenti. Seppur mantenendo una distribuzione di T2 
abbastanza uniforme e centrata attorno ad un valore medio, questa trasla verso 
tempi minori a causa proprio della diminuzione delle dimensioni dei pori e quindi 
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all’aumento del rapporto superficie/volume che comporta ad un conseguente 
aumento del tasso di decadimento dei tempi di rilassamento trasversali. 
Un ulteriore analisi può essere fatta mettendo a confronto le distribuzioni 
dei due differenti campioni.  
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Fig. 5.25, Distribuzione dei tempi di rilassamento trasversali dei due campioni stratificati a 2 strati, 
SA2, ed a 4 strati, SA4. 
Dalla figura 5.25, in cui sono raffigurate le distribuzioni dei tempi di 
rilassamento trasversali dei provini SA2 e SA4, si nota come la risposta NMR 
risulti indipendente dalla geometria e distribuzione della stratificazione. Quindi, 
un provino composto da due o quattro strati, aventi lo stesso rapporto in volume, 
darà luogo a tempi di rilassamento caratterizzati dalla stessa distribuzione 
bimodale. Pertanto non è possibile attraverso le misure NMR determinare il tipo e 
la disposizione spaziale degli strati che caratterizzano il campione. 
 
Tabella 5.4, Tempi di rilassamento T1 e T2 dei campioni SA2 e SA4 
 
 
Le differenze che si riscontrano nelle due distribuzioni, e nei tempi di 
rilassamento, tabella 5.4, sono dovute principalmente al diverso quantitativo di 
Campione T1 geometrico [ms] T2 geometrico (Te=1ms) [ms] 
Argilla Sabbia Argilla Sabbia 
SA2 17 769 7 273 
SA4 14 612 6 219 
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materiale contenuto nel campione. Difatti, sia la quantità di materiale secco, 
argilla e sabbia, sia di acqua è specifica per ciascun campione. Questo è dovuto 
sia alle difficoltà di preparazione degli strati all’interno dei supporti di prova, sia a 
quelle derivate dalla saturazione delle argille. A fronte di tali problematiche, si 
riscontrano delle differenze soprattutto per quanto riguarda la quantità di segnale 
acquisito durante le misurazioni e la sua distribuzione tra i vari strati. Si nota però 
che, a meno delle difficoltà suddette, i due campioni presentano delle distribuzioni 
molto simili, con tempi di rilassamento T2 confrontabili con quelli caratteristici 
delle argille e delle sabbie.  
Dalle figure 5.26 e 5.27, si osserva infatti che la stratificazione non 
influisce sulla forma della distribuzione e quindi sui tempi di rilassamento. Difatti, 
cosi come è stato osservato da Chanh, C.M, e Padmanabhan, S., (2011), gli effetti 
di diffusione tra i due sistemi di pori possono essere trascurati quando la 
formazione è caratterizzata da una sostanziale stratificazione, tale da poter essere 
osservata ad occhio nudo.  
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Fig. 5.26, Distribuzione dei tempi di rilassamento T1 dei campioni SA2 (blu), SA4 (rosso) e 

































Fig. 5.27, Distribuzione dei tempi di rilassamento T1 dei campioni SA2 (blu), SA4 (rosso) e 
solo sabbia (verde). La linea tratteggiata arancione rappresenta la media geometrica dei tempi di 
rilassamento della sabbia. 
Dai due grafici si nota come le curve di distribuzione sia dell’argilla che 
della sabbia, misurati singolarmente, si sovrappongano con buona 
approssimazione alle distribuzioni dei provini stratificati, tabella 5.5.  
Quest’ultima considerazione rafforza il concetto per cui la stratificazione 
non influenza il rilassamento dei nuclei contenuti in differenti strutture porose ma 
d’altra parte fa si che compaiano due popolazioni di spin con distinti tempi di 
rilassamento. Quest’ultime rappresentano le due famiglie di pori presenti nei 
campioni, le quali presentano differenti architetture del sistema dei vuoti 
caratterizzate da volumi diversi. I risultati NMR non sono perciò spazialmente 
risolti, ma rappresentano unicamente come sono distribuiti i tempi di rilassamento 
dei nuclei di idrogeno presenti all’interno del mezzo poroso.  







Campione T1 geometrico [ms] 
Argilla Sabbia 
SA2 17 769 
SA4 14 612 
Argilla 16 / 
Sabbia / 558 
132 
 
Le ultime misure riguardano invece i campioni non stratificati contenenti 
un miscuglio di sabbia ed argilla in proporzioni diverse. Tali campioni, descritti 
nei paragrafi precedenti e denominati Mix6, Mix7 e Mix8, presentano delle 
caratteristiche di rilassamento intermedie rispetto a quelle dei provini discussi fino 
ad ora. Difatti, come si osserva dai grafici di figura 5.28 e 5.29, l’assenza di una 
stratificazione ha l’effetto di non ottenere un distribuzione di tipo bimodale dei 
tempi di rilassamento causando invece una distribuzione centrata su valori 
intermedi tra le due famiglie.  
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Fig. 5.28, Distribuzione dei tempi di rilassamento T1 dei campioni Mix6, Mix7 e Mix8. 
Tale fenomeno è dovuto al diverso sistema di vuoti che si viene a creare 
nel campione non stratificato quando sabbia e argilla vengono mescolate assieme. 
Infatti il provino è caratterizzato da un solo sistema di pori, composto da vuoti di 
diverse dimensioni a piccola scala, ma nel suo insieme contraddistinto da una 
geometria abbastanza omogenea. Ne deriva perciò un rapporto superficie/volume 
più o meno costante e ristretto in un solo intervallo di variabilità per cui il 
campione mischiato può considerarsi costituito da una sola famiglia di pori.  Si 
ottiene perciò una distribuzione unimodale contrassegnata da un intervallo di 
tempi di rilassamento ristretto che si colloca in una posizione intermedia tra i 
tempi caratteristici dei due materiali costituenti il provino. Difatti, i vari grani di 
sabbia vengono parzialmente riempiti dall’argilla avente una granulometria 
notevolmente più piccola. In questo modo si vengono a creare dei pori 
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caratterizzati da un volume intermedio rispetto a quello che caratterizza i due 
materiali presi singolarmente. Questo si riflette in maniera diretta sul rilassamento 





















Fig. 5.29, Distribuzione dei tempi di rilassamento T2 dei campioni Mix6, Mix7 e Mix8. 
Dallo studio di tali distribuzioni si può dedurre che i campioni sono 
caratterizzati da una porosità abbastanza omogenea soprattutto per i provini Mix6 
e Mix7 aventi una quantità di argilla relativamente maggiore.  
L’aspetto più interessante però è che all’aumentare della quantità di argilla 
contenuta nel campione si ottengano delle distribuzioni spostate verso tempi di 
rilassamento più brevi. 
Il grafico di figura 5.30 mostra l’andamento dei tempi di rilassamento in 
funzione del rapporto sabbia/argilla, dove un rapporto pari ad uno corrisponde un 
campione costituito solamente da sabbia, mentre un rapporto uguale a zero 
implica la presenza di sola argilla. L’andamento che si riscontra non è lineare, e si 
nota un aumento elevato nei tempi di rilassamento passando da un rapporto pari a 
0,9 ad un rapporto pari ad 1. Tale aumento vertiginoso nei tempi di rilassamento 
tra un campione contenente solo il 10% in peso di argilla ed uno contenente solo 
sabbia non è giustificabile se non si tengono presenti le forze capillari presenti nei 
campioni e le proprietà intrinseche che caratterizzano le argille quando entrano in 




Fig. 5.30, Andamento dei tempi di rilassamento longitudinali e trasversali in funzione del 
rapporto sabbia/argilla. 
Difatti, un campione costituito al 100% di sabbia si caratterizza da una 
architettura porosa costituita essenzialmente da vuoti di dimensioni omogenee con 
superfici dei grani abbastanza lisce ed interconnessi tra di loro da una serie di 
cunicoli a bassa tortuosità in cui le forze capillari non agiscono in maniera 
rilevante. La situazione invece è diversa se si considera un mezzo poroso 
costituito da sabbia e argilla. Difatti, anche una quantità minima di argilla provoca 
un aumento delle forze capillari a causa della riduzione del volume dei vuoti ed 
all’aumento della tortuosità dovuta alla riduzione del vie che interconnettono i 
vari pori. Tali effetti si ripercuotono sul rilassamento dei nuclei di idrogeno 
contenuti all’interno della matrice porosa, a causa del diverso coefficiente di 
rilassamento ρ,  del rapporto superficie/volume, nonché dei legami dell’acqua, 
tutti meccanismi che aumentano il tasso di decadimento e provocano tempi di 
rilassamento più brevi nei campioni contenenti argilla.  
L’evoluzione dei tempi di rilassamento in funzione del rapporto 
sabbia/argilla è stato modellizzato con una curva di regressione di tipo 
esponenziale che meglio rappresenta tale andamento. Tale modellizzazione e 
ancora migliore se non si considerano i tempi riguardanti un rapporto 
sabbia/argilla pari ad uno, che rappresenta un campione contenente solo sabbia, 
raffigurato nel grafico di figura 5.31. 
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Fig. 5.31, Andamento dei tempi di rilassamento longitudinali e trasversali in funzione del 
rapporto sabbia/argilla.  
Si nota infatti come il coefficiente di regressione aumenti notevolmente 
passando, nel caso dei T1, da R2 = 0,6723 a R2 =0,9349 quando non si considera il 
campione contenente solo sabbia. Tale comportamento evidenzia quanto siano 
significativi ed influenti i meccanismi che entrano in gioco quando nel campione 
da misurare è presente argilla. L’andamento esponenziale, oltre ad evidenziare la 
non linearità di tale comportamento, mette in luce la sensibilità che le misure 
NMR hanno nei riguardi della architettura porosa e delle forze capillari che 
agiscono nel mezzo analizzato.  
La non linearità evidenziata in precedenza, si ripercuote anche nella 
collocazione della distribuzione dei tempi di rilassamento dei campioni mischiati 
rispetto a quelli stratificati. Difatti, come si osserva dal grafico di figura 5.32, le 
distribuzioni dei campioni Mix6, Mix7 e Mix8, si collocano tra le distribuzioni di 
argilla e sabbia che rappresentano i provini stratificati, con un evidente 
spostamento verso tempi vicini a quelli caratteristici delle argille. 
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Fig. 5.32, Distribuzione dei tempi di rilassamento trasversali dei campioni stratificati SA2 e SA4 e dei 
campioni mischiati Mix6, Mix7 e Mix8. 
Infine in tabella 5.6 sono riportati i risultati delle misure effettuate in cui 
sono riportati i valori medi geometrici dei tempi di rilassamento T1 e T2 di tutti i 
campioni misurati. 
 
Tabella 5.6, Tempi di rilassamento T1 e T2 dei campioni stratificati SA2 e SA4 e dei campioni mischiati 
Mix6, Mix7 e Mix8. 
 
 Campione T1 geometrico [ms] T2 geometrico (Te=1ms) [ms] 
Argilla Sabbia Argilla Sabbia 
SA2 17 769 7 273 
SA4 14 612 5 219 
Mix 6 31 11 
Mix 7 41 12 






5.2.3 Campione stratificato - Laboratorio Schlumberger 
Le prove sperimentali effettuate presso i laboratori Schlumberger ed eseguite 
tramite la sonda CMR-Tool consistono in una serie di misure realizzate 
utilizzando la sequenza CPMG con diversi valori di echo spacing, TE. Si è infatti 
eseguita la prima  misura con un TE pari a 0,3 ms mentre la seconda è stata 
realizzata con un TE pari a 1 ms. In questo modo si sono potuti valutare gli 
eventuali effetti di diffusione presenti all’interno del campione. Questi infatti sono 
resi ancor più influenti dalla presenza di un gradiente di campo magnetico indotto 
dalla sonda stessa che enfatizza i meccanismi di rilassamento per diffusione 
molecolare. Nella tabella 5.7 sono visualizzati i vari parametri di acquisizione 
impostati per le misure. 
Tabella 5.7, Parametri di acquisizione delle misure rilassometriche eseguite tramite la sonda CMR-
Tool presso i laboratori Schlumberger di Pescara. 
Sequenza RD N° scansioni N° punti TE [µs] 
CPMG 4 30 5000 300 
CPMG 4 30 3000 1000 
 
Le distribuzioni dei tempi di rilassamento, figura 5.33, mettono 
chiaramente in evidenza la presenza di due famiglie ben distinte che 
caratterizzano il campione misurato. Perciò, la distribuzione che si ottiene è 
chiaramente di tipo bimodale, in cui ciascuna famiglia rappresenta un ben 
determinato sistema poroso, così come si è ottenuto per i campioni misurati presso 
il laboratorio LAGIRN. 
 D’altronde, i tempi di rilassamento caratteristici delle argille e delle 
sabbie, risultanti da queste distribuzioni, sono confrontabili anche in questo caso 
con quelli tipicamente presenti in letteratura. Il confronto può anche essere fatto 
con i risultati ottenuti sui campioni di argilla e sabbia derivanti dalle misure 
eseguite presso il laboratorio LAGIRN, e messi in evidenza in figura 5.33 in cui 
sono riportate le medie geometriche dei tempi di rilassamento dei due materiali.  
Inoltre, dal confronto tra i risultati ottenuti con diversi tempi di eco si nota 
come siano presenti dei fenomeni di diffusione apprezzabili e messi in evidenza 
dall’attenuazione del segnale acquisito all’aumentare dell’echo spacing. Tale 
fenomeno produce anche un lieve spostamento delle distribuzioni dei due 
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materiali verso tempi più brevi, portando perciò ad un tasso di decadimento 
maggiore.  
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Fig. 5.33, Distribuzione dei tempi di rilassamento del campione stratificato sabbia/argilla 
misurato tramite la sonda CMR-Tool presente nei laboratori Schlumberger di Pescara. 
Le misure effettuate attraverso la sonda CMR-Tool riproducono quindi la 
tipica distribuzione bimodale che caratterizza le formazioni stratificate nei 
riguardi del fenomeno della risonanza magnetica nucleare. Pertanto, è possibile 
escludere un qualsiasi mal funzionamento della sonda stessa nell’analizzare 
formazioni stratificate sabbia/argilla o comunque costituite da una laminazione di 
materiali con porosità notevolmente diverse.  
Risulta quindi necessario mettere a confronto direttamente i risultati 
ottenuti tramite i due strumenti di misura per poter eventualmente comprendere il 
comportamento dei due apparati nel misurare i campioni stratificati. Si 
discuteranno tali aspetti nel paragrafo successivo, in cui verranno confrontate le 




5.2.4 Confronto tra i due metodi di misura 
L’obbiettivo finale di questo lavoro di tesi consiste nel comprendere le cause per 
cui la sonda CMR-Tool realizzata da Schlumberger non sia in grado di 
identificare la stratificazione sabbia/argilla presente nell’intero bacino 
sedimentario dell’adriatico. In tale sito, in cui sono presenti delle ingenti riserve di 
gas naturale, si sono eseguiti nel corso degli anni numerosi sondaggi, sia tramite il 
recupero di carote, sia dall’esecuzione di notevoli registrazioni in pozzo tramite 
numerosi tipi di Log. Le informazioni ricavate da tutte le varie metodologie di 
indagine, hanno messo in evidenza una forte stratificazione costituita da sabbia ed 
argilla che caratterizza l’intero giacimento dell’adriatico. D’altra parte, le 
registrazioni effettuate tramite sonde NMR non sono state in grado di evidenziare 
tale stratificazione, la quale si dovrebbe tradurre in una distribuzione bimodale dei 
tempi di rilassamento. Quello che si è ottenuto, invece, è una distribuzione 
unimodale caratterizzata da tempi di rilassamento relativamente brevi. Tale 
problema non ha permesso perciò di utilizzare le misure NMR e di ricavare alcuni 
parametri fondamentali per la caratterizzazione del giacimento. 
A fronte di tale problema si è pensato di mettere a confronto i risultati 
ottenuti tramite il rilassometro Stelar presente presso i laboratori LAGIRN 
dell’università di Bologna e la sonda CMR-Tool presso la base Schlumberger di 
Pescara, in modo tale da evidenziare eventuali anomalie della sonda utilizzata da 
Schlumberger. 
A tal fine è stato necessario elaborare i dati ottenuti dai due diversi 
apparati di misura tramite il medesimo software di elaborazione in maniera tale da 
eliminare le eventuali differenze derivanti dal diverso algoritmo utilizzato. Per 
questo motivo si è scelto di elaborare anche i dati ricavati dalla sonda CMR-Tool 
attraverso il software di inversione UPEN, di cui si è data una breve descrizione 
nei paragrafi precedenti, §5.1.3. 
Si sono perciò messi a confronto i risultati derivanti dai due apparati di 
misura dei diversi campioni stratificati realizzati in laboratorio. In figura 5.34 e 
5.35, si sono messe a paragone le distribuzioni dei tempi di rilassamento dei 
campioni SA2 e SA4 con il campione CMR, realizzato per Schlumberger. Da tali 
figure si può notare come le distribuzioni derivanti dal campione CMR siano 
sempre comprese nell’intervallo di tempi di rilassamento che caratterizza le 





























Fig. 5.34, Distribuzione dei tempi di rilassamento trasversali dei campioni stratificati SA2 e CMR, 
ricavati tramite la sequenza CPMG con un TE pari a 0.3 ms. 
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Fig. 5.35 Distribuzione dei tempi di rilassamento trasversali dei campioni stratificati SA4 e 
CMR, ricavati tramite la sequenza CPMG con un TE pari a 0.3 ms. 
Tale fenomeno è messo in evidenza anche dal confronto tra le medie 
geometriche dei T2 rappresentati in tabella 5.8, in cui si nota come le argille 
misurate attraverso la sonda CMR-Tool siano caratterizzate da tempi di 
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rilassamento più lunghi rispetto a quelli derivanti dai campioni misurati nel 
laboratorio LAGIRN, mentre le sabbie denotano tempi relativamente più corti. 
Tabella 5.8, Tempi di rilassamento trasversali dei campioni SA2, SA4 ed CMR con edly 0.3 ms. 
 
 
D’altra parte, l’intervallo di distribuzione di ciascuna famiglia, 
rappresentante i due diversi materiali, risulta più grande per i campioni misurati 
tramite il rilassometro Stelar. Difatti, le argille denotano un intervallo di 
variabilità dei T2 maggiore per il campione SA2 rispetto al campione CMR. La 
distribuzione rappresentante le argille per il campione misurato presso i laboratori 
LAGIRN è compresa tra i 0,3 e 20 ms, mentre quella derivante dalle misure 
effettuate tramite la sonda CMR-Tool è caratterizzata invece da una distribuzione 
più stretta compresa tra i 0,7 e 20 ms. Tale aspetto si può notare anche per le 
sabbie dove per il campione SA2 la distribuzione è compresa tra i 40 ed i 800 ms 
mentre per il campione CMR tale distribuzione è racchiusa tra i 40 ed i 500 ms. 
Pertanto, le misure derivanti dalla sonda CMR-Tool sono contraddistinte da degli 
intervalli di variabilità più ristretti per ciascuna famiglia che caratterizza la 
distribuzione.  
Tale comportamento non si riscontra invece nelle misure aventi un tempo 
di eco maggiore pari a 1 ms, figura 5.36 e 5.37. Infatti, in questo caso le misure 
effettuate presso i laboratori Schlumberger denotano delle distribuzioni, 
soprattutto nel caso delle argille, caratterizzate da un intervallo di tempi di 
rilassamento relativamente maggiore. Tale aspetto è dovuto probabilmente alla 
presenza di forti effetti di diffusione, che nel caso della sonda CMR-Tool sono 
enfatizzati dalla presenza di un gradiente di campo magnetico indotto. 
In fine, mettendo a confronto l’insieme dei campioni stratificati, figura 
5.38, misurati con i due diversi apparati di misura, si nota come il campione 
misurato tramite la sonda NMR sia caratterizzato da tempi di rilassamento 
sistematicamente compresi all’interno delle distribuzioni dei campioni misurati 
dal rilassometro Stelar. 
Campione Sequenza TE [ms] T2 geom. Argille[ms] T2 geom. Sabbie[ms] 
SA2 CPMG 0,3 8 324 
SA4 CPMG 0,3 7 199 





























Fig. 5.36, Distribuzione dei tempi di rilassamento trasversali dei campioni stratificati SA2 e CMR, 
ricavati tramite la sequenza CPMG con un TE pari a 1 ms. 
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Fig. 5.37, Distribuzione dei tempi di rilassamento trasversali dei campioni stratificati SA4 e CMR, 
ricavati tramite la sequenza CPMG con un TE pari a 1 ms. 
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Pertanto, visto che i diversi campioni sono stati realizzati utilizzando gli 
stessi materiali e le stesse procedure esecutive, è da escludere che le differenze 
riscontrate nelle distribuzioni derivanti dai due diversi apparati di misura, siano 
attribuibili alle particolarità che caratterizzano l’argilla o la sabbia. Di fatto, risulta 
molto più probabile che il diverso comportamento dell’acqua contenuta nei pori 
dei due materiali, nei riguardi delle misure rilassometriche, sia dovuto alle diverse 
modalità operative dei due diversi apparati. 
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Fig. 5.38, Distribuzioni dei tempi di rilassamento dei campioni SA2, SA4 e CMR misurati attraverso la 
sequenza CPMG con TE pari a 0,3 ms. 
Pertanto, le cause dell’incapacità riscontrate dalla sonda CMR-Tool 
nell’evidenziare la stratificazione in situ devono essere ricercate nelle 
caratteristiche intrinseche dei materiali costituenti la formazione analizzata e dalle 
particolari condizioni di saturazione esistenti in giacimento. 
Difatti, tale bacino sedimentario è composto da argilla di tipo smectitico, 
molto più propensa a trattenere l’acqua all’interno della propria struttura 
costitutiva rispetto a quella illitica-caolinica utilizzata per la realizzazione dei 
provini, perciò caratterizzata probabilmente da un intervallo di T2 esteso verso 
tempi più brevi. 
 Un altro aspetto da considerare è la granulometria dei grani costituenti la 
sabbia presente in situ. Infatti, come si è visto nel paragrafo §5.2.1, al diminuire 
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della dimensione dei grani si ottengono dei tempi di rilassamento relativamente 
più brevi, a causa della diminuzione delle dimensioni dei vuoti.  
L’ultimo aspetto da considerare sono le condizioni di temperatura e 
saturazione presenti in giacimento, ed in particolare la tipologia dei fluidi presenti 
all’interno della formazione. È noto che in tali giacimenti sono presenti 
prevalentemente acqua e gas in diversi gradi di saturazione. Quest’ultimo aspetto 
potrebbe influire sulle distribuzioni dei tempi di rilassamento derivanti dalle 
misure NMR eseguite dalla sonda. Infatti, la presenza di gas in saturazione 
potrebbe incidere sul comportamento dell’acqua contenuta nei pori, confinandola 
nei pori più piccoli e influenzando perciò le misure NMR.  
L’insieme di tali aspetti potrebbe influire, nel loro complesso, sulle 
registrazioni effettuate dal CMR-Tool log e ripercuotersi in maniera decisa sui 
risultati delle misurazioni effettuate. Non è inoltre da trascurare l’eventuale 
presenza di materiale paramagnetico, che a contatto con la sabbia avrebbe l’effetto 
di abbattere drasticamente il decadimento dei nuclei di idrogeno presenti 
all’interno dei pori della sabbia stessa. Un ulteriore considerazione deve essere 
fatta sulle condizioni di consolidazione che caratterizzano sia le argille che le 
sabbie. Si è visto nel paragrafo §5.2.2, come il consolidamento porti ad una 
ridistribuzione delle dimensioni dei pori, ed in particolare ad una diminuzione del 
volume dei vuoti, che si traduce in tempi di rilassamento più brevi. Se si 
considerano le notevoli profondità in cui si trovano gli strati di sabbia e di argilla 
analizzati dalla sonda, si può comprendere come il consolidamento possa avere un 
peso determinante nella configurazione dell’architettura porosa e perciò nella 
distribuzione dei tempi di rilassamento. 
Dalle considerazioni suddette, risulterebbero tempi di rilassamento 
rappresentati da una distribuzione unimodale anche se la formazione analizzata è 
caratterizzata da una evidente stratificazione sistematica. Difatti, le distribuzioni 
rappresentanti le argille e le sabbie tenderebbero ad avvicinarsi l’una rispetto 
all’altra, facendo scomparire la classica bimodalità che caratterizza una 
formazione stratificata, producendo un comportamento più simile a quello messo 
in evidenza dai campioni mischiati realizzati in laboratorio(Mix6, Mix7 e Mix 8). 
Inoltre, tali aspetti potrebbero essere ancor più determinanti dalla ridotta distanza 
temporale nelle distribuzioni che separa le due diverse famiglie di sabbia ed 
argilla riscontrata nelle misure sperimentali eseguite tramite la sonda CMR-Tool.  
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Pertanto, per capire a pieno le ragioni di tale problema, risulta 
assolutamente necessario disporre di un campione stratificato prelevato 
direttamente dalla formazione di interesse. Infatti, solo attraverso l’analisi di un 
testimone rappresentativo del giacimento si riuscirebbero a comprendere le cause 
della mancata bimodalità delle distribuzioni dei tempi di rilassamento. 
Precisamente, avendo a disposizione una carota rappresentativa della formazione 
si potrebbero nuovamente effettuare le misure di rilassometria attraverso i due 
differenti apparati di misura, ed eventualmente mettere in evidenza le differenze 
che si potrebbero riscontrare nei risultati. 
Per adesso si sono messi a confronto i risultati ottenuti attraverso due 
strumenti di misura concettualmente diversi, il rilassometro Stelar utilizzato per le 
prove sperimentali in laboratorio e la sonda CMR-Tool usualmente adibita per le 
registrazioni in pozzo. Attraverso tale confronto, si sono potute mettere in 
evidenza le diverse modalità di misura dei due apparati, dalle quali si sono messe 
in luce le possibili cause dell’ incapacità della sonda NMR di riscontrare la 
stratificazione sabbia/argilla che caratterizza la maggior parte dei giacimenti 
adriatici. Si sono quindi poste le basi per le successive interpretazioni ed analisi 
che dovrebbero prevedere lo studio di un campione rappresentativo della 
formazione, in modo tale da far emergere le particolarità specifiche dei materiali 





La crescente domanda mondiale di energia di combustibili fossili, quali petrolio, 
carbone e gas, pone in primissimo piano lo sviluppo di tecnologie sempre più 
efficienti ed innovative per l’esplorazione, la ricerca e la produzione di tali fonti 
di energia. Nello scenario geopolitico ed economico attuale, è perciò di primaria 
importanza riuscire a rendere disponibili tali risorse naturali, in maniera 
sostenibile ed economicamente vantaggiosa. Per far fronte a tali sfide la raccolta e 
l’analisi di dati petrofisici è di fondamentale importanza sia in sede di 
perforazione che durante la produzione. 
In questo lavoro di tesi sono stati presi in considerazione i carotaggi 
geofisici, detti anche log, in particolare si sono valutate le potenzialità di indagine 
dei log NMR (Nuclear Magnetic Resonance). Tali tipi di sonde, che sfruttano il 
fenomeno della risonanza magnetica nucleare, sono capaci di ricavare molteplici 
informazioni della formazione analizzata. In particolare è in grado di 
caratterizzare un qualsiasi mezzo poroso saturo di fluidi contenenti atomi di 
idrogeno, ricavando i parametri NMR, ossia i tempi di rilassamento e, sfruttando 
le numerose correlazioni esistenti, le proprietà petrofisiche delle rocce.  
In questo lavoro si è valutata la risposta NMR su campioni stratificati 
sabbia/argilla mediante l’uso di due differenti apparati di misura, il rilassometro 
Stelar presente nei laboratori LAGIRN del Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Ambientale e dei Materiali dell’Università di Bologna, e la sonda CMR-Tool 
realizzata da Schlumberger e presente nei loro laboratori di Pescara. Mediante 
questi due strumenti si sono ottenuti dei risultati consistenti che ben rappresentano 
il comportamento delle formazioni stratificate presenti in situ, riscontrando delle 
discrepanze non significative tra i diversi apparati di misura utilizzati. 
L’obiettivo è quello di comprendere le cause per cui la sonda CMR-Tool 
non sia in grado di caratterizzare correttamente la stratificazione sabbia/argilla 
presente nell’intero bacino sedimentario dell’Adriatico. Difatti le registrazioni 
effettuate tramite la sonda CMR-Tool non sono state in grado di evidenziare tale 
stratificazione, la quale si dovrebbe tradurre in una distribuzione dei tempi di 
rilassamento di tipo bimodale. Quello che è stato ottenuto, invece, è una 
distribuzione unimodale caratterizzata da tempi di rilassamento relativamente 
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brevi. Tale problema non ha permesso perciò di ottenere dei risultati attendibili 
dalle misure NMR e perciò di ricavare alcuni parametri fondamentali per la 
caratterizzazione del giacimento. 
A fronte di tale obiettivo sono stati realizzati campioni stratificati 
contenenti sabbia ed argilla ed una serie di campioni con un mix in diverse 
proporzioni di sabbia/argilla. Si sono quindi eseguite diverse misure mediante i 
due differenti apparati, e successive comparazioni dei risultati ottenuti. 
Si sono infatti realizzati cinque campioni di sabbia a diversa granulometria 
(S1,S2, S3, S4 e S5), tre campioni stratificati a due, quattro ed otto strati (SA2, 
SA4, CMR), e tre provini non stratificati contenenti sabbia ed argilla in diversi 
rapporti in peso 50%, 25% e 10% di argilla, rispettivamente denominati, Mix6, 
Mix7 e Mix8. 
Le misurazioni sono state eseguite utilizzando diverse sequenze NMR: la 
sequenza IR/S e LAPSR/S utilizzate per ricavare i tempi di rilassamento 
longitudinali, T1 e la sequenza CPMG, con diversi valori di tempo di eco, da cui si 
sono ricavati i tempi di rilassamento trasversale, T2. 
Dai risultati dei campioni di sabbia a diversa granulometria, emerge che i 
tempi di rilassamento sono funzione del diametro dei grani ed in particolare che al 
diminuire della classe granulometrica si ha una diminuzione dei tempi di 
rilassamento  
I campioni stratificati, misurati presso il laboratorio LAGIRN, hanno 
mostrato una attesa distribuzione bimodale. Si è notato inoltre che i risultati sono 
indipendenti dalla configurazione delle stratificazioni. 
 I tempi di rilassamento ottenuti sono inoltre confrontabili con quelli tipici 
presenti in letteratura per la sabbia e l’argilla, come anche confermato dalle 
distribuzioni ottenute dalle misure effettuate sui singoli materiali. Le differenze 
riguardano esclusivamente la quantità di segnale misurato, e non i tempi di 
rilassamento, ciò dovuto principalmente al diverso quantitativo di acqua 
contenuto nei diversi campioni.  
Sono state effettuate anche misure NMR su un campione consolidato, 
compresso a 3,3 bar, per simulare le condizioni in situ. I risultati ottenuti hanno 
messo in evidenza gli effetti che la consolidazione ha avuto sui tempi di 
rilassamento. È stato notato che il consolidamento ha avuto due effetti evidenti sui 
risultati delle misure di rilassometria.  
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Il primo è dato dalla diminuzione del segnale misurato, effetto che è 
conseguenza della perdita di acqua contenuta nei pori causata dal consolidamento 
subito dal campione.  
Il secondo effetto consiste in una traslazione delle distribuzioni verso 
tempi più brevi. Tale effetto è marcato soprattutto nell’argilla in cui si ha una 
netta diminuzione dei T2  di circa il 25% rispetto al valore non consolidato. Per la 
sabbia, invece, la diminuzione è relativamente meno marcata, all’incirca del 11%. 
La causa di tale differente comportamento apparentemente differente nei due 
materiali, è dovuta allo specifico diverso comportamento che sabbia e argilla 
hanno quando sono sottoposti ad un carico di consolidamento.  
Le prove sperimentali eseguite presso il laboratorio LAGIRN si sono 
concluse con le misure effettuate sui provini non stratificati i quali presentano 
delle caratteristiche di rilassamento intermedie rispetto ai provini stratificati. 
Difatti, l’assenza di una stratificazione ha l’effetto di non ottenere un 
distribuzione di tipo bimodale producendo invece una distribuzione unimodale 
centrata su valori intermedi tra le due distribuzioni relative alle due popolazioni, 
con un evidente spostamento verso tempi vicini a quelli caratteristici delle argille. 
Tale comportamento è dovuto al sistema poroso che si viene a creare nel 
campione non stratificato quando sabbia e argilla vengono mescolate assieme.  
L’aspetto più interessante però è che all’aumentare della quantità di argilla 
contenuta nel campione si ottengano delle distribuzioni spostate verso tempi di 
rilassamento più brevi.  
Le misure eseguite presso i laboratori Schlumberger di Pescara e realizzate 
mediante la sonda CMR-Tool, riproducono anch’esse l’attesa distribuzione 
bimodale che caratterizza le formazioni stratificate. Inoltre anche in questo caso i 
tempi di rilassamento ricavati sono in accordo con quelli tipici che si riscontrano 
in letteratura relativamente alle singole fasi. 
Dal confronto si è notato come le distribuzioni derivanti dal campione 
CMR siano sempre comprese nell’intervallo di tempi di rilassamento che 
caratterizza le distribuzioni dei campioni misurate con il rilassometro Stelar, cioè 
per le argille la distribuzioni della sonda CMR-Tool sono caratterizzate da tempi 
di rilassamento più lunghi rispetto a quelle ottenute con la console Stelar, mentre 
le sabbie denotano tempi relativamente più corti 
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Dai risultati ricavati, considerando che i diversi campioni sono stati 
realizzati utilizzando gli stessi materiali e le stesse modalità di preparazione, è da 
escludere che la causa del non corretto funzionamento in sito del CMR-Tool Log 
sia attribuibile alle caratteristiche costruttive della sonda stessa o alle sue 
specifiche modalità di misura. 
Pertanto, le cause dell’incapacità riscontrate dalla sonda CMR-Tool 
nell’evidenziare la stratificazione in situ devono essere ricercate nelle 
caratteristiche intrinseche dei materiali costituenti la formazione analizzata e dalle 
particolari condizioni di saturazione e temperatura esistenti in giacimento. 
Difatti, tale bacino sedimentario è composto da argilla di tipo smectitico, 
che ha una notevole tendenza a trattenere l’acqua all’interno della propria struttura 
costitutiva rispetto a quella illitica-caolinica utilizzata per la realizzazione dei 
provini, perciò caratterizzata probabilmente da un intervallo di T2 esteso verso 
tempi più brevi. 
 Un altro aspetto da considerare è la granulometria del la sabbia presente in 
situ. Infatti, al diminuire della dimensione dei grani si ottengono dei tempi di 
rilassamento relativamente più brevi, a causa della diminuzione delle dimensioni 
dei vuoti.  
L’ultimo aspetto da considerare sono le condizioni di temperatura e 
saturazione presenti in giacimento, ed in particolare la tipologia dei fluidi presenti 
all’interno della formazione. È noto che in tali giacimenti sono presenti 
prevalentemente acqua e gas in diversi gradi di saturazione. Quest’ultimo aspetto 
potrebbe influire sulle distribuzioni dei tempi di rilassamento derivanti dalle 
misure NMR eseguite dalla sonda. Infatti, la presenza di gas in saturazione 
potrebbe incidere sul comportamento dell’acqua contenuta nei pori, confinandola 
nei pori più piccoli e influenzando perciò le misure NMR.  
L’insieme di tali aspetti potrebbe influire, nel loro complesso, sulle 
registrazioni effettuate dal CMR-Tool log e ripercuotersi in maniera decisa sulle 
curve di distribuzione corrispondenti. Non è inoltre da trascurare l’eventuale 
presenza di materiale paramagnetico, che a contatto con la sabbia avrebbe l’effetto 
di abbattere drasticamente il decadimento dei nuclei di idrogeno presenti 
all’interno dei pori della sabbia stessa, facendo così sovrapporre il picco della 
sabbia con quello dell’argilla. Un ulteriore considerazione deve essere fatta sulle 
condizioni di consolidazione che caratterizzano sia le argille che le sabbie e 
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simulato in laboratorio. Se si considerano le notevoli profondità in cui si trovano 
gli strati di sabbia e di argilla analizzati dalla sonda, si può comprendere come il 
consolidamento possa avere un peso determinante nella configurazione 
dell’architettura porosa e perciò nella distribuzione dei tempi di rilassamento. 
Dalle considerazioni suddette, potrebbero risultare tempi di rilassamento 
rappresentati da una distribuzione unimodale anche se la formazione analizzata è 
stratificata. Difatti, le distribuzioni rappresentanti le argille e le sabbie 
tenderebbero ad avvicinarsi l’una rispetto all’altra, facendo scomparire la classica 
bimodalità che caratterizza una formazione stratificata, producendo un 
comportamento più simile a quello messo in evidenza dai campioni mischiati 
realizzati in laboratorio(Mix6, Mix7 e Mix 8).  
Pertanto, per capire a pieno le ragioni di tale problema, risulta 
fondamentale disporre di un campione stratificato prelevato direttamente dalla 
formazione di interesse. Infatti, solo attraverso l’analisi di un testimone 
rappresentativo del giacimento si riuscirebbero a comprendere le cause della 
mancata bimodalità delle distribuzioni dei tempi di rilassamento. Precisamente, 
avendo a disposizione una carota rappresentativa della formazione si potrebbero 
nuovamente effettuare le misure di rilassometria attraverso i due differenti 
apparati di misura, ed eventualmente mettere in evidenza le differenze che si 
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